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Ir E S U M O 
Foi construido um laser de corante bombeado à lâmpada de 
alta eficiência e dese~penho. A atenção se concentrou~ em particu 
lar3 nos seguintes elementos: 
{i) foi desenvolvido um novo método para o estreitamento 
e sintonia da linha do laser em que se fez uso da dispersão do p~ 
der rotatório do cristal de quartzo. Mostramos que o seletor rot~ 
tório i~serido em cavidade anel contendo polarizadores fracos pe~ 
mitiu estreitar a linha para 5 ~ de largura. A teoria desenvolvi-
da para esse elemento confirmou os resultados experime~tais. Fize 
mos uma análise teórica dos modos de polarização do laser conten-
do o seletor rotatório; 
(ii) foi desen~olvido um sistema elétrico original que 
consiste no uso simultâneo de uma preionização em corrente ccnti 
nua e de um prepulso. Mostrou-se que este sistema produz um gran-
de aumento da vida da lâmpada~ e da potência e e3tabilidade dos 
pulsos do laser. Determina~os que a função carmeteristica da des-
carga de uma lâmpada em regime de prepulso é di!1 forma V 
(iii) foi feito um estudo do comportamento dos diferen-
tes elementos que compoem o laser e que limitam o seu desempenho. 
A obtenção do espectro Raman do Iodato de Lit~w demonstrou que o 
laser construido apresentou desempenho satisfa-t<Zír_~o. 
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Urna caracteristica que todos os lasers possuíam em comum, 
antes do aparecimento dos lasers de corante, era que a substância 
ativa era relativamente simples. No laser de rubi, o elemento a-
tive é constituído pelo ion trivalente de cromo. Num grande núrn~ 
ro de lasers sólidos e certos lasers liquides (quelatos organo-m~ 
tálico-s) ,~o elemento ativo é um ion de terra rara. Nos lasers de 
descarga gasosa, o elemento ativo pode ser um át-omo, um íon, ou 
urna molécula inorgânica simples, como o dióxido de carbono. só-
mente nos lasers semicondutores é a rêde cristalina que está en-
volvida no processo de geração estimulada de luz. Nesses lasers, 
também, uma certa simplicidade está envolvida, pelo fato de que 
os átomos radiantes estão dispostos de forma periÓdica. 
Em tôdas as classes de substâncias listadas acima 
nos semicondutores) , a geração de luz de laser parte de 
(exceto 
transi-
çoes caracterizadag por estreitas linhas de luminescência e, no 
caso do bombeamento Ótico, o nível superior e sempre metastável. 
A existência de niveis metastáveis C da ordem de alguns milisegun-
dos) e de linhas estreitas de luminescência, foi considerado um 
dos mais importantes critérios para que uma substância mostrasse 
ação de laser. Essas condições axiomáticas atrazaram a pesquisa 
na busca de novas substâncias ativas. 
Nos lasers a corantes orgânicos, a luz é. gf?rada -em molé-
culas que podem possuir dezenas de átomos. Em conseqüência disso, 
a banda de luminescência dos corantes orgânicos é muito larga (a-
té 200 nm) e a vida média do nivel superior do laser é bastante 
curta (da ordem de alguns nanossegundos). A faixa larga de lumi-
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nescência e o grande numero de corantes orgânicos existentes, dá 
aos lasers de corante urna propriedade única: sintonizabilidade 
continua através de todo o espectro visível, desde o ultravioleta 
até o infravermelho prÕximo, permitindo que a posição da linha do 
laser e a sua largura sejam escolhidas sob encomenda~ 
As moléculas ativas dos lasers de corante podem ser dis-
solvidas em solventes líquidos, como água e álcool, podem compor 
matrizes sÕlidas, como polimetil metacrilato (plexiglass) ou po-
dem ser -utilizadas sob a forma de vapor. O uso ào meio liquido 
e 
simplifica o problema de obter alta qualidade Õtica e facilita a 
refrigeração do laser para operaçao em alta repetição de pulsos. 
O ganho do laser a corante é muito maior que o que se ob-
tém de um gás e é comparável ao ganho dos materiais sÕlidos (1). 
A primeira noticia sobre a descoberta do laser a corante 
orgânico foi dada em 1966 por Sorokin e Lankard (2), trabalhando 
nos laboratórios ãe pesquisa da IBM. A ação de laser foi obtiãa 
de urna solução de cloroalumÍnio-ftalocianina, excitada por um pul 
so gigante de laser de rubi. Outros autores também obtiveram, a 
mesma epoca e independentemente, emissão estimulada de corantes 
orginicos (3,4,5). 
Outro importante progresso em laser orgânico foi realiza-
do por Soffer e !·lcFarland em 1967 (6), os quais conseguiram o es-
treitamento e a sintonia espectral do laser de corante, substi-
tuindo um dos espelhos do ressonador por uma rêde de difração. 
Esta foi a primeira demonstração de que um laser pode ser eficien 
temente sintonizado sobre um largo intervalo espectral. 
Em desenvolvimento subsequente, sàrokin e Lankard ( 7) e, 
independentemente, Schmidt e Schãfer (8), ambos em 1967, foram os 
primeiros a obter laser de corante orginico bombeado por limpada 
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de flash. Sorokin e outros (9,10) foram os primeiros a estabele-
cer a condição necessária para que um corante alcance o limiar de 
emissão estimulada, quando bombeado por lâmpada de flash. Esses 
autores reconheceram que as perdas no estado tripleto metastável 
exigiam que o pulso de bombeamento fosse o mais rápido possível 
(da ordem de algumas centenas de nanossegundos). Tempos mais lon 
gos de subida do pulso de luz fariam as perdas aumentarem tanto, 
pelo acúmulo de moléculas nos estados tripletos, que a ação de la 
ser se tornaria totalmente impossível~ Dessa forma o laser de co 
,, 
rante só podia funcionar em regime pulsado. 
Essa opinião prevaleceu até 1969, quando Snavely e Schã-
fer (11), pela primeira vez, demonstraram que a ação de laser con 
tinuo seria possível, caso fosse diminuído o longo tempo de vida 
do estado tripleto. Snavely e Schãfer mostraram experimentalme~-
te que, saturando a solução metanÓlica de rodarnina 6G com oxigê-
nio, era possível obter ação de laser usando lâmpadas que -na c o-
bedeciam à condição de Sorokin. O o2 atuava na solução diminuin-
do o tempo de v-ida do estado tripleto. 
to suficientemente alto (> 100 kl'l/cm2 ) 
Com lli~ nível de bornbeamen 
era possível alcancar o es 
> -
tado estacionário das populações e o pulso -do laser podia então 
ser longo ou até mesmo contínuo. 
Peterson, Tuccio e Snavely em 1970 (12), trabalhando nos 
laboratórios de pesquisa da Kodak, foram os primeiros a conseguir 
ação de laser de corante de forma contínua, usando um laser de ar 
gônio focalizado para bombeamento. Incorpora~do refina~entos sub 
sequentes, este é um dos lasers orgânicos mais usados, tanto em 
fÍsica, como em quÍmica e biologia. 
Em 1969, Lankard e Gutfeld (13) obtiveram açao de laser, 
usando como excitação um laser pulsado-de nitrogênio. Como esse 
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laser produz um pulso extremamente rápido (lO nanossegundos), os 
corantes podem alcançar o limiar com energias muito baixas de bom 
beamento (alguns miliJoules por centímetro quadrado) . Essa baixa 
densidade de energia diminui considerávelmente a taxa de fotode-
composição do corante, permitindo que o laser funcione durante 
muitas horas, sem reposição da substância ativa. Pela mesma ra-
zão, é também muito pequena a importância que os problemas térmi-
cos induzidos na solução têm nesse laser. 
Com os refinamentos que foram incorporados em 1972 por 
" Hãnsch (14) 1 este laser tornou-se um dos mais importantes instru-
mentes em espectroscopia de alta resolução. 
Ambos os lasers 1 o continuo., bombeado pelo argônio, e o 
pulsado, bombeado pelo nitrogênio, já eram acessiveis comercial-
mente em 1972. Esses lasers são, atualmente, dos mais versáteis 
e completos lasers de corante que se pode obter comercialmente~ 
O laser de corante bombeado a lâmpada terr. evoluido de uma 
forma menos rápida do que os outros lasers de corante bombeados 
por outro laser. Não se pode afirmar que já se tenha alcançado 
urna forma final para esse laser, apesar de ãlgurnas versões comer-
ciais terem sido recentemente lançadas. 
As perdas nos estados tripletos, a rápida taxa de fotode-
composição do corante, a forte secção reta de absorção e a difi-
culdade no manejo das inhomogeneidades térmicas induzidas na so-
lução, suscitaram um grande número de diferentes-e engenhosas so-
luções construtivas para esse laser. 
A exigência de um rápido pulso de bombeamento criou a ne-
cessidade de uma nova abordagem ao problema da lâmpada e do seu 
circuito de descarga e triger. Grande número de trabalhos e de 
pesquisa industrial foram dedicados a esses problemas. Entre es-
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tes, um dos mais importantes é o do aumento da vida média da lâm-
pada. 
Atualmente a solução que permite a maior densidade de po-
tência na descarga em alta frequência de repetição dos pulsos e 
uma alta vida média da lâmpada, é a lâmpada do tipo vórtice. Mo-
rey e Glenn em 1976 (15) obtiveram 114 W de potência média de Q~ 
laser a lâmpada desse tipo. Essa é a maior potência jamais obti-
da com qualquer tipo de laser de corante. Quando se exige potên-
cias dessa ordem importa muito a eficiência total de conversão de 
" potência elétrica em potência luminosa final. Apesar de a efi-
ciência do laser a lâmpada ser baixa (0,2%), ela é maior que a e-
ficiência total envolvida num sistema de bombeamento de corante 
por outro laser. A eficiência do laser de argônio é da ordem de 
0,03% e a eficiência do laser de corante bombeado pelo argônio e 
de 30%. Logo, a eficiência total de conversão de energia elétri-
ca em luminosa é de O, 01%. O mesmo ocorre coY.l o sistema N
2 
+ la-
ser de corante. Essa é a razão do crescente interêsse que os pe~ 
quisadores em separação de isótopos têm pelos lasers de corante 
de alta potência média bombeados por lâmpada (16) 
Problemas serissimos existem, entretanto, ainda para se-
rem resolvidos no campo dos lasers de corante bombeados por lâm-
pada, e o pior deles é o ineficiente acoplamento entre o corante 
e a lâmpada. Podemos dizer que o êxito fundamental dos lasers 
bombeados por outro laser deve-se ao eficiente __ a-coplamento. Bur-
lamacchi e outros, numa série de trabalhos publicados (17-25), sao 
talvez os primeiros a chamar a atenção e buscar a solução para es 
se problema. O problema do acoplamento ineficiente entre a lâm-
pada e o corante pode ser explicado da seguinte maneira: o compr~ 
mente de absorção de uma solução alcoólica de rodamina 6G é de 
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0,01 ~ fina lâmina de corante ganho - máximo. cm. nessa que o e 
Burlamacchi e outros (18) calcularam que uma variação de lo de 
temperatura no corante faz o raio de luz, -apos percorrer 1 cm den 
tro da lâmina, encurvar-se para dentro da célula, onde o ganho e 
Nos lasers de corante 
~ 
lâmpada raio menor. a o prossegue o seu c a 
minha na direção da parede oposta, atravessando-a e perdendo-se. 
Se, contudo, à distância igual ao comprimento de absorção, houver 
outra parede, o raio nela incidirá razante, produzindo-se refle-
xão total. A luz se propaga então na lâmina corno se fosse nQm 
guia de ori'da, permanecendo sempre na região de ganho máximo. E-
ficiências da ordem de 2% ou mais podem ser obtidas em lasers des 
se tipo (22). 
Um outro problema muito importante é o da rápida fotode-
composição do corante, que é parcialmente resolvido filtrando-se 
a luz ultravioleta da lámpada. 
Em resumo, sao quatro os problemas básicos dos lasers de 
corante bombeados a lâmpada com os quais o pesquisador deve se en 
volver: 
1) problema das perdas no tripleto; 
2) problema do alto coeficiente de absorção; 
3) problema do alto coeficiente térmico; 
4) problema da rápida fot.odecornposição. 
Apesar de, após o trabalho de Snavely e Schãfer (11), o 
critério estabelecido por Sorokin não ser tota~rnente válido, con-
tinua sendo a melhor política em lasers de corante bombeados a 
lâmpada, a construção de lâmpadas de pulso rápido. É nessas con-
diç6es que ainda se obtém as maiores efici~ncias. Fatores pouco 
relevantes para lámpadas de pulso longo, como forma de trigeamen-
to e geometria da lámpada, passam a ter uma grande importância em 
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lâmpadas de pulso rápido. O modo de trigeamento da lâmpada, por 
exemplo, afeta fortemente a vida média dessas lâmpadas. Pulsos 
de alta tensão, aplicados a um fio de triger enrolado em volta da 
lâmpada, conduz esta rápidamente a destruição, devido a descarga 
não uniforme que se produz. Por outro lado, a fina coluna de 
plasma (simer) que se pode produzir numa lâmpada, através da pas-
sagem de corrente continua, conduz a um considerável aumento de 
sua vida média. O simer reduz as flutuações temporais de inicia-
çao da descarga e melhora a reprodutibilidade e estabilidade dos 
pulsos. e -Entretanto, a potencia do laser não é muito aumentada 
por esse modo de trigeamento da lâmpada. Para aumentar considerá 
velmente a potência do laser é necessário diminuir a autoindutân-
cia e a resistência iniciais da lâmpada. Isto só pode ser obtido 
com um pequeno pulso de descarga que preceda o pulso principal. 
A conjugação dos dois elementos, o simer e o prepulso no mesmo la 
ser é uma das contribuições desta tese (26,27). 
O uso de elementos Óticos para sintonia e estreitamento 
de linha do laser baseados na polarização da luz, de modo geral 
torna a linha do laser mais estável e repetitiva. O uso de cavi-
dade do tipo anel em laser de corante é também muito superior as 
cavidades lineares. Nesta tese desenvolvemos um novo elemento se 
letor para a linha do laser, baseado na dispersão do poder rota-
tório do cristal de quartzo, funcionando em cavidade do tipo a-
nel (27,28). Obtém-se com esse sistema um Ótimo elemento predis-
persor, com grande melhoria na reprodutibilidade e forma espec-
tral dos pulsos do laser. 
Uma preocupação constante que tivemos na construção do la-
ser aqui descrito foi o de se obter a maior eficiência possivel. 
Os resultados obtidos permitem afirmar que esse objetivo foi al-
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cançado. 
um grande número de problemas relacionados com lasers de 
corante bombeados a lâmpada é aqui discutido e analisado. 
Finalmente, demonstra-se que o laser de corante bombeado 
a lâmpada, descrito nesta tese, possui alta "performance" corno 




Teoria do Laser de Corante 
II.l. Os Corantes Orgânicos 
rr.l.l. Introdução 
Os corantes <orgânicos, numa definição primária, sao pig-
mentes que dão côr às outras substâncias. Numa definição mais g~ 
ral, corantes orgânicos são aqueles compostos orgânicos que pos-
suem forte banda de absorção em alguma parte do espectro, do ul-
travioleta ao infravermelho. Todos os corantes, definidos dessa 
forma geral, possuem sempre, em sua estrutura quimica, um extenso 
sistema de ligações conjugadas, isto é, alternância de ligações 
simples com ligações duplas. Concretamente: -CH=CH-CH=CH-
Os corantes têm um esqueleto molecular plano. Os átomos 





, que mudam consideravelmente a absorção (29). Muitos coran-
tes luminescem. As condiçÕes favoráveis para isso sao criadas 
quando o corante pode se ionizar ou ser polarizado e se são blin-
dados de influência mútua. Isto ocorre em temperaturas e concen-
trações baixas. Estes compostos são complexos demais para uma ri 
gorosa derivação de suas propriedades pela mecânica quântica. Al 
guns modêlos bastante simplificados são usados pelos quimicos pa-
ra explicar algumas das propriedades das classes mais simples de 
corantes, por exemplo, determinação do comprimento de onda do P! 
co de absorção das cianinas (30). Os processos não - radiativos, 
que são da maior importância nos lasers de corante, são ainda mui 
to menos previsíveis pelos métodos da mecânica quântica. 
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A estabilidade térmica e fotoquímica dos corantes sao da 
máxima importância para aplicações dos lasers orgânicos (30). A 
estabilidade térmica de um corante orgânico é que estabelece a im 
possibilidade de se encontrar um corante capaz de leisar acima de 
1,2 ~m. A estabilidade fotoquÍmica estabelece o limite . . ml.nl.mo: 
nao é possível haver um corante capaz de leisar abaixo de 250 nm. 
A instabilidade térmica se deve ao fato de que corantes com faixa 
de absorção no infravermelho podem transitar, por excitação térmi 
ca, para o nivel altamente reativo que é o tripleto. Essas rnolé-
c -culas reagem entao com o solvente, se decompondo. A instabilida-
de fotoquimica ( 11 fotobleaching 11 ) se deve a que a alta energia ab-
sorvida pelos corantes no ultravioleta corresponde à energia das 
duplas ligações moleculares, ocorrendo então a fotodecomposição 
do corante. 
II.l.2. Niveis de Energia dos Corantes Orgânicos 
O sistema de níveis de energia de um corante típico é mos-
trado na Fig. II.l. Cada nível eletrônico é uma banàa composta 
de um continuo de subníveis vibracionais e rotacionais. 
Um corante pode possuir 50 ou mais átomos, dando origem a 
cerca de 150 vibrações normais do esqueleto molecular. Essas vi-
-1 
braçõesJmais os seus "overtones 11 )Cobrem até 3000 cm da faixa es 
pectral. 
A faixa de absorção de maior comprimento de onda é devida 
à absorção, a partir do estado singleto eletrônico fundamental S , 
o 
para o primeiro singleto excitado s 1 (transição A ~ b). Esta for 
te absorção, geralmente no visÍvel, é responsável pela côr que o 
corante dá às substâncias. Por exemplo, o primeiro corante a lel 
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Fig. II.l. Sistema de níveis de energia de um corante orgânico. 
(a) (b) (c) . 




Fig. II.2. Diferentes sistemas de níveis de energia. (a) 2 níveis: 
não há ganho; (b) 3 níveis: laser de rubi; (c) 4 níveis: laser de 
neodírnio. 
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ta azul. Ele emite luz no infravermelho (aproximadamente 755 nrn). 
O 7-dietilarnino 4-metil-cournarina é usado nos detergentes bran-
queadores. Emite luz de laser entre 430 e 490 nrn. 
A absorção pode dar-se também de s
0 
para 
correspondendo às bandas de absorção de menor comprimento de onda, 
geralmente situadas no ultravioleta. 
A população dos subniveis superiores de cada nível eletrô-
nico, em contacto com as moléculas do solvente termalizadas, de-
-12 cai num tempo de lO segundos para urna distribuição de Boltz-
mann, concentrando-se nos subnÍveis inferiores de cada nível ele-
trônico~ 
A emissão (denominada luminescência ou fluorescência) dá-
se entre os subníveis inferiores de s1 para os subníveis superio-
res de s
0 
(B ~a). O tempo de vida dessa transição é da ordem de 
alguns nanossegundos. O ganho ético, correspondente à emissão do 
laser de corante, é associado às transições B ~ a dentro da banda 
de luminescência. 
Resulta, portanto, que a banda de luminescência (transi-
çoes B ~ a) é a imagem especular da banda de absorção (transições 
A ~ b) , ocorrendo a luminescência a comprimentos de onda maiores 
que a absorção (Regra de Stokes) . 
O sistema de níveis do laser de corante é, portanto, um 
sistema a dois níveis alargados. 
Vamos ver em seguida que é a largura da banda a responsa-
vel pelo aparecimento de ganho num sistema de dois níveis alarga-
dos. Antes vamos mostrar que é impossível obter ganho num siste-
ma de dois níveis estreitos. Com efeito, o coeficiente de absor-






e B21 sao os coeficientes de Einstein (B12 g 1 = B21 g 2 ), 
g1 e g 2 sao as degenerescências dos níveis e n 1 e n 2 , as popula-
çoes~ Num estado estacionário de excitação tem-se que 
= < 1 . (2 o 2) 
Aqui A21 é~a probabilidade de transição espontânea 2 ~ 1 eu, a 
densidade de radiação de bombeamento. -Portanto kabs e sempre po-
sitivo. Por isso se usam níveis adicionais, os siste~as de três 
(rubi) e quatro níveis (neodímio) . No caso de sistemas de dois 
níveis largos, a própria largura dos níveis permite -que se obte-
nha a inversão de população. Isto pode ser mostrado como segue 
(29,31) o 
O coeficiente de amplificação ou ganho de um sistema de 





( 2 o 3) 
( 2 o 4) 
onde se tomou a média dos coeficientes de Einstein sobre todos os 
subníveis, p(E) sao as distribuiçÕes de população nos subniveis 
de cada nível. Como a termalização é rápida nos subniveis (lü-12 
seg.) a distribuição é do tipo Boltzmann 
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(2. 5) 
onde gi (Ei) é a degenerescência e ci, o fator de normalização. 
Se os pêsos estatísticos dos níveis eletrônicos são os mesmos, 
c 1 = c 2 • Levando em conta que 
e 
onde v 81 é a frequência de transição entre o mais baixo nível de 
s 1 e o mais baixo nível de s 0 , vem 
( 2 • 6) 
Substituindo em (2.3) vem 
G (v) exp (-h (ve1-v)/kTl) ( 2. 7) 
Para haver amplificação e necessário que 
( 2. 8) 
Devemos considerar dois casos: 
1) \) > \) - el 
2 ) " < "el 
há ganho se houver inversão de população: n 2 > n 1 ; 
pode ocorrer amplificação mesmo que não haja inver-
são de população. A amplificação pode ocorrer para n 2 < n 1 ._ Qua!'_ 
to maior "el - v, menor n 2;n1 para obter amplificação. Para ob-
ter uma amplificação apreciável, a substância ativa deve ter alto 
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Ao mesmo tempo vel - v deve ser grande. Isto 
quer dizer que o corante deve possuir bandas largas ~v de lumi-
nescência. Grandes valôres de a e !J.v se obtém com molécul-as que 
têm alta probabilidade de transição espontânea. 
Uma das características quantitativas mais importantes da 
substância a~iva, na participação de um processo de laser, são as 
suas secções retas de absorção e emissão. A força de um processo 
de absorção pode ser expressa pela fórmula I ( -N 0 L) , 
onde I
0 
e a intensidade do feixe incidente, N a concentração, L 
" espessura da amostra e I intensidade emergente. -a e, portanto, 
um valor diretarnente mensurável. A Fig. II.3 mostra a secçao re-
ta de absorção para s0 + s 1 , que e crA (À); E (À), o espectro de 
fluorescência para emissão espontânea s1 + S0 ; aF (À), a secçao 
de emissão estimulada s 1 + S0 ; aT (À), a secçao de absorç2o nos 
estados tripletos T1 + Tn. É mostrada também a cauda de 
expandida que permite obter o valor da força dos efeitos de re-
absorção na frequência do laser. Esses dados foram obtidos para 
uma solução aquosa de rodamina 6G com 2% de ~~onyx LO, um deter-
gente comercial. - 4 2 A seguinte relação é valida: crF =À E(À)/Sncn T, 
sendo n o Índice de refração e T o tempo de vida da fluorescência. 
A absorção de luz faz com que a emissão de laser· se dê na 
região onde o valor de crA seja o menor possível, isto e, na re-
gião de maiores comprimentos de onda, dentro da faixa de lumines-
cência E (Ã)~ O aumento de concentração alarga aA, aumentando as 
perdas por reabsorção. O ganho se desvia então para a região de 
maiores comprimentos de onda. E vice-versa: a diminuição de con-
centração leva o ganho em direção à menores comprimentos de onda. 
O mesmo ocorre com o aumento de temperatura, que popula subníveis 





OS(>.) X 10 Cm .-----
2.0 
;;;( 






-< -b 12 
Wovelength (nm) 
Fig. II.3. Dados espectrofotométricos da rodamina 6G (30): 
·é a secção de absorção no singleto, E(À), é a emissão expontânea, 
oem(!.)é a secção de emissão estimulada e aT ().) , a secção de absor-
çao no tripleto. A concentração é 10-4 M em H2o mais 2% Ammonyx LO. 
E(g) foi normalizada de forma que JE(I.)d), = <jJ onde <jJ = 0,92 e 
a eficiência quântica de fluorescência. 
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desviando a luz do laser para o "vermelho". 
O aumento excessivo da concentração ou da temperatura pro-
duz a inibição ("q:uenching••) da luminescência por reabsorção, di-
minuindo, portanto, a eficiência do laser. Por outro lado, a di-
roinuição da concentração também diminui a eficiência, por razoes 
Óbvias: diminuição do número de elementos ativos capazes de part! 
cipar do processo de laser. Como consequência, o laser tem um 
ponto Ótimo de concentração para operar. Esse ponto é em 
de 10-4 Mol do corante por litro de solvente. 
tôrno 
Ainda em referência à Fig. II.l, as moléculas no nivel su-
perior de laser s 1 podem decair pelos processos s 1 + S0 ou s 1 + Tl. 
T1 é o mais baixo nivel tripleto. A transição s 1 7 s 0 pode ocor-
rer tanto por decaimento espontâneo, por emissão estimulada ou ha 
ver o decaimento por transição não-radiativa {conversão interna). 
Geralmente as transições não-radiativas são consideradas despre-
zíveis em relação às outras. 
As perdas mais graves nos lasers de corante estão relacio~ 
nadas com as transições não-radiativas s 1 ~ T1 ( "inter system 
crossing''). são estas transições que dividem os lasers a corante 
em duas classes: a daqueles em que se desprezam essas transições 
e a dos que estas transições devem ser tomadas em consideração. 
Os lasers a corante bombeados por outros lasers de pulso rápido 
como pelo N
2
, rubi, segundo harmônico do neodimio, pertencem a 
primeira classe. Os lasers a lâmpada e os contínuos pertencem a 
segunda classe. Embora a probabilidade da transição s 1 + T1 seja 
relativamente pequena (TS T ~ lO 
1 1 
lhores corantes, alguns por cento 
nseg e TS S :::: l nseg) nos me-
l o 
das moléculas excitadas podem 
chegar a T1 e ai permanecerem por um tempo longo demais, compara-
do com os tempos característicos envolvidos nos processos de la-
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ser. A transição T1 + s0 (denominada fosforescência) é proibida 
e o tempo de vida do nivel tripleto T1 pode variar entre 10-
3 a 
10~7 seg, dependendo do ambiente que circunda a molécula do coran 
te. O estado T1 atua então como uma armadilha e um grande número 
de moléculas pode residir em T1 . A presença dessas moléculas em 
T1 causa dois efeitos prejudiciais ao laser: diminui a concentra-
çao de moléculas capazes de participar do processo de laser e o 
que é pior, é uma fonte de perdas para o laser, pois o espectro 
de absorção associado com as transições T1 + Tn cai na mesma re-
- e -giao espectral das transiçoes s 1 + s 0 (B +a). Isto produz uma 
perda ética exatamente onde o ganho Õtico deve ser produzido. O 
espectro de absorção T1 + Tn' crT (À) é mostrado na 
Por causa das perdas no estado tripleto, o pulso de 
de um laser de corante deve alcançar o pico (limiar) 
Fig. II.3. 
bombeamento 
tervalo de tempo possivel (máximo tempo de subida necessário para 
alcançar o limiar) . Esse tempo máximo foi determinado pela pri-
meira vez por Sorokin e outros em (9,10). Esse tempo poàe ser 
obtido da seguinte maneira: 




onde nT e n 1 sao as densidades de população de T1 e s 1 , respecti-
vamente, e kST e TT são as probabilidades de transição s 1 + T1 e 
o tempo de vida do estado T1 , respectivamente. 
Assumindo que a população n 1 aumenta linearmente com o 




Como estamos considerando efeitos para os quais o tempo de vida 
do estado tripleto é grande, t << 'T' (2.10) reduz-se a: 
(2.11) 
Considerando que no limiar o ganho crF • n 1 deve pelo me-
nos balanc..,ear· as perdas por absorção no tripleto o T nT , isto é, 
crF • n 1 = crT nT , obtém-se que o tempo de subida da fonte de exci 







Como exemplo da aplicação dessa fÓrmula, consideremos a 
7 -1 
Rh 6G (Rhodamina 6G) em que kST = 1,6 x lO seg e crF/aT 10. 
Obtém-se t
0 
= 1,25 ~seg, 
Na fórmula (2.12) kST pode ser expresso em função dos pa-
râmetros diretamente mensuráveis, a eficiência quântica Q e o tem 
po de vida T do estado singleto Sl A eficiência quântica de 
fluorescência ~ representa a razão entre a probabilidade das tran 
siçÕes radiativas s 1 + S0 , (1/Tr) e a soma de tódas as probabi-





= ( 2 • 14) 
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onde ks s 
1 o 
(conversão 
é a taxa de transições não-radiativas de sl para 
interna) e ks T = kST é a taxa de transição 
1 1 
Substituindo em (2.13) a expressão (2.14) e considerando 
ziveis as transições não-radiativas k5 S 1 o 
e finalmente (2.12) fica 
obtém-se 
( 2. 15) 
( 2 . 16) 
Para os xantenos, Rh 6G por exemplo, ~ = 0,92, crF/crT = lO 
e T = 5 x 10-9 seg. Obtém-se o tempo crítico t
0 
= 1,25 ~seg. 
Se a lâmpada tiver um tempo de subida t
0 
dado por (2.12) 
ou (2.16), a ação do laser será possível. 
Uma outra pergunta relacionada com o tempo de vida T~ é 
" 
a 
seguinte: Qual a máxima largura que se obtém do pulso do laser? 
Seja n 1c a inversão crítica de s1 , requerida para contrabalançar 
as perdas. Vamos considerar que a população de s 1 mantém-se cons 
tante em n 1c com o aumento da excitação (30, pag. 89). Assumindo 
que a inversão critica ocorre em t = O, e supondo T ~ oo, obtém-se 
de (2.9) a taxa de crescimento de T1 : 
(2.17) 
O laser deixará de leisar quando as perdas, devidas as transições 
T1 ~ Tn , igualarem ou forem maiores do que o ganho em s 1 
isto é, no limiar: n 1c crF = nT aT . Substituindo em (2.17) 
tém-se a máxima largura do pulso do laser: 
= 1 
kST 




Para o Rh 6G obtém-se tmax = 600 nseg. Este trnax corres-
ponde ao que se convencionou denominar terminação prematura ("ear 
ly terrnination") do pulso do laser. 
Ainda de (2.10) podemos obter a condição para regime con-
tínuo ou pulso largo do laser. Fazendo em (2.10) t >> TT obtém-
se; 
Aplicando ~ Rh 6G, obtém-se a condição de operaçao contínua ou 
pulso largo: 
kST TT < 10 (2.20) 
A condição (2.19) ou (2.20) se obtém, na prática, de duas 
maneiras: diminuindo TT ou diminuindo kST" A diminuição de T~ se 
obtém com aditivos quÍmicos denominados inibidores do tripleto 
(
11 triplet quenchers") ou através do fluxo rápido do corante pela 
região de bombeamento. Pela fÓrmula (2.20) obtém-se para a Rh 6G, 
TT < 630 nseg. Ambos os métodos de diminuição de LT sao usados 
nos lasers de corante contínuos, enquanto que. os 'o.o:inibidores do 
tripleto são usados nos lasers à lâmpada de pulso longo, sendo di 
fÍcil a obtenção de lasers à lâmpada de fluxo suficientemente rá-
pido. 
II.l.3. Inibidores do Tripleto 
O tempo de vida de T1 pode ser diminuído, se na solução 
do corante há moléculas corno o2 ou cyclooctatetraeno (COT), os 
chamados inibidores do tripleto (11) • Em caso contrário, o tempo 
tT será longo (metastável) • 
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vários autores estudaram o efeito dos inibidores do tri-
pleto no laser de corante bombeado por lâmpada (1,11,32-41). É 
importante que o inibidor do tripleto seja usado simultâneamente 
com a filtragem da luz ultravioleta da lâmpada. Sem isto, deixa 
de ser efetivo, pois sob a ·ação do ultravioleta uma apreciável 
proporçao de moléculas inibidoras do tripleto é elevada a estados 
excitados singletos e não mais são disponíveis para a inibição de 
população dos corantes no estado tripleto. Marling e outros (33) 
o 
usaram vidro Nonex que absorve abaixo de 3.500 A. Esses autores 
" estudaram o efeito de vários inibidores do tripleto em vários co-
rantes, leisando em todo o espectro. Os mais importantes inibi-
dores do tripleto são o2 e Cyclooctatetraeno. Da referência (33) 
obtém-se que a largura do pulso do laser de corante Rh 6G aumenta 
de 2,3 useg para 9,4 useg, tanto com o2 como com COT, com a ener-
gia aumentando na mesma proporçao. Já o corante sulfaflavina bri 
lhante (508 - 574 nm) não leisa com o2 e com COT a energia aumen-
ta 32 vezes. 
A desvantagem de o2 é que ele também inibe a fluorescên-
cia, através do aumento de kST (30, pág. 58). A importância rel~ 
tiva da inibição do tripleto em relação ao singleto ê que determl 
na se o o2 melhora o comportamento do laser. O o2 é estudado es-
pecialmente em (39,40,41). 
A diminuição dos tempos de vida para as transições nao-ra-
diativas s1 + T1 e T1 + s0 , com a presença de Oi, foi calculado 
teOricamente e confirmado experimentalmente por Sch~fer e Ring-
welski em ( 39) • Para a Rh 6G, sem o2 , Ts T = 50 nseg ou k 5 T 1 l l 1 7 -1 2 x lO seg Este valor foi também o obtido por Buettner e ou-
tros em (37). Com o2 , â pressão parcial de 0,2 atm (corresponde~ 
te à pressão de o2 no ar), Schãfer e Ringwelski obtiveram T SlTl 
= 
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12,5 nseg. Para o tempo de vida do estado tripleto Tl, 
foi obtido TT S = 2 11seg e com o2 , TT S = 140 nseg, a 1 o 1 o 
pressao 
de 0,2 atm de 02. 
Importante a assinalar é também a influéncia do inibidor 
na taxa de fotodecomposição do corante. Schãfer e Ringwelski 
(39) reportam que a alta concentração de o 2 pode aumentar a taxa 
de fotodecomposição do corante. \'leber em (35), analisando a in-
fluência do inibidor na fotodecornposição conclui que a fotodecorn-
posição do corante está relacionadà com a população no estado tri 
' pleto. Pequena população do tripleto diminui a taxa de fotoãecom 
posição. Este fenômeno está relacionado com a alta reatividade 
quÍmica do estado tripleto. De modo geral, considera-se que o o 2 
é pior que o COT do ponto de vista da fotodecomposição do corante. 
Kato e Sugimura (42) ressaltaram a presença de efeitos adicionais 
do o2 em solução de Rh 6G em metanol, efeitos que devem ser leva-
dos em conta no uso desse inibidor de tripleto. O COT e!'.', altas 
concentrações (maior que 5.10-2 M/1) também contribui para a fo-
todecomposição do corante. Além disso, o prÓprio COT se fotode-
compõe (43), produzindo benzeno, acetileno e estireno. 
II.l.4. Dimeros 
A dependência no espectro do corante da concentração e 
mais pronunciada nos solventes polares, principalmente água, usa-
da devido ao seu baixo coeficiente térmico. As moléculas dcs co-
rantes tendem a uma posição com os planos moleculares paralelos, 
quando a interação é maior. Em solventes de alta constante die-
létrica a repulsão entre as moléculas (supondo-se corantes cornear 
ga) é diminuida e dá-se a formação de um dimero. A absorção do 
dimero pode ser compreendida como produzida pela separaçao 
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(
11 splitting") do espectro de absorção dos monorneros, dando origem 
a um espectro com dois picos, com largura total maior que o do rn~ 
nornero (30). Os dÍrneros constituem, por absorção da lurninescên-
fluorescência), cia dos monômeros,urna fonte de perda (inibem a 
portanto, devem ser evitados, ou usando solventes menos polares 
como álcool ou mistura de água e álcool, ou adicionando detergen-
te à solução, cujas moléculas formam rnicelas contendo, cada uma, 
uma molécula do corante. Os detergentes usados são Arnmonyx LO 
(N,N-dirnethyldodecylarnine-N-oxide), hexafluoroisopropanol, N-N-
' 
dipropylacetarnida. Em outras palavras, podemos dizer que os di-
meros diminuem a solubilidade dos corantes nos solventes polares. 
Uma importante observação é que os detergentes, de certa 
forma, também atuam como inibidores do tripleto (30). 
II.2. A Operação do Laser de Corante 
11.2.1. As EquaçÕes de Taxa 
O rnodêlo das equaçoes de taxa de população ("rate equa-
tions") pode ser usado para descrever as características de un la 
ser de corante. 
A idéia básica dessas equaçoes e de dar um balanço no nu-
mero de fotons de excitação, número de estados moleculares exci-
tados e numero de fotons estimulados submetidos às várias perdas 
no meio ativo e no ressonador, incluindo as perdas úteis da cavi-
dade, devidas aos espelhos de saída. 
As equaç6es de taxa sao escritas supondo-se um sistema i-
deal de quatro níveis. O estado final das transiçÕes (estados a 
na Fig. II.l) permanece vazio, uma vez que as transições dentro 
de cada banda são muito mais rápidas que as transições expontâ-
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neas e estimuladas de urna banda eletrônica para outra. As conver 
soes internas não-radiativas são desprezadas, devido ao alto va-
lor da eficiência quântica (~ = 1) nos mais eficientes corantes 
orgânicos. SupÕe-se que a população n , no nivel fundamental S , o o 
seja constante. Esta restrição tem duas consequências importan-
tes: 1) dentro dessa formulação, o modêlo não pode representar fe 
nomenos de saturação como são discutidos por Sch~nk em (31) e 2) 
as perdas devidas à reabsorção 5
0 
~ s1 são superestimadas. 
fun-Designando por n
0 
a densidade de população no estado 
damental singleto, por n 1 a densidade no primeiro estado singleto 
excitado s 1 , e por nT a densidade no estado tripleto T1 , as equa-
ções de taxa de um laser de corante podem ser escritas da seguin-
te forma (44): 




dt = - ' (2.22) 'T 
-ª"- g {oF· c-n1 - ~ - a ·c· n - oT·C·nT} (2 .23) dt d A o 
(2.24) 
As equaçoes (2 .2 1) e (2. 22) nos dão o balanço de popula-
çao em s 1 e T1 e a eguaçao (2.23) descreve a variação temporal do 
número de fotons q dentro da cavidade, gerado por e~issão estimu-
lada. IV denota a taxa de bombeamento por molécula, T o tempo de 
decaimento de s 1 , V o volume e do comprimento do meio ativo, aA 
e crT as secções retas de absorção nos estados singleto e tripleto, 
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crF a secçao reta de emissão estimulada, c a velocidade da luz, 
kST a taxa de cruzamento intersistema, TT o tempo de decaimento 
do estado inferior tripleto, y é uma quantidade sem dimensão que 
dá conta das perdas na cavidade (djy.c é o tempo de decaimento do 
foton na cavidade t
0 
) • 
A equação (2.22) está escrita sob a hipÓtese de que o tem-
po de relaxamento dos vários estados tripletos é tão rápido que 
estes estão sempre em equillbrio e esta população de equilibrio 
corresponde a nT. 
~ É ~ ~eguinte o significado fisico de cada têrmo das equa-
çoes acima: o primeiro têrmo da primeira equaçao nos dá a taxa 
de aumento de população na transição s
0 
+ s1 por absorção de ra-
diação externa. O segundo têrmo nos dá a perda de população por 
emissão espontânea. O terceiro têrmo (OF•c•n1 •q/V = 
BF = crF~c/V , onde BF é o coeficiente de Einstein da emissão es-
timulada) nos dá a diminuição da população por emissão estimulada 
s1 ~ s0 • O quarto têrmo nos dá a taxa-de reabsorção na frequên-
cia do laser. Como se vê, na primeira equação não ternos o têrmo 
kST n1 , que e desprezivel em relação â n1/T para 9 ~ l 
(1-~)/T). 
Na se,gunda equaçao kST nl nos dá a taxa sl + Tl e 
do têrmo nos dá a taxa para a transição Tl + s . o 
Na terceira equaçao q·oF·c·n1 nos dá o aumento de 
o segun-
q por 
emissão estimulada s 1 + 8 0 • O segundo têrrno, a- diminuição do nu-
mero de fotons pelas perdas (q·y·c/d = q/t
0
). O terceiro termo
1
a 
diminuição de q por reabsorção e o quarto, as perdas por absorção 
nos estados tripletos. 
o número total de fotons de excitação pode ser obtido de 
N ( 2. 25) 
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e a eficiência do laser será dada por 
E = _! íoo q ( t) dt 
N t 
-oo C 
!!.2.2. Solução para TT Grande 
A solução completa de um sistema de equaçoes 
(2.26) 
diferenciais 
acopladas,semelhante ao apresentado acima
1
foi obtida pela primei-
ra vez por Sorokin e outros (10) para o caso de um laser excitado 
à lâmpada. Eles consideraram o pulso de bombeamento tendo semi-• . 
largura à semialtura T1 = 150 nseg, ou um tempo de subida de 300 
nsege No sistema de e.quações, entretanto, não foi considerado o 
têrmo para reabsorção no sistema singleto aA.c.n
0
.qjV. Ao invês 
deste, aparece o têrmo n 1 ·ksT' de pouca importância nos corantes 
de alto~. Também consideraram TT ~ oo, pois o têrmo nT/TT não e~ 
tra na equação (2.22). O sistema de equaçoes é resolvido porco~ 
putador usando o método Runge-Kutta (45,46). Sorokin e outros to 
maram para o tempo de vida do foton o valor t
0 
= 3 x 10-9 seg . 
Esses autores apresentam urna série de gráficos que dão q(t), n 1(t) 
e nT(t) tendo corno parâmetro N e k 5T. 
As seguintes conclusões podem ser tiradas dos gráficos de 
Sorokin: l) A eficiência aumenta com a diminuição do tempo de su-
bida do pulso de bombeamento; 2) a eficiência cai rapidamente com 
a diminuição de <jl; 3) o pulso do laser termina antes que o pulso 
de luz atinja o máximo (terminação prematura) , o que se deve ao 
açúmulo de moléculas no n!vel tripleto; 4) a eficiência pratica-
mente não varia com o nivel de bombeamento N. 
II.2.3. Solução para TT Pequeno 
Keller ( 34) resolve o sistema de equaçoes (2.21- 2.24) 
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levando em conta a possibilidade de se usar inibidor de tripleto. 
Ele considerou dois casos de pulso de bombeamento: T1 = 150 nseg 
(igual a Sorokin e outros) e T1 = l, 5 vseg. Também não leva em 
conta a reabsorção. O tempo de vida do foton foi tomado igual a 
t = 3 nseg. 
c 
Keller conclui que um específico agente inibidor para o 
estado tripleto pode: 1) causar um aumento dramático na eficiên-
cia do laser; 2) negar a exigência de rápida excitação (tempo de 
subida pequeno); 3) permitir o ,uso de corantes com relativamente 
pequenas eficiências quânticas. 
Keller apresenta os dados gráficamente sob a forma de de-
pendência temporal da concentração do número de singletos excita-
dos n1 (t), da população no tripleto nT(t) e de fotons estimulados 
na cavidade q(t). O parâmetro usado por Keller é a razão entre o 
tempo de vida do estado tripleto e o tempo de vida do foton p = 
Keller conclui que um pulso de bombeamento de subida r a-
pida é necessário para aumentar a eficiência do laser se 
20 t = 60 nseg. Nestas condições o limiar aumentará continuamen 
c 
te com o tempo, vindo a ocorrer a terminação prematura do pulso 
do laser9 É interessante lembrar que TT ~ 140 nseg quando se usa 
o2 como inibidor do tripleto a 0,2 atm. 
Keller conclui também que em presença do inibidor que a-
tua simultâneamente no singleto e no tripleto corno é o caso do o 2 , 
a eficiência geralmente aumenta (mas não sempre) e que é evidente 
mente preferível usar um inibidor que atue somente no tripleto (o 
COT). Keller observa a esse respeito que é importante remover to 
do o o2 antes de adicionar o inibidor. Keller conclui também da 
importância de se eliminar todo inibidor de singleto no caso de 
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corantes com tempos de vida de fluorescência altos. 
II.2.4. Solução Estacionária 
As equações (2.21- 2.24) podem ser resolvidas analitica-
mente para o caso de operação contínua ou pulso largo (44). Com 
o (2. 27) 
da equaçao ( 2. 23) , desde que q t- O, pode ser obtida a inversão 
• - c 
cr~tica de populaçao n 1 : 
o · d ·n A o 
como n~ > O obtém-se oF/oT > k 8T.'T , condição para 
raçao contínua já obtida em (2.19). 
A taxa crítica de bombeamento e dada por 
• c 




( 2. 29) 
onde yA ~ oA·d·n
0 
representa as perdas por reabsorção, yi as per-
das por absorção, difração e espalhamento e Yu as perdas Úteis de 
saída. 
A potência crítica de bombeamento P~ na frequência vp es-
~n 
tá relacionada com Wcn através de 
o 
onde vp é a frequência de bombeamento, e 
( 2 • 30) 
( 2. 31) 
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A potência de saída Pu do laser na frequência vL à 
cia Pin de bombeamento, pode ser escrita como 
com 






A inclinação de eficiência ( 11 slope efficiency 11 ) n e um -nu-
mero que s~' obtém experimentalmente. Representa a inclinação da 
reta num gráfico onde se representa a potência de saída do laser 
- I c pu versus a razao Pin Pin· 
A sintonia do laser pode ser obtida inserindo perdas de-
pendentes de À em yi (À). Por outro lado, sem elemento seletor, 
o laser começará a oscilar no comprimento de onda para o qual se 
dá o mÍnimo da inversão critica n~ (À). 
II.2.5. Acoplamento Ótimo de SaÍda 
Polloni (47), usando a dependência Pu da saÍda yu dada em 




( y . + <J • n · d) R






( 2 • 35) 
X = 
W·no (crF - kST. TT·<JT) 
'Yi/d + crA no 
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onde w é a taxa de bombeamento na banda de absorção do 
ativo à potência do laser desejada e w~ e a taxa de 
( 2. 36) 
material 
bombeamento 
crítico na banda do corante, quando todos os espelhos sao substi-
tuidos por espelhos de alta refletividade. x ê portanto, uma 
quantidade facilmente mensurável experimentalmente. 
tros r e a são dados por: 
cr ~c·n 
l' A o 
r = ""Y"'". '""'c"'("'l'+;-a~)r-'/'7d.,-..,.+-':a'-:·-=cr,---,·'"'c=n:c--




( 2. 37) 
(2.38) 
Para r = O, "a = O , yu = IX- 1, que e o acoplamento Ótirno de 
saída num laser de quatro níveis (48). 
A eficiência máxima n
0 
do laser se obtém na condição de 
acoplamento Ótimo: 
n .. o 
1 
l+a 
fx r /__l_ 
l+r l+r 
X 
( 2 • 39) 
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CAPÍTULO III 
Construção do Laser de Corante Bombeado a Lâmpada 
III.l. Acoplamento Ótico 
III.l,l, Introdução 
O primeiro_passo, no sentido de construir um laser de co-
rante bombeado a lâmpada, consiste em decidir que forma de acopla 
menta entre â lâmpada e o corante se pretende adotar. Os parâme-
tros do laser dependem muito fortemente da solução desse problema. 
A análise geral do problema do acoplamento Ótico entre a lâmpada 
e o corante, em função do laser que se pretende obter, apresenta 
uma complexidade que está ainda muito longe de ser resolvida. 
Três elementos óbvios fazem parte desse acoplamento: a lâmpada, o 
sistema de acoplamento e a célula que contém o corante. A lâmpa-
da possui geralmente uma forma cilindrica
1
podendo ser do tipo de 
secção reta anular (ou coaxial) ou simplesmente linear de secção 
reta, um circulo. Estes sao os dois tipos básicos encontrados em 
lasers de corante, sendo praticamente excluídas as do tipo heli-
coidal, principalmente por possuírem estas alta indutância de ar-
co. Para um melhor acoplamento entre a lâmpada e o corante, a 
·geometria mais Óbvia, portanto, para a célula é a cilíndrica: sim 
plesmente um tubo de quartzo de secçao reta circular, fechado nas 
extremidades por janelas óticas. 
O laser do tipo coaxial é constituído por dois tubos de 
quartzo coaxiais, constituindo o interior a célula do corante, e 
a lâmpada, a região anular entre os tubos. Foi Sorokin (7) o pr.!:_ 
meiro a construir um laser de corante a lâmpada, tendo para isso 
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escolhido o tipo coaxial.Os lasers a lâmpada coaxiais sao hoje 
largamente usados, principalmente quando se requer pulsos de gra~ 
de energia e eficiência. Com lâmpadas desse tipo obtém-se rápidos 
tempos de subida do pulso (50 nanossegundos), pois é relativamente 
fácil descarregar capacitares não indutivos por caminhos curtos, 
e até mesmo segundo geometrias coaxiais dP. baixíssima indutância. 
Furumoto e Ceccon (49) mostraram que, para que lâmpadas d~ 
se tipo não formem descargas filarnentares ("streair.ers"} mas sim 
descargas anulares, ocupando toda a secção uniformemente, é neces 
sãric trabplhar com altas tensões e valores baixos de pressao 
(E/P alto). Isto conduziu a usar chaves do tipo tiratrons ou 
"spark gaps" r::- ara aplicar t.ensões altas, maiores que a tensão de 
auto-ruptura. A espessura do anel é crítica. Foi demonstrado que 
deve ser da ordem de O ,45 nun para lâmpadas com arco de 12 cm.. de 
comprimento. O sistema coaxial apresenta o inconveniente de ser 
de construção complexa, dAvido principalmente à dificuldade na 
obtenção de tubos de quartzo com diâmetros bem definidos. A vanta 
gem desse sistema é que o acoplamento é direto entre a 1 âmpada e 
o corante. Outro problema é o dos eletrodos, cuja tecnologia é al-
tamente sofisticada e deve ser desenvolvida plenamente se quere-
mos um laser com alta vida média. 
Um outro problema desses lasers é o térmico, pois a lâmpa-
da, que dissipa calor intenso, está em contacto muito estreito cem 
o corante, que é muito susceptível à variações do Índice de refr~ 
ção com a temperatura, dificultando a solução do problema da qua-
lidade ótica. Em vista desses problemas optou-se pela lâmpada li-
near, que tanto poderia ser importada quanto fabricada .x:tui. A 
lâmpada linear exige um elemento que faça o seu acoplamento ótico 
com a célula do corante. A forma mais comnm e usar uma cavidade 
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elíptica (cilindro de secçao reta elíptico) com a lâmpada num dos 
focos e a célula no outro foco. 
III.l.2. A Elipse 
O cilindro elíptico e largamente usado em lasers com bom-
beamento Õtico para acoplar a luz da lâmpada à substância ativa 
do laser. Os lasers de rubi e neodímio, por exemplo, us aro esse sis 
tema. 
O comprimento do cilindro elíptico deve ser aproximadamen-
te o _mesmo l'que a distância entre os e letrados da lâmpada, que 
também deve ser aproximadamente do mesmo comprimento da célula. O 
refletor elíptico tem a propriedade de que todo raio que sai deum 
foco (onde está a lâmpada) inc-ide no outro foco (a célula) ,depois 
de refletido pela superfície interna da elipse. Isto é válido tan 
to para raios no plano da secção como fora dele (este caso cai no 
caso anterior se se considera a projeção destes raios na secção). 
O cálculo do sistema elíptico pode ser reduzido a um pro -
blema tridimensional, isto e, pesquisa da distribuição de intensi 
dade de luz na secção reta do refletor. Essa colocação do proble-
ma, na realidade, só é válida para um cilindro infinitamente lon-
go. Entretanto, é fácil ver que se colocamos superfícies planas 
refletoras nas extremidades, cai-se no caso anterior. Isto posto, 
resta considerar as qualidades focalizantes da elipse refletora 
visto que a lâmpada não é infinitamente delgada __ ,---mas sim um obje-
to extenso.Assim,através da segunda linha focal só passarão raios 
cuja projeção na secção reta do cilindro seja perpendicular -a 
superficie da lâmpada. Outros raios, provenientes de outros pon-
tos da lâmpada, não incidirão exatamente no segundo foco; ·portan-
to, a imagem da lâmpada ocupará uma certa região próxima à segun-
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da linha focal. Se o diâmetro do elemento ativo é maior que o di-ª 
metro da imagem, então a eficiência será máxima. Em caso contrá-
rio, parte dos raios não incidirá na célula. 
, ValTK)S apresentar uma análise matemática simplificada, que 
foi desenvolvida por Bowness (50). Como veremos, dessa análise r~ 
sulta que a maior eficiência do acoplamento ótico se obtém quando 
a excentricidade da elípse tem o menor valor possível. Isto quer 
dizer que a figura da elipse deve ser a mais aproximada possível 
da figura de urna circunferência. 
A lâmpada é considerada como um radiador cilíndrico lamber 
tiano, isto é, possui brilho constante quando vista de qualquer 
ponto; o laser (célula do corante) absorve toda a luz; não são con 
sideradas as perdas por reflexão; será considerada a luz que che-
ga à célula diretamente sem reflexão na elípse, porém a luz que 
volta à lâmpada após ser refletida na elipse será desprezada; a 
reflexão nas paredes da elipse será considerada como perfeita; a 
elipse será considerada como infinitamente longa, ou, o que é equ~ 
valente, terminada nas extremidades por paredes refletoras perfe.!_ 
tas e perpendiculares ao eixo do cilindro elíptico. Este Último 
ponto permitir-nos-á analisar apenas a secção reta da cavidade.Os 
resultados da teoria simplificada concordam com os da teoria mais 
completa feita por Schuldt e Aagard (51). 
Consideremos um ponto P na superfície da elipse: os raios 
refletidos pela elipse no ponto P formam a imagem da lâmpada so-
bre a célula do laser (Fig. III.l). Como em todo sistema Óti=, 
diâmetro da imagem~ dr/s (3.1) 
onde d é o diâmetro do objeto (a lâmpada), r a distância da ima-
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Fig. III.2. Eficiência do acoplamento da cavidade elíptica. 
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Dêqui obtém-se que a região da elipse próxima à célula pr>:> 
duz uma imagem reduzida da lâmpada, e os pontos afastados, uma 
irragem amplificada. Haverá, portanto, um ponto P 
0
, dado por a.
0 
e 
e o' que dará uma imagem da lâmpada exatamente igual à da. própria 
célula, isto e, c = diâmetro da célula = diâmetro da imagem= dr/s. 
Ângulos a menores que a
0 
darão eficiência 100% de acoplamento Õt.!_ 
co. Ângulos a maiores que a
0 
darão menor eficiência. A eficiência 
elementar numa direção a dentro de um pequeno ângulo da será dada 
pela fração: 
di~rnetro da célula 
diâmetro da imagem 
c 
dr/s 
A eficiência total sera, portanto, 
E 
100 
[ao = --TI 
Substituindo (s/r) 
E = 100 
TI 
+ r cs da] dr 
"o 
do: d8' vem 
igual a 
Uma certa porçao da elipse (subentendida pelo ãngulo 28
1
) 
( 3. 2) 
( 3. 3) 
( 3. 4) 
atrás 
da lânpada é escura para a célula. Assumindo que esta radiação e 
perdida, devemos reduzir 80 de el' e (3.4) fica: 
) 
. '; onde sin81 = d/4 ae,e e = excentricidade da ellpse =c a = 
( 3. 5) 
[1 - (b 2 ;a2 ) ] 1 12 , onde b e a são respectivamente. os semieixos me-
nor e maior da elipse e c 1 a semi-distância focal. Na maioria dos 
casos o ângulo a
1
, subentendido pela célula, é menor que 
sim o tamanho finito da célula já está considerado. 










[ 2 J 1 l-e c cos Cl =- 1 - -- (1 + -) o e 2 d (3.6) 




pede ser cbtido de 
sin d ;;::: c sin a
0 
(3.7) 







=O ou d/a =O, da equaçao (3.4) obtém-se a eficiência, 
dada pelas curvas superiores da Fig. III.2, em função da abscissa 
b/a e do parâmetro c/d. Para determinar a eficiência t-.otal deve-
mos considerar o efeito das perdas, reprAsentadas pela região da 
elipse obscurecida pela lâmpada. Essas perdas, em percentagem,são 
cbtidas do conjunto inferior das curvas, multiplicando-se o valor 
dado à direita por c/d. A eficiência total obtém-se subtraindo-se 
as perdas da eficiência inicial, ti-rada do primeiro conju."1to de 
curvas. 
Vê-se das curvas que urna elípse deve ter a menor excentri-
cidade possível (e ::::: O ou b/a ~ 1), para poder operar eficiente-
mente. O fator liiDitador é a distância entre a lâmpada e a célula 
(distância focal) que deverá ser estabelecida a priori por limita 
ções de carácter rnecânioo, como jaquetas de refrigeração da lâmp~ 
da, suportes da lâmpada e da célula, etc. O segundo elemento a se 
considerar é o valor que se deve escolher para o eixo maior da 
elipse. Das curvas inferiores da Fig. II.2, vemos que as perdas 
pelo tamanho finito da lâmpada aumentam rapidamente cOm o aumento 
de d/a e diwinuição de bja. Não é, portanto, conveniente uma ex-
centricidade muito pequena, pois as perdas introduzidas pela som-
bra podem eliminar a vantagem obtida com a diminuição da excentri 
cidade. 
Bowness {50) estuda,em seguida, o caso de cavidades multi-
elípticas, cada elipse contendo uma lâmpada, situação que ocorre 
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quando se deseja utilizar várias lâmpadas para o bombeamento. A 
conclusão a que chega Bowness é que a intensidade incidente no la 
ser é no máximo igual a intensidade de urna lâmpada, independente-
mente do numero n de lâmpadas. Portanto, a eficiência é no máximo 
igual a l/n (supondo que os diâmetros das lâmpadas e da célula são 
iguais). Essa conclusão é urna decorrência imediata da Segunda Lei 
da Termodinâmica: não é possível concentrar nu~a região do espaço 
wrta densidade de energia maior do que a emitida pela fonte emisso 
r a. 
O l}.SO, difundido nos lasers, de sistemas com duas lâmpadas 
(duas elipses), ou quatro lâmpadas (quatro elipses), prende-se~ 
nas a maior homogeneidade na distribuição de energia na substân-
cia nti v a, que se obtém com esses sisterr.as, quando comparados com 
a distribuição de energia que se obtém com urna lâmpada (uma 
elipse) (52). Por causa deste fator, na prática, pode-se obter 
mais do que 1/n de eficiência no bornbearr.ento, devido ao menor nu 
mero de modos, menores perdas de erigem térmica, etc, (53). Nosl~ 
sers de corante com sisterras multielípti cos, a variação de origem 
térmica do indice de refração, no espaço e no tempo, terá um eixo 
de simetria que coincidirá com o eixo da célula, contribuindo pa-
ra a melhor qualidade ótica do feixe. Uma consequência importante 
i a eliminaç~o do efeito de terminação prematura (''early termina-
tion'') do pulso por razoes t~rmicas, fen6meno muito comum nos la-
sers de corante bombeados à lâmpada. 
Jethv:a e Schafer (54) apresentam um luser de corante com 
duas elipses. Schafer em (55) apresenta um sistema com quatro lâm 
padas lineares, urr.a célula no centro e o acople_rnento feito por 
lentes e segmentos de espeJhos elípticos. Obtém-se com esse laser 
uma eficiência total de O ,35% a 50 Hertz e 2,5 Joulcs/pulso. Em 
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(56) Schafer apresenta outro sistema para fluxo transverso do co-
rante na célula, também com quatro lâmpadas. O fluxo transverso é 
necessário para alta repetição dos pulsos (maior que 50 pulsos por 
segundo) . 
A mais simples forma de acoplamento Õtico, e mui to usada 
na prática, é o chamado "embrulho apertado" ( 11 close-packet") em 
que as lâmpadas sao envolvidas por papel de aluminio e a célula 
vai no centro (53) . A desvantagem desse sistema é a grande proxi-
midade entre a lâmpada e a célula. 
Al~m dos parâmetros da elipse e do numero de superfícies 
elípticas, devemos considerar as suas características espectrais. 
Para o laser de corante, a melhor reflectividade é a do alumínio. 
No visível o aluminio apresenta de 89 a 90% de reflexão. Apesar 
da prata refletir mais (92-93%), oxida-se fácil, não sendo, por-
tanto, muito usada. Além disso a prata não reflete no ultraviole-
ta, ao contrário do al urnínio. 
III .1.3. Construção da Elípse 
Tomando por base as razões já apresentadas, começamos a 
construção do laser com o projeto de urna cavidade para o acopla-
mento ótico entre a lâmpada e a célula do coran-te, que consistiu 
num cilindro de secção reta elíptico, tendo os seguintes para me-
tros, 
1 = comprimento do cilindro = 89,00 mm 
2a eixo maior da elipse 150,00 mm 
2b = eixo menor da elipse 147,24 mm 
2c' = distância focal = 2 8, 62 mm 
e = excentricidade = o ,1908 
~ = ar ecos b/a = 11,00° 
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A escolha desses parâmetros foi regida inicialmente pelo 
critério básico de se ter um valor baixo para a excentricidade, 
pois a eficiência do acoplamento ótico é rra.ior quanto menor a ex-
oentricidade da elipse. A seguir escolhe-se o eixo maior. Neste 
caso o critério é o da sombra. Houve, entretanto, uma superesti~ 
çao das perdas introduzidas por sombra. Sabemos que estas aumen-
tam com d/a, onde d é o diâmetro da lâmpada e a e o eixo maior da 
elipse. Como se ve na Fig. III.2, para d/a ~O e e~ c~a ~ 0,2 
temos uma eficiência de 87%. As perdas dão, para d/ a ~ O, 07, onde 
d ;::; 5 mm e a = 75 mm, o valor de 2%. Portanto a sombra representa 
uma perda ~Ínima, nao se justificando o uso de valores tão gran-
des para o sewi-eixo maior. Portanto a eficiência do acoplamento 
de nossa elipse é de 85%. Descontando 10% de absorção no espelho 
de alumínio, obtém-se 75% de eficiência. Entretanto esse é apenas 
um dos fatores que influem na eficiência do bombeamento ótico. A 
eficiência total pode ser obtida de um produto de eficiência (57): 
onde 
( 3. 8) 
nLarnp é a eficiência de convers ao eletro-ótica da lâmpada 
( 30%) ; 
nBanda é a fração de luz na banda de absorção do corante 
(lO%) ; 
nGeom. e a eficiência da elipse ( 70%) ; 
nAbsor. e a e fi ciência de absorção do corante (100%); 
nQuant. e a e fi ciência quântica do corante (90%). 
Multiplicando esses fatores obtém-se 1 aproximadamente 1 n = 2% de 
eficiência máxima teórica de um laser de c.nrante bombeado à lâmpa-
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da c Geralmente, a eficiência da rnaiori a dos lasers de corante bom-
beados à lâmpada é da ordem de O ,2%. O laser de corante a lâmpada 
de maior eficiéncia (2%) é o laser do tipo guia de onda de Burla-
macchi e outros (22) 
Urna vez definidos ~ e ~~ deve-se pensar nos problemas meca 
nicas de execução. Dentro deste ponto de vista e em virtude do mé-
todo de execução adotado, foram escolhidos como parâmetros aqueles 
diretamente associados à execução, isto é, 2a (diâmetro de fresa) 
e <P (ângulo do eixo da fresa com a mesa da fresa). Valores inteiros 
foram atribuídos a esses parâmetros, isto é, 2a = 150,00 mm e 
o 
<P ~ 11,00 • 
Na construção da elípse foi utilizada urna fresadora comum, 
de fabricação nacional, com precisão relativamente baixa, de 
± 0,02 mm nas translações o ... - -e± 0,5 nos angulos (nao dispoe de ver-
nier). A forma elíptica é obtida no waterial usando-se uma fresa 
circular de 150,00 mm de diâmetro. 
Desses dois parâmetros a e ct> é que, por cálculo, se obtém 
os demais. O ângulo não pode ser fixado utilizando-se do goniôrne -
tro da fresa devido à sua baixa precisão e con.fi abilidade. Para is 
to utilizamos um goniôrnetro de alta precisão,pelo qual se fixou o 
ângulo desejado entre a mesa de fresa e a superficie definida pelo 
bordo externo dos dentes da fresa .. Verifi cau-se também que a cabe-
ça da fresa mantinha, em seu movimento translacional, o mesmo va-
lor do ângulo desejado. O passo da fresa no avanço desse movimento 
foi escolhido o menor possivel,afim de minimizar as perdas na pre-
cisão dos parâmetros durante o processo ulterior de polimento. Ve-
rificou-se que as vibrações no trabalho da fresa eram desprezíveis 
-para que a figura da elipse fossem em consequência, formada com a 
Il'elhor qualidade possível. As duas metades da elipse foram fresa-
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das urna em seguida à outra e Â seguir 1 for arn fresadas as pequenas SE_ 
perfícies planas scbre as quais uma metade da elipse se assenta na 
outra. A distância dessas superfícies ao fundo da elipse define o 
semi-eixo rrenor que foi calculado a partir de a e ~. O ponto mini-
mo da elipse, isto é, o fundo (onde o eixo menor intercepta a cur-
va} é obtido usando-se um corrparador com precisão de O ,005 mm. As 
duas metades da elipse recebem pinos de aço inoxidável, a fim de 
servir de guia para o perfeito casamento das duas metades em uma 
figura perfeitamente e liptica. Todo o trabalho de mecânica na =ns 
trução da elipse é de alta precisão e requer alto gabarito do tec-
ni cn que o executa. 
A peça onde foi fresada a elipse foi escolhida ser urna cha 
1 pa de latão de 3/8" de espessura, que foi dobrada na fonra 
f 
circu-
lar com diâmetro ;f_, 2b, e soldada a suportes afim de lhe dar rigi-
dez (Fig. III.3}. Verificou-se que, após a solda e posterior usi 
nagem da elipse, a peça não apresentou distorção devido às ten-
sces eventualmente produzidas pela solda. 
Sulcos circulares foram feitos nos dois extremos do cilin-
dro a fim de servirem de guia para as duas superfícies planas late 
rais. Estas foram usinadas em discos de latão ,de 198 ,O mm de diâ-
metro e lO ,O mm de espessura (Fig. III.4}. Dois furos de 33,0mm de 
diâmetro foram feitos sobre o mesmo diâmetro do disco e cujos cen-
tros estão afastados do centro do disco de c'= ]_4 ,31 mm/ semi-dis-
tância focal. Furos justos de 1/4" são feitos ao redor dos discos 
a fim de fixá-los aos suportes laterais do cilindro elíptico.Estes 
furos sao feitos sob medida (justos} à parafus,as Allen, de forma 
que estes fazem o papel de guias para a perfeita orientação dos 
furos que definirão os focos em relação à elíp:se. 
A escolha de chapa e não de material sólido para ser usina 
.s 
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da a elipse deveu-se ao fato de que as chapas, ao contrário dos 
sólidos, apresentam geralmente maior homogeneidade de estrutura i~ 
terna, sem bolhas que são prejudiciais quando se requer uma super-
fície especular. Utilizamos o latão e não o alumínio por ser o la 
tão menos crítico que o alumínio no polimento.O alumínio requer um 
naior controle dos abras i vos no ato de polir, por ser na is fácil 
de riscar. Peças compactas de alumínio ou plástico são, entretanto, 
usadas em lasers, frequenterrente, para o me SIDo fim. No caso do a lu 
mlnio a superfície especular é obtida por polimento na própria pe-
ça. No nossof)caso, o polimento foi feito à mão, durante um mês. Pa 
ra isso foi feito um molde plástico com a forma da e lípse ao qual 
foi amarrada uma flanela. As duas metades da elípse foram polidas, 
simultâneamente, no sentido longitudinal (perpendicular a secçao 
reta do cilindro elíptico) . Por esse processo os bordos dos c i lin-
dros ficaram levemente arredondados. 
Esse polimento não ficou perfeito, apresentando ainda ris-
cos leves. Entretanto, após sofrer uma niquelação, e em seguida, 
una cromagem, a superfície elíptica apresentou um aspecto perfeit_§! 
mente liso de e_spelho, tendo as camadas de cromo e níquel nivelado 
as rugosidades. 
O passo seguinte consistiu em se depositar urna dupla pe li~ 
la de alumínio por evaporaçao em urra máquina da firma Balzer de 
propriedade do laboratório de Filmes Finos do Instituto de FÍsica. 
Essa deposição demonstrou ter alta aderência • Durante todo este 
trabalho de tese a elípse foi várias vezes linipa, sem apresentar~ 
dificações visíveis. Para nao comprometer urna peça tão laboriosamen 
te executada (Fig. III .5) o processo, descri to até aqui, de usina-
gero, polimento, niquelação, cromagem e aluminização, foi previame~ 
te testado em um protótipo simples onde apenas: a alurnini zação apro: 
• 
Fig . III . 5 . Fotografias da cavidade elí ptica com a célula e a lâmpa-
da montadas . 
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sentou o problema de baixa aderência .. Esse problema foi resolvido 
na peça final por deposição de camada espessa~ Durante os quatro 
anos de funcionamento apresentou-se em estado quase perfeito, com 
excessão de. algurras manchas, que se reconheceu rrais tarde serem 
devidas à oxidação do alumínio por ozônio formado pela radiaçãou1 
travioleta da lâmpada. 
A escolha de chapa para a construção da elípse facilita a 
retirada de calor de sua superfície .. Caso seja necessário, e fá-
cil colocar tubos para circulação de água de refrigeração sd.Jre 
a sua superf~cie externa. 
Após a deposição de níquel e cromo, as coordenadas x e y 
da elipse foram medidas no Departamento de Hetrologia do Insti tu-
to de Tecnologia em :rráquina de Zeiss .. Esses valores foram compar~ 
dos com os computados a partir de a e b e o erro não foi maior 
que O. 10 mm. 
Após a deposição de alurrínio fizemos também um teste óti-
co utilizando uma fonte iluminada por trás, situada em um dos fo-
cos da elipse. Por esse simples teste pode-se observar a qualida-
de da superfície corno aberrações, espalhamento, grau de focaliza-
ção (comprovação da teoria de Bowness). A imagem da fenda ilumin..§ 
da não apresenta sombra lateral, é urna linha reta bem definida, S.§_ 
melhante à fenda. Uma comparação foi feita com outra elipse cons-
truida em ~uminio maciço e com polimento feito no próprio alumí-
nio. Além disso essa outra e lípse possui a grande excentricidade . 
Neste caso observou-se grande perda na intensidade da imagem como 
tanbém grande c'esfoca li za ção. 
Durante o funcionamento da elipse em quatro anos , observa-
ram-se os seguintes ina:Jnvenientes: 
1) Eixo maior grande derrais, dificultando a busca de soluções para 
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minimizar a indutância do circuito de descarga da lâmpada; 
2) Superfícies laterais inteiriças, dificultando a troca de célula 
e lâmpada. Para trocar a célula deve-se tirar a lâmpada; 
3) Perda da refletividade do alumínio com o teiPpo; 
4) Sulcos laterais foram feitos apenas na direção do eixo maior. 
Deveríamos fazê-los também na direção do eixo menor, a fim de pos-
sibilitar a renovação do ar no interior da elipse, ar que équece a 
célula. 
III.l.4. Célula do Corante 
,, 
O diâmetro da célula foi escolhido igual ao da lâmpada.LâE' 
padas de 3 mm e de 5 mm de diâmetros internos foram usadas. A efi-
ciência do acoplamento 1 calculada a partir da Fig. III.2 nos dá 
87% para a célula de 5 mm e 88% para a célula de 3 mm. 
Considerando que ao redor da lâmpada ternos a agua de refri 
geração e a solução de Cuso 4 para filtragem da luz ultravioleta, o 
diâmetro aparente da lâmpada deve aparecer aumentado.Seja r o raio 
interno da lâmpada e R o raio externo da jaqueta de cuso4 . Con 
sideremos que o Índice de refração do Cuso4 é igual ao da H2o, que 
é n = 1,3. Podemos mostrar que o raio aparente da lâmpada será da-
do por 
p 
/2 z' r + YR -r tg(a-8) ( 3. 9) 
onde a e 6 sao os ângulos de incidência e de refração na jaqueta 
de cuso 4 , para um raio partindo da periferia da lâmpada. Temos que 
sina/sinS = n ou sinS = r/R e sina = nr/R. Consideremos as duas 
lârnp adas que utilizamos em nosso laser: diârretro 2r = 3 rrun e diâ-
metro 2r = 5 mm. O diâmetro externo da jaqueta de Cuso
4 
é 2R=l7IP.rn. 
Aplicando-se a fórmula acima obtém-se que o diâmetro aparente da 
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lâmpada de 3 mm é de 3,9 mm e o da lâmpada de 5 mm é de 6 ,5 m. Va-
mos agora determinar a eficiência do sis terna elíptico usando esses 
diâmetros aparentes e a Fig. III.2. Obtém-se para a lâmpada de 3mm 
a eficiência de 73,5% e para a lâmpada de Smm a eficiência de 73,2%. 
Vemos portanto, que a jaqueta diminue a eficiência de 
87% para 73%, portanto, uma diminuição de 14% devido a presença 
da água e de CuS0
4
. Isto poderia ter sido evitado construindo-se a 
célula com o diâmetro aparente da respectiva lâmpada. 
O =mprimento do tubo da célula é escolhido igual ao da lâm 
pada. ,. 
A f"irn de que as perdas no laser fossem minimizadas , as j a-
nelas foram construidas em ângulo de Brewster. Estas também fazem 
com que a saída do laser seja polarizada. Em nosso caso a polariz~ 
çao e horizontal. O seguinte problema surge em relação às janelas: 
ternos três Índices de refração, o do ar nar = l, o da janela de 
quartzo nq 1,459 e o do corante nc = 1,36, para À = 5876 R. Usan 






, onde o indice n 2 estã do lado do angu-
d:ltém-se que o ângulo de Brewster do lado do ar deve 
o e do lado do corante 47 . Isto significa que a janela 
ser 
deve 
ser construída em forma de cunha com ângulo de vértice igual a 
8, 56°. Usando janela de faces paralelas e escolhendo o ângulo de 
Brewster ser determinado pelo ar (diferença de indices maior) , 




2 tg ( 8 -8 ) 
c 
tl (8 +8 ) 
c q 
( 3. 10) 
onde e c = 37' 3 e eq = 34' 4 obtém-se uma perda da intensidade por 
refletividade do lado do corante de 0,03% da componente de 
polarização paralela ao plano de incidência, em cada superfície -
de Brewster da janela, por passagem. Um outro problema está re-
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lacionado com as duas possibi !idades que se tem de construir a ce-
lula com janelas em Brewster: janelas paralelas (célula de faces 
paralelas) e janelas em ângulo (célula em forma de prisma). Esco-
Themos o segundo caso por razões mecânicas: a cavidade constituída 
pelos espelhos do laser estaria mais afastada dos terminais de al~ 
ta tensão da lâmpada e esta estaria no mesmo plano horizontal que 
a célula. Dessa forma, a célula tem a forma prismática e, em canse 
quência, ternos as seguintes desvantagens: 
1) A amplificação do laser não é constante ao longo da secçao reta 
da célula p9is de acordo com Snavely (l) a densidade de fotons n 4 
após uma volta completa na cavidade, p'artindo de uma densidade n
0
, 
é dada por. 
( 3. ll) 
onde GP) e o ganho do sistema e L, o comprimento ativo da célula. 
De acordo com essa fórmula, a densidade de fotons será maior do la 
do oposto à lâmpada (maior L); 
2) Foi observado experimentalmente um grande decréscimo na potên-
cia do laser (em cavidade linear) com o aumento da distância entre 
os espelhos, o que seria causado por inomogeneidade térmica no co-
rante. A forma prismática acentuaria esse efei bo. 
Um preocupação que tivemos ao construir a célula foi a de 
nao se produzir sombra sobre o corante nos terrri:.nais da célula. Is 
so ocorre nos sistema.s convencionais em que a eiiDtrada e saída do 
corante é feita em peças de inox ã.s quais a cé]ula é- ac ~la da com 
''o-rings" de teflon. A razao de não se desejar s-ombra é que o co-
rante nas regiÕes de sombra da célula não seria excita do pela lâm-
pada, constituindo-se, portanto, em fonte de perdas por reabsorção 
da luz emitida pela região da célula iluminada pela lâmpada. 
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Consideremos uma célula de comprimento total L2 e vamos s~ 
por que apenas uma parte da célula, de comprimento L
1 
(região ati-
va), é bombeada pela lâmpada. Vamos obter um expressão para o ga-
nho do laser, afim de determinar a importância que tem uma célula 
tot·almente iluminada de outra parcialmente i lurninada. 
Snavely e Peterson (59) e Snavely (l) desenvolveram uma 
análise do ganho em que as equaçoes de taxa não são necessárias. 
A taxa total de produção de fotons por unidade de comprime.!! 
to dentro da célula é dada por: 
( 3. 12) 
cnde os três termos à direi ta correspondem a produção de fotons por 
emissão estimulada, perdas por reabsorção no singleto e perdas por 
àJsorção no tripleto, respectivamente. Yariv e Gordon (60) obtive-
ram a seguinte expressão para a taxa de transições induzidas 
n 1 À
4 E (À) qOl 
8TIT 
-3 -1 
cm seg ( 3. 13) 
onde E().) 1 dado pela Fig. II. 3,é tal que J: E (À) dÀ ~ 0. 
A taxa de produção de fotons por unidade de comprimento do 













( 3. 15) 




( 3. 16) 
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( 3. 17} 
Consideremos que um numero q
0 
de fotons incide à esquerda na célu-
la e um número q
1 
emerge a direita da célula. Integrando (3.15} 
(3.16} e (3.17} e substituindo em (3.12} obtém--se 
( 3. 18} 
O numero de fotons que retornam a célula, refletidos pelo 




Os mesmos argumentos podem ser aplicados para a determina-
çao de q
3 
e q 4 . A densidade de fotons q 4 , depois de uma volta com-
pleta na cavidade, a par ti r 
[ 
n1 \ \wn 
q4<qo exp 8TIT c 
de q e: 
o 
2L1 - n0 aA2L2 - nt'T2L1 + tnR1~J ( 3. 20} 
O ganho G(,À} por passagem sera definido pela quantidade entre pare-" 
tesis, tal que 
Na região ati va L1 , n 0 
= n - n 1 - nT. Nas regiões L2-L 1 , 




Evidenciando em (3.22) somente o termo que contém L 2 , que e 
-n aA (\) L
2
/L1 , e chamando os demais de AO), obtém-se 
L2 
Ll 
G(À) ~ A(À) - n OA 0) 
( 3. 21} 
n. Fa 
(3.22} 
( 3. 2 3) 
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Chamando de G o ganho para o qual L2 i L1 , e de G' o ganho 
12 = L1 , ver.1 para G • 
SUbstituindo em (3.21) vem 
2GL
1 q = q e 4 o 
Tomando os lo gari D.llos e subtraindo-se, obtém-se 






Co~o se ve, a densidade de fotons para a célula totalmente ilumina-
da é maior que a densidade de fotons de uma célula pareia lmente i lu 
minada de um fat.or k = exp [2ncr A (L2-L1 lJ . 
Consideremos L
2 
= JOcm e L
1 
=Bem. Da Fig. II.3 obtém-se 
-4 -4 
crA. Consideremos duas concentrações 10 M/~ e 3.10 M/2 de &~ 6G. 
A tabela III.l nos dá o valor do fator k em função de À para as duas 
concentrações . 
Tabela 3.1. Razão do numero de fotons gerados numa célula 
iluminada para uma célula 80% iluminada. 
10- 4 Mh 3 X 10- 4 M/2 I 
I 
5 850 íi k = 1, o 7 k = 1' 2 4 I ! 
5700 f? k = 2,32 k = 12,53 I, 
5650 R k = 6,1 k=225,4 
100% 
A vantagem de se ter uma célula i lurninada de ponta a ponta 
cresce rapidamente na medida em que se aumenta a concentração e em 
que se caminha para dentro da banda de absorção do corante. 
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III.l.5. Construção da Célula do Corante 
Dois tipos de células foram construidas: urra de 3 mm e ou-
tra de 5 mm de diâmetro interno. O comprimento é sempre 100 mm. Nu-
ma primeira aproximação, essas células são de quartzo que deixam p3.~ 
sar o ultravioleta~ Células de vidros especiais dcpados com urânio 
ou outros elementos que possuam corte na absorção em pontos diferen 
res do ultravioleta, são interessantes quando se quer aumentar a vi 
da média do =rante·(ver Cap. VI). 
A célula é construida totalmente de quartzo (Figs. III.6 e 
i 
III. 7) , inclusive os tubos de entrada e saída do líquido. Esses mes 
mos tubos servem de suporte à célula quando posicionada no foco da 
elípse. O tubo da célula é cortado e polido em ângulo de Brewster. 
Para isso se utiliza urna peça auxiliar de ferro com ângulos de 
o 34,43 , que serve de apoio ao tubo. Essa peça é enchida com pi xe p~ 
ra se fixar firmemente as pôntas do tubo. Em seguida fez-se o poli-
mento dessas pontas. O ângulo de 34,43° e tal que usando-se janela 
de n = l, 459 colada ao tubo, obtém-se o ângulo de Brews ter de 
55,57° para 5876 f\. A colagem é feita com cola resistente aos sol-
ventes orgânicos. A única encontrada foi a cola da GE RTV, a base 
de silicone que após secar tem a consistência da borracha, nao ten-
do a resistência mecânica necessária para a manutenção firme da cé-
lula no tubo w Para is to usou-se uma cola tipo epoxi 1 por fora, seg~ 
rando a janela à célula. 
A célula é posicionada no foco da elípse-, -através de duas 
peças de nylon que, ao mesmo tempo que penetram nos furos de 33 mm 
abertos nas paredes laterais da elípse 1 suportam em seus centros a 
célula. O alinhamento da horizontalidade da célula é feito com um 
laser de He-Ne. Dois pequenos paralelepípedos de alumínio são então 
colados aos tubos externos da célula, e em seguida, são aparafusados 
. , i 
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nas peças rigidamente fixas às paredes laterais. A célula inteira 
pode ser desmontada do laser através dos furos laterais de 33 mm,s~ 
do para isso necessário desmontar a lâ.Irlpada~ A célula pode ser reco 
locada em seu lugar sem ser necessário proceder ao realinhamento, 
ficando automaticamente alinhada no foco. Verifirou-se mais tarde 
que a célula vibrava verticalmente de maneira visualmente imper-
ceptível. Com o aumento da repetição dos pulsos, vimos que a inten-
sidade de pulso a pulso do laser variava, tanto mais quanto miar 
fosse a repetição. Diminuindo a rigidez com que a célula estava pr~ 
sa, observamos· uma melhoria com o aumento da repetição. Isto signi-
fica que a diminuição da rigidez ou da constante de amortecimento , 
possibilitou que as vibrações se atenuassem ITBis rapidamente e, po_E 
l tanto, possibilitou um intervalo entre pulsos menor. O problema da 
' 
vibração da célula foi resolvido com dois suportes verticais de alu 
mínio que se apoiam na janela da célula por baixo e por cima e, em 
seguida são aparafusados rigidamente as paredes laterais da elípse. 
A Fig. III.S mostra a célula montada na elipse. 
Nenhum sistema para refrigeração da célula e usado, o que 
e um defeito. Isto poderia ser resolvido com um jato de ar de bai-
xo para cima, que serviria também para e liminar o ozônio. O ar e 
rrais interessante para a refrigeração da célula, pois verificou-se 
que, em nossas condições experimentais, apresentava menor variação 
de temperatura do que a água fornecida aos laboratórios. 
III.l.6. Construção do Suporte da Lâmpada 
Os terminais cilíndricos da lâmpada sao fixos rigidamente 
aos pontos externos do circuito por pinças de latão que são aperta-
das por um anel que as envolve. Essa condição de rigidez, não sendo 
obedecida em descargas de altas correntes e altas tensões, pode con 
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duzir à destruição da làmpada por c.'loque acústico. Um mau con-
tacto pode apresentar também resistência relativamente alta no 
circuito de descarga. 
A Fig. III.8 mostra um corte na montagem da lâmpada, ven-
do-se as jaquetas de refrigeração e as jaquetas de Cuso
4
, estasp_!'l 
ra filtrar o ultravioleta .. 
Os terminais são fixos as paredes laterais da elipse por 
peças de nylon, material de alto isolamento elétrico. O nylon é 
um bom material também para efeitos elétricos de superfície, pois 
não é facitlmente molhável, não apresentando condução superficial. 
O nylon, entretanto, é de difícil usinagem, principalmente em pe-
ças de pequenas dimensões. Para esse fim, o melhor é lucite, que 
é também melhor isolante para alta tensão e mais resistente meca-
nico que o nylon. A lâmpada é envolvida por duas jaquetas, uma 
de água de refrigeração e outra de Cuso 4 . 
A lâmpada é mecanicamente posicionada por peças de latão 
no centro do segundo foco da e Hpse. As entradas de água e CuS O 4 
são de inox 11 316". Somente nylon, inox, "o-ring 11 da Parker e 
quartzo entram em contacto com o Cuso 4 . Como medida extra para au 
mentar o isolamento elétrico entre a alta tensão e a terra, um 
11 o-ring" separa a agua que refrigera o terminal de alta tensão 
(HV). do terminal de terra. Assim, com água desmineralizada, ale~ 
ça-se a 500 V uma resistência entre os terminais de 2. O O O Mrl. 
A làmpada está no mesmo plano horizontal que a célula do 
laser. 
III.2. Construção da Parte Elétrica 
III.2.1. Fonte de Alimentação e Circuito de Descarga 
A descri9ão detalhada do circuito de descarga final sera fei-






















ta no Cap. V. A Fig. v. a mostra o primeiro circuito de descarga 
usado no laser, pelo qual se começou a construção deste laser. 
Urna fonte de alta tensão carrega o capacitar a tensões en-
. tre 3 e 10 kV. A resistência de 150 MQ mantém o anodo do tiratron 
ITT SC22, que é usado corno chave, à mesma tensão do capacitar. Um 
fio, partindo do anodo do tiratron, é enrolado envolta da lâmpada 
até a região do anodo da lâmpada. A descarga do capaci tor se dâ 
aplicando-se um pulso de 200 V com tempo de subida de 100 nseg, a 
grade do tiratron, que fi c a ionizado .. O fio que envolve a lâmpada 
sofre nesse iilstante mna queda rápida do seu potencial, que pro-
duz uma rápida e intensa variação do campo elétrico na região do 
catodo da lâmpada, ionizando-a. 
A fonte de alimentação dos capacitares de descarga consome 
1,2 kw (117V, lOA) e é capaz de fornecer à carga urna potência de 
300 W à tensão variâvel (através de um variac) de O à 10 kV. A 
fonte não é estabilizada. Um retificador de onda completa em 
ponte, sem filtro, fornece as meias senoides de _carga dos capaci-
tares, através de uma resistência de carga de 10 krt. Um galvanôm~ 
troem série com um divisor de tensão e em paralelo com a carga 
mede a alta tensão de carga dos capacitares. A fonte e internamen 
te flutuante . O transformador de alta tensão é para 8 kV RMS,0,96 
kVA e é da marca Xenon DU 362 da Xenon Corporation (61) . Os ele-
mentes de descarga consti tuidos pela lâmpada~ capaci tor e tira-
tron são colocados ao redor da elipse num circuito o mais fechado 
possível. Seu posicionamento relativo é importante 1 pois determi-
na a indutância de descarga e 1 em consequência, a potência do la-
ser. Chapas de cobre largas (7 cm) conectam os terminais dos ele-
mentos de descarga. Os capacitares são também de baixa indutância. 
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III.2.2. Lâmpadas e Capacitares 
Neste laser foram usadas basicamente as lâmpadas, importa-
das da Xenon Corporation, Novatron 850 AR (5 mm de diâmetro inter 
no e lO cm de arco) e Novatron 701 AR (3 mm de diâmetro interno e 
lO cm de arco). Os deis capacitares bâsicos são da Capacitar 
Specialists Incorporated, ·15 W 105 N (21JF, 15 kVDC) e 25 W 064 
(O ,21JF, 25 kVI:C) . Pelos dados fornecidos pela Xenon temos que o 
tempo de subida de luz (RT) da 701 AR é 700 nseg e o tempo do 
pulso de .O a 50% da descida (DLT) é de l, 811seg para valores meno-
res que 25 Joules. Para a 850 AR 1 RT = 211seg e DLT = 41Jseg .Outros 
capacitares tarobém foram usados: O ,OS11F; O ,liJF; l1JF. 
Além dos capacitares básicos citados acima foram construi-
dos capacitares de mylar (tereftalato de poliethileno) com folhas 
de alumínio. Um desses capacitares, de l11F, foi testado no laser 
usando a lâmpada 701 AR e o tiratron. O RT foi de l,25]lseg (de lO 
a 90%), o DLT = 4 useg à 7,6 kV ou E. = 29J. A potência do laser r 1n 
foi de 5 kW, Energia = lO mJ. O corante foi 3xl0- 4~v , Rh6G em eta 
nol. A eficiência, 0,03%, valor razoavelmente alto, teDdo Em vista 
que a disposição dos elementos do circuito, lâmpada, tiratron e 
capacitar não foi optimizada. 
Foi testado também capacitar nacional da Inducon de 
lOkV que apresentou RT = S~seg. Pelas dimensões externas desse ca 
pacitor a sua densidade de carga é cinco vezes menor que a do ca-
pacito:te amRricano da Cap. Specialists de 2y.F, 15 kVDC, sendo tam-
-bém inferior ao capacitar por nós construído e testado no laser. 
III.3. Refrigeração da Lâmpada 
III.3.l. Introdução 
Três métodos são usados (62-65) na refrigeração de elemen-
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tos de lasers: por líquido, gas e conta to. A e fi ciência de retira 
da de calor é determinada pelo coeficiente de transferência de ca 
lar, que é determinado pelas propriedades do refrigerante, tempe-
ratura, geometria e regime de movimento. Sendo dados a potência 
dissipada na produção de calor e o coe fi ciente de transferência 
trata-se de determinar a temperatura do elemento que se quer re-
frigerar. Esse proo lem é resolvido usando--se re laçoos matemáti-
cas generalizadas que foram obtidas a partir de pesquisas experj,_ 
mentais. Para se escolher a relação para o caso específico e ne-
cessário primeiro estabelecer se o fluxo e forçado, se e em ca-
nal, transversal, etc. g necessário também saber se o fluxo do 
refrigerante é laminar, turbulento ou transitório. Para cada caso 
são conhecidas relaçêes numéricas em que entra o cceficiente de 
transferência de calor, a velocidade do fluído, sua viscosidade 
temperatura do fluído e da parede, densidade, coeficiente de con-
dutividade de calor, cceficiente de condutividade de temperatura, 
cceficiente de dilatação térmica, ace·leração da gravidade, etc.E~ 
ses cceficientes estão agrupados numa série de números adimensio-
nais, conhecidos por número de Reynolds, Prandtl, Nus se lt,Grashof, 
etc. Cada número está associado a uma conotação física do fluido. 
Por exemplo, o número de Reynolds especifica o regime cinético~e.2_ 
métrico do fluido, isto é, se o fluxo é laroinar ou turbulento. O 
numero de Nusselt se relaciona com a transferência mesma de calor 
de urna superfície para o fluido. O regime é laminar se Re < 2200, 
turbulento paraRe > 10.000 e transitório se 2200 < Re < 10.000. 
O mais importante cce fi ciente na troca de calor e o coe fi-
ciente de transferência de calor. Para os gases esse coeficiente 
2o é, em fluxo laminar, da ordem de 120 a 150 vl/m C. Se o gas for 
turbulento, 300-500 W/m20c. Os líquidos, natvralmente, por conve~ 
ção natural, já atingem, para o coeficiente de transferência, os 
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valores dos gases. Se o líquido estiver em movimento laminar, o 
coeficiente de transferência alcança valores de 2.000 à 7.000 
W/rn
20c. Nos sistemas mais potentes pode ultrapassar l0.0001'1/m20c. 
Podemoo comparar o ar e a água através dos vários cceficientes im 
portantes que entram nos cálculos de sistemas para extração de ca 
lo r (trocador de calor) . 
Tabela 3.2. Coeficientes térmicos do ar e da água. 
r-eio ,Capacida:E J:ensidade Ccn.surno Capacidade Ccefi cie..J. te I 
Vol uné tri ca 
de extraçio êe TrcJ1S'-'issão 1 
'!ênnim. Vclunétri= Iefric;erante de Calor de Calor 
AR (l atrn) l ,o l ,O l ,O 1,0 l ,O 
ÂGUA 3, 75 1000,0 o ,0333 125 ,O 60,0 
Nessa tabela as propriedades do ar foram normalizadas. A 
ãsrua e oortanto melhor meio de refrigeração que o ar. 
O gás e mais simples e é usado nos lasers de baixa reDeti-
çao. Sistemas Inistos também podem ser usados. 
A refrigeração da lâmpada é necessária quando se tem cor-
rente contínua (Sii7ter por exemplo) ou alta repetição.· A potência. da 
fonte que pode ser entregue à lâmpada é de 300 \·1. Apenas peque;. na 
porCEntagem (da ordem de O, 1%) dessa potência é convertida em irra 
diação pelo laser, sendo o resta'! te convertido em calor. Há vár.::..os 
métodos de refrigeração que podem ser usados em lasers: refrigera-
çao por ar-forçado, por fluxo de nitrogênio, por fluidos orgânicos. 
Se o líquido vai estar em cont.acto com os eletrodos, devem ser usa 
dos refrigerantes que sejam também isolantes elétricos. A água Ces 
mineralizada (desionizada) e os fluidos orgâniros são usados neste 
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caso. Para maior economia e eficiência, o sistema de refrigeração 
deve ser construído em circuito fechado~ 
III.3.2. Construção do Sistema de Refrigeração 
Em nosso laser testamos o uso de ar comprimido e nitrogê-
nio, que são facilidades fornecidas aos laboratórios. Em ambos os 
casos não cbtivernos os resultados desejados. Como exemplo, traba 
lhando a 5 ,6 kV, 2fF, 4 pps, durante 20 seg com ar comprimido a 8 
libras, a temperatura medida na saída da jaqueta da lâmpada foi de 
67°C. A 12 ,libras, foi 42,5°C. Essas temperaturas foram considera-
das altas demais. O gás ni trogênio frio foi cbtido ,por aquecimento 
de nitrogênio líquido contido em dewar. Trabalhando à lO kV, 3 pps, 
300 W, com 100 pulsos, a temperatura do ni trogêni o na sai da al can-
çou l55°C com a entrada a - 45°C. Com fluxo maior, após 50 pulsos, 
a temperatura alcança 78°C . A monitorização da temperatura foi 
feita com termopar Ccbre-Constatã, referido do gelo e previamente 
calibrado. O consumo e a condensação de água são dois importantes 
problemas a mais para serem resolvi dos no uso de ni trogênio. Todos 
esses problemas e a ineficiência do N 2 nos fizeram abandonar esse 
tipo de. refrigeração. A vantagem desses dois sistemas citados aci-
ma e o de serem isolantes elétriros, sendo a ·experiência com eles 
feita rapidamente. Quando à água, deveríamos previamente desionizá 
-la, por vários motivos. A água comum apresenta alta condução elé-
trica. Em consequência, os capacitores se descarregam rapidament~, 
os sistemas de pré-pulso e simer deixam de funcionar à contento e 
um grande perigo de choque se apresenta quando se trabalha em ten-
sC:es elevadas. Assim, o uso de água desionizada, que foi a solução 
que se veio a adotar, exigiu a construção de um sistema fechado de 
refrigeração contendo um reservatório com capacidade para 20 litrcs, 
... 
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uma bomba com camara de bronze, um desionizador com dois c ar tu-
chos, precedido por filtros mecânicn e de carvão ativado e um tro-
cador de calor. O esquema do circuito de refrigeração é mostradona 
Fig. III.9. A bomba é de 40 psi, 15 )(jmin, marca Jaccuzzi. O desio 
nizador é da marca Deion Te c, tipo DPL 5000-FB, capacidade para 
90 )(/h, rendimento de 5000 .~ totais para água da rede (dureza bru-
ta de 30 PPM (mg/L) de NaCO. Os desionizadores podem sofrer até 
1000 regenerações sucessivas. O filtro mecânico e para partículas 
médias de 5}Jrn e o de carvão ativado retém gases, cloro e turbidez. 
O rendimento1·dos filtros é de 40.000 !'-para água da rede. Em circui 
to fechado a vida dos filtros e dos desionizadores é grandemente~ 
mentada. Também a capacidade de isolamento elétrico da água atin-
ge níveis muito altos. A montagem dos desionizadores é feita em p~ 
rale lo com o circuito principal pois oferecem grande impedância. Um 
registro "by-pass 11 controla o fluxo paralelo. A vazão e a pressao 
fornecidas pela bomba são controladas por dois registras na saída 
da bomba. Na saída do reservatório e colocado um registro que é fe 
chado sempre que se deseja remover a lâmpada de dentro de sua ja-
queta de refrigeração. Os terminais da lârrpada são abastecidos in-
di vidualmente por condutores de água que se separam j ã na sai da do 
sistema de refrigeração. Assim, um total de lO rn lineares de 
água existe entre cada terminal. Na lâmpada essa separaçao e feita 
com 11 o-rings 11 de borracha. Um resistivírnetro é usado para monitori 
zar o nivel de resistividade da água. 
o valor da resistência entre os terminais da lâmpada foi 
medido com um Megômetro a 500 V (escala 3-200xl0
6 
Mll) e comparado 
com o valor da condutividade medido com condu ti vi metro (Ccnductivity 
Bridge RC 46B2 da Beckman Inst. Inc.). A água destilada e uma vez 
-6 -1 














Fig. III.9. Esquema do sistema de refrigeração da lâmpada. 
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Fig. III.lO. Projeto mecânico do trocador de calor. 
I. 
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mhosxcm- 1 • Após meia hora de circulação no sistema construido o va 
lor da condutividade fica -7 -1 SxlO rohosxcm , o que corresponde a uma 
resistência de 2000 MQ entre os terminais da lâmpada. Uma hora de 
pois, mediu-se 10
5Mn. Em funcionamento normal a pressão da bomba 
é de 38 PSI. Como o sistema de circulação contém peças metálicas 
(tentou-se minimizar ao máximo), após um dia estacionário, a agua 
passa a apresentar resistência elétrica menor. Com meia hora de 
funcionamento, restabelece-se o valor de 2000 NQ entre os termi-
nàis. 
Apnecessidade de um trocador de calor pode ser vista usan 
do-se a fórmula Q = m c Li t. Supondo-se Q = 300 W, m 6~/m, 
c = 1 cal/°Cgr, obtém-se uma elevação de O, 7°C por litro ou 
ôt = 14°C para 20 litros. Além disso há a bomba que aquece a água. 
ll necessário portanto um trocador de calor, que foi projetado para 
uma dissipação bem maior. O trocador de calor foi calculado e pro-
jetado utilizando-se o método das iterações sucessivas, partindo-se 
de uma potência que se desejar dissipa-r, da temperatura média que 
se desejar obter da água refrigerante da lâmpada, como também da 
temperatura de entrada da água de refrigeração do trocador. Esco -
lhe-se uma determinada geometria e os fluxos das duas águas. O ti-
po de trocador escolhido foi 1 câmara e tubos com fluxos opostos 
dos dois líquidos (mais eficiente). Os diâmetros externos e inter-
nos dos tubos são tarrbém escolhidos e, se possível, o regime tur-
bulento ou transitório são adotados. Especifica-se também as va-
zões desejadas para cada líquido. A partir das fórmulas dadas na 
literatura (62-65) obtém-se o dimensionamento final do sistema de 
troca cujo resultado foi o seguinte: Âgua quente (vindo do laser) 
com temperatura de entrada no trocador de 29°C e saída de 25°C, v~ 
zao de 5~/rnin circulando na câmara do trocador. Âgua de refrigera-
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çao com entrada a 22°C e saída a 24°C, vazão 10~/min, circulando 
nos tubos. Usando Q = ~cLit, obtém-se que o trocador terá uma capa-
cidade de troca de 1395W de potência calorífica (muito maior do 
que a potência da fonte de que se dispõe no laser que é 300W) Os 
tubos têm D = O ,47mm e D. = O, 32mm e são em núrnero de 22 com com-e l 
primento de 4 8 cm cada. A câmara tem diâmetro interno de 3, 8 cm e 
11baffles 11 são montados transversalmente para aumentar mais ainda a 
turbulência e o comprimento equivalente dos tubos (Fig. III. lO). 
Como e~emplo da eficiênciÇl do trocador podemos citar que 
a bomba úsai'!a para circulação da água em circuito fechado a 4.~/min 
aquece a agua a 50°C. Usando o trocador com água de refrigeração a 
lO ~/min. entrando a 21 ,5° C, a água do circuito fechado desce de 
o o 50 C para 24,5 C. 
III.4. Construção do Sistema de Circulacão do Corante 
A circulação do corante é necessária para a obtenção de m~ 
lhor qualidade ótica do feixe e aumento da eficiência do laser. 
A circulação em circuito fechado do corante é feita por 
uma bomba tipo nutação de fluxo contínuo, projetada e construida 
durante a realização da tese. A Fig. III-11 mostra um corte na 
bomba e a Fig. III.l2 mostra uma foto externa da borrU:oa. O liquido 
passa através de um filtro duplo de peli cu la, (Fig. III. 13) , tam-
bém projetado e construído durante a tese, situado em linha com a 
célula do corante. A montagem do sistema de circulação do corante 
é mostrada na Fig. III.l4. Constrtliu-se também um int:ercambiador 
de calor para o corante, para ser usado em certas experiências.No 
caso da bomba de nutação,a troca de calor do corante é feita por 
ar, usando-se uma ventoinha de alta velocidade acoplada ao eixo 
do mctor da bomba. Devido ao fluxo de ar da ventoinha não há pra-
• 
Fig. III.ll. Desenho esqucmiitico <lo in terior da bomba do corante. 
\"ig . JII.l2 . 1\!ipccto externo da bomba do corante . 
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Fig. III.l4. Desenho do sistema de circulação do corante. 
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ticamento <>queciment.o da solução de c=ante por parte do motor.Em 
todo o sistema de circulação do corante somente os seguintes mat~ 
riais entram em cantata com a solução: inox "316" (a maioria) e 
"304"1 teflon, mangueiras polyflCM de polietileno da 
11 Imperial 
Eastman", mangueira de silicone e cola de silicone, quar-tzo e py-
rex. As películas filtrantes são escolhidas de acordo com o sol-
vente. 
O reservatório de pyrex de capacidade de 4 litros é monta-
do scbre a bomba, pois esse tipo de bomba não apresenta pressa o 
negativa nat entrada. O filtro é montado a um nível superior do c~ 
r ante no reservatório, afim de facilitar a remoção da peli cu la fi_! 
trante. Em nivel imediatamente acima do filtro está a célula. O 
ar contido no sistema é expelido com a bomba em funcionamento por 
três parafusos situados no ponto mais alto do filtro. Os parafu -
\ -ses cnrrespondem as 3 camaras que o filtro possui: 2 de entrada e 
1 de salda. As pe li cu las filtrantes são suportadas por te las den-
tro do filtro e ficam na posição vertical. Pela parte inferior da 
bomba, que é o ponto :rr.ais baixo de todo o sistema de circulação 
pode-se extrair todo o líquido existente, sendo portanto feita e~ 
trernamente rápida a limpeza e troca do corante. A bomba de nuta-
ção construída produz uma vazão ~áxima de 30l/minuto 1 diminuindop~ 
ra 62/rninuto com o filtro duplo em linha. A sua grande capacidade 
de vazão não é, entretanto, devida a velocidade angular do eixo qU2-
gira no máximo a umas 600 rprn. Dessa forma as possibilidades de 
formar c avi tação são prati carnente nulas. A sua velocidade pode ser 
. continuamente v ar i ada através de um varia c. A velocidade de traba-
lho é geralmente de 100 rpm. O tubo-reservatório de pyrex é acopl~ 
do à bomba por juntas "Chevron 11 feitas de teflon. As vibrações da 
bomba para o reservatório são reduzidas utilizando-se mangueiras 
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polifla... 
Pode-se facilmente gaseificar e desgaseificar a 
com esse reservatório. 
solução 
O fluxo do corante deve ser preporei anal à repetição dos 
pulsos da lâmpada, aumentando quando aumenta este. 
III.4. Construção dos Suportes 6ticos e Espelhos 
Os suportes de espelhos, redes de difração e do cristal 
(Fig. IV.lS) foram também construidos no Instituto de Flsica da 
Unicarrp. O número de 80 roscas por polegada dos parafusos demons-
trou ser insuficiente para se obter um ajuste fino da potência do 
laser. Como exemplo, girando 20° um dos parafusos do espelho da 
frente a potência cai 80%4 Os suportes devem, portanto, possuir 
parafusos diferenciais ou providos de redução. Um outro problema 
que ocorre nos suportes construidos é o jogo lateral, o que tor-
nam dependentes os 2 ajustes: entorno do eixo vertical e entorno 
do horizontal, dificultando a busca do ponto de máxima potência. 
Isto pode ser resolvido com uma lâmina maleável fixa em 2 pontos, 
respectivamente, à Parte móvel e à parte fixa do suporte. 
Alguns espelhos para o laser também foram realizados pelo 
Laboratório de Filmes Finos do Instituto de FÍsica, como também 
a deposição das camadas dielétricas dos etalons Fabry-Perot. 
III.6. Corantes e Solventes 
No laser foram usados corantes da seguinte procedência: 
Eastman Kodak, New England Nuclear e Allied Chernical, que aprese!:'_ 
tarn grande grau de pureza. Foi detetato por Cromatografia traços 
de impureza na Rh6G da Baker que em seguida purificamos por re-
cristalização dupla, não tendo, entretanto, sido o corante puri-
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ficado testado no laser. 
Os solventes usados foram metanol e etanol da Merck, diet~ 
lendióxido. da Carla Erba e H
2
o destilada. E: baixa a solubilidade 
de Rh 6G em H2o, e como consequência a eficiência quântica~ Para 
aumentar a luminescência de Rh 6G em H20 acrescentamos um agente 
desagregador dos dímeros, que é um detergente como Ammonyx LO da 
Onyx. Cyclooctatetraeno (COT) da Aldrix foi também usado como ini 
bidor do tripleto .. Os Únicos corantes testados foram Rh 6G e 
7-dieti lamino- 4-trifluorometi lcumarina, ambos de grande estabili-
dade ao ultravioleta. 
HI..7. Refrigeração do Tiratron, Blindagem E létrica, Outros Deta-
lhes 
O tiratron, devido à sua proximidade com a cavidade do la-
ser, por estar dentro da caixa do laser e por seus limites perrni~ 
si veis de temperatura, necessita de um sistema de refrigeraçãop~ 
ticular. O tiratron é montado em uma caixa de acrilico que é pro-
vida de entrada e saída de ar. Um ventilador afastado do laser 
força o ar para dentro da caixa do tiratron através de mangueiras 
de 1 l/2". A temperatura medida com terrnômetro em contacto com o 
tubo de vidro do tiratron apresentou um máximo de 72°C. Os limi-
tes térmicos do tiratron 5C22 são - 50°C e + 90°C. O sistema de 
circulação de ar não apresenta problemas de vibração para o la-
ser. 
A descarga de lâmpadas em alta tensão e corrente produz i!!_ 
tenso ruído que varre uma larga faixa do espectro de rádio- frequê!!_ 
cia. Esse ruído impede que medidas de intensidade de luz seja de-
tetados em fotomultiplicadoras e fotodiodos. Uma das primeiras me 
didas a se tomar para minimizar esse efeito é blindar a fonte de 
interferência, o que se fez colocando todo o circuito de descarga 
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principal e mais a cavidade ética dentro de uma caixa de alumínio. 
Todo o laser é então montado sobre uma base de alumínio de 1" de 
espessura, 770 mm de conqorimento e 520 mm de largura. Chapas de 
alumínio de 1/8" formam uma caixa fechada dentro da qual está a 
cabeça do laser. As paredes laterais podem ser rapidamente remov!_ 
das sem necessidade de desmontar as conexões do laser com a fonte 
de alimentação, sistemas de refrigeração, mangueiras do (X)rante e 
circulação de Cus04, etc. Varetas com juntas Cardan minúsculas I'E'E 
rnitem a movimentação dos parafusos dos suportes éticos do lado de 
i 
fora da caixa. A base de alumínio possui 3 pés ajustáveis e com 
dispositivo de fixação. A altura máxima interna livre da caixa do 
laser é de 250 mm. Na Fig. III .15 temos uma vista geral da monta-
{ gem completa da cabeça do laser. A montagem é de um laser com ca-
vidade linear contendo lâminas birrefringentes para estreitamento 
e sintonia. 
A circulação do filtro liquido do Cuso4 é feita por uma 
bomba peristálti c·a, situada na parte externa da caixa. Mangueiras 
de polietileno são usadas para conduzir a solução de Cuso
4
• 
O espaço interno dentro da caixa per~ite a montagem de ca-
vidades ressonantes de tipos diferentes com grande número de ele-
mentes ôti c os. 
A montagem da cavidade ressonante e do circuito principal 
de descarga dentro da mesma caixa permite total flexibilidade no 
posicionamento dos seus elementos básicos. 
A Fig. III.l6 mostra uma planta da cabeça do laser com to-
das as dimensões básicas entre as peças .. A cavidade mostrada e do 
tipo anel ( "ring laser") , contendo 3 espelhos e o cristal de 
quartzo para sintonia e estreitamento da linha do laser, a serél=s 
cri to no C ap. IV. 
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Fig. III.l6. Planta do laser. 
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Grande numero de detalhes construtivos da parte 
serao vistos no Cap. v. 
elétrica 
outros detalhes, importantes para o funcionamento estável 
do laser, serão vistos no Cap. VI. 
Nesta Capítulo foram apresentados apenas os elementos cons 
truti vos básicos. 
III. 8. ~!edida de Potência do Laser 
Todas as medidas de potência do laser foram feitas com fo-
todiodos EG&G SGD 040 ou HP 5082-4220 ou pelo aparelho "Lite-Mi-
ke" da EG&G, todos devidamente calibrados. O método usado na medi 
da de potência, e que permite grande flexibilidade, e o da amos-
tragem com difusor quase lambertiano de MgO ou Baso 4 , método que 
foi elaborado pela primeira vez por Leite e Porto para medidas das 
grandes potências do laser de rubi (66). A luz do laser incide em 
um ponto Q do difusor, o qual espalha a luz num ângulo sólido de 
21r esteroradianos. Â uma distância R do ponto Q é colocado um fo-
todiodo com área sensíve 1 igual a s. Assim, o fotodiodo vê apenas 
uma parte p da potência total P do laser. A area s e uma pequena 
amostra da área 2nR2 da semi-esfera de raio R. A potência P total 
do laser, cbtém-se então da fórmula 
p ~ p 
s cose 
onde e é o ângulo formado pela direção de observação do fotodiodo 
e a normal à superficie do difusor. Devem ser feitas correções d.§. 
vidas à resposta espectral do fotodiodo e às perdas nos espelhos 
de alunúnio e no difusor (ambos de 10% aproximadamente) . 
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CAPÍTULO IV 
Estreitamento e Sintonia da Linha do Laser 
IV.l. Introdução 
O presente capitulo tem por finalidade descrever um novo me 
todo, por nós desenvolvido, para sintonia e estreitamento da li-
nha de um laser de corante (27 ,28). O método consiste em se inse-
rir uma lâmina de cristal de quartzo em uma cavidade do laser do 
tipo anel ("ring laser"). A Fig. IV.l mostra a cavidade tipo 
' anel, contendo a célula do corante, os espelhos da cavidade, o 
cristal e um etalon Fabry-Perot. O cristal deve ser alinhado den-
tro do laser de tal forma que a direção do eixo ótico do cristal 
esteja prÓxima à do eixo ótico do laser. Utiliza-se a dispersão do 
poder rotatório específico do cristal de quartzo, simultânearnen-
te com o fraco poder de polarização da superficie de Brewster, 
para se cbter a seleção dos diferentes comprimentos de onda. A ne 
cessidade do emprego de uma cavidade tipo anel é justificada da 
seguinte maneira: A atividade ótica natural não tew. carácter reei 
proco, isto é, o sentido de rotação do plano de polarização da 
luz muda quando se inverte o. sentido de propagaçãoi nwna cavidade 
anel propagam-se duas ondas viajantes independentes, viajando em 
sentidos contrários, cada uma delas percorrendo o cristal sempre 
no mesmo sentido; a cada passagem da luz pelo cristal, esta sofre 
uma certa rotação de seu plano de polarização; passando inúmeras 
vezes pelo cristal, o plano de polarização da luz sofre uma rota-
çao que aumenta a cada passagem. Supondo que o vetar de polariza-
çao da luz esteja inicialmente no plano de incidência de uma su-
perfície de Brewster, ao rodar sucessivamente o plano de polariz~ 
ção, a perda na superficie de Bre\.;ster aumenta até atingir um má-
5 4 t t 3 
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ximo, quando o ângulo do plano de polarização estiver a 90° 
plano de incidência. O ângulo de rotação é diferente para 
do 
cada 
comprimento de onda (dispersão da atividade ética} e, portanto, as 
perdas também. Somente para um certo comprimento de onda Ào nao ha 
verá perdas, desde que À o entre no cristal com o vetar de polariz.!'! 
ção no plano de incidência e rode dentro do cristal um número 
semi-inteiro de vezes, saindo dele com a mesma direção de polariz_5! 
çao, e assim, sucessivamente, em cada passagem. 
A Fig. IV.2 mostra, com as suas dimensões reais, as duas pe-
ças de cristal de quartzo que foram construídas para serem usadas 
no laser. A maioria dos dados experimentais deste capitulo foram 
obtidas com o cristal menor. 
Devido ao poder de amplificação do meio ativo e às perdas se 
leti v as, a linha do 'laser sofre, a cada passagem, um estreitamento 
cada vez maior, vindo, após um número n de amplificações 1 a ter 
uma largura bem menor que a largura inicial. l'l portanto de se pre-
ver que a largura de linha dependerá do tempo de vida do foton na 
cavidade, em outras palavras, da refletividade do espelho de saída 
do laser, sendo tanto mais estreita quanto maior for a refletivida 
de. Outro parâmetro importante deverá ser o número de superfícies 
de Brewster na cavidade. Como exemplo, suponhamos um caso limite 
de rn, o numero de superfícies de Brewster, ser muito grande. Isto 
equivale a ter na cavidade um polarizador ideal, como um prisma 
Glan-Tomson .. A rotação do plano de polarização-, neste caso, na o 
será aditiva, pois o plano de polarização seHllPr.e estará no plano 
de incidência, e as perdas serão menores para um grande numero de 
passagens. Veremos da teoria que desenvolvemos: neste capítulo, que 
a condição Õtima (condição para se obter a menor largura de linha 
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Fig. IV.2. Desenho dos dois seletores rotatórios de cristal de qua~ 
tzo construídos: cristal pequeno com 40,55 mm de comprimento; cris-
tal grande com 89,21 mm de comprimento. 
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R = 95% em À = 5850 R, sendo À o comprimento de onda de transmis o o 
sao máxima e R a refletividade do espelho de saída. Â época em que 
este trabalho foi feito, possuíamos no laser uma célula com duas 
superfícies de Brewster· e o cristal também foi cortado com duas su 
perfícies de Br€:wster, obtendo-se assim quatro superfÍcies de 
Brewster no total (ver Fig. IV. l). A largura de linha que obtivemos 
nessas condições, com o pico em 5850 5\, foi de 5 J?, para um cris-
tal de quartzo com aproximadamente 40 mm de comprimento ao longo 
do eixo Õtico. Sem o cristal, o espectro e mi tido pelo laser tem 
aproximadamente 150 J? de largura. 
A linha que mostramos na Fig. IV. 3 encima tem 5 5\ de largura 
e foi obtida do laser usando-se somente o cristal de quartzo na c~ 
vidade anel. O espectro foi obtido com um puls.o apenas do laser, 
usando-se um espectrómetro simples de um metro de comprimento da 
Spex. A detecção é feita com o Analisador 6tic<D l'!ulticanal (Ol'!JI.) 
da PAR. A figura de baixo é a linha do laser de O ,5 ~ de largura 
obtida com a inclusão adicional de uin etalon l?abry-Perot de inter-
valo espectral livre de 18 J? na cavidade. 
Acreditamos que a largura de linha obtida usando-se somente 
o cristal, poderia ser mais reduzida ainda, caso este trabalho ti-
vesse tido um desenvolvimento ulterior. O vala:- que obtivemos de 
5 J? pode ser considerado bastante bom, se se compara ao que se 
cbtém com predispersores do tipo etalon Fabry-Perot, quando se 
obtém larguras de linha da ordem de 2-3 R (cOllll' intervalo espectral 
livre de 300 §?). O seletor rotatório de cristal não apresenta, en-
tretanto, nenhuma das desvantagens destes, co:mn.o espelhos dielétri-
cos, superfÍcies de alta qualidade, paralelisJmro perfeito, etc. O 
cristal de quartzo é, além disso, perfei tamen.-te transparente, do 
ultravioleta ao infravermelho, não apresentando nenhuma perda, a 
' 
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Fig. IV, 3, Em cima: linha do laser de 5 ~ de largura com pico em 
5850 ~ obtida com o seletor rotatório de cristal de quartzo de 
40,55 mm de comprimento na cavidade anel. Em baixo: linha do laser 
de 0,5 ~ de largura obtida com a introdução adicional de um etalon 
Fabry- Perot. Espectros obtidos com o Anal i zadlor Óptico Multi canal 
(OMA). A distância entre dois canais adjacentes é de 0,18 R. 
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nao ser aquelas devidas às suas superfícies de Brewster, que sao 
utilizadas neste trabalho favoravelmente. 
A sintonia do laser e feita não somente utilizando a presen-
ça da forte ati vidade ótica próxima ao eixo Ótico, como tarrbém de 
vido à mudança do caminho Ótico percorrido pela luz dentro do cris 
tal. 
A presença do seletor rotatório na cavidade anel força o la 
ser a funcionar em determinados modos de polarização. Calculamos as 
perdas, a elipticidade e o azimute desses modos e extraímos desses 
resultadds algumas consequências importantes para o funcionamento 
do laser com o seletor rotatório. 
As ondas viajantes que se propagam em sentidos opostos saem 
do laser em dois feixes distintos. Podemos eh ter a saída do laser 
em apenas um feixe, utilizando um terceiro espelho (N°5 na Fig. 
IV.l), que realimenta a onda desejável às custas da outra.Isto pe2:: 
mite d:lter a geração de apenas uma onda viajante na cavidade. Dis 
cutimos algumas consequências que is.so pode ter na largura de li-
nha do laser. 
· O laser anel e mecanismos de seleção por polarização sao con 
siderados superiores quanto à estabilidade e pureza espectral que 
se obtém do laser. 
No fim deste capítulo, é apresentado o método que adotamos p~ 
ra a construção do seletor rotatório, utilizando-se exclusivamente 
elementos õticos. 
IV.2. ·os Vários Métodos de Estreitamento e Sintonia 
vários tipos de sistemas dispersivos foram desenvolvidos com 
o d:ljetivo de estreitar e sintonizar a linha de um laser de co 
rante. A necessidade de linhas muito estreitas exige que dois ou 
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mais elementos dispersivos sejam introduzidos na cavidade~ Podemos 
classificar de várias maneiras os sistemas de dispersão: no senti-
do do rrecanismo físico usado para a seleção, no sentido do poder <E 
dispersão do elemento seletor, no sentido do seu intervalo de sin-
tonia, no sentido de sua estabilidade às variações térmicas no co-
rante e no sentido de sua simplicidade de construção. Três tipos 
de mecanismos de seleção são empregados: espacial, por interferên 
cia e por polarização. Os prismas (67-72) e as redes de difração 
(6, 73-76) são exemplos de seletores dispersivos espaciais modera-
dos. Os etalons de Fabry-Perot (77-80) junto com os filtros de in-
terferência (81) e as películas (82) são mecanismos do segundo ti-
po. Com estes podemos obter linhas mui to estreitas, dependendo do 
intervalo espectral livre (FSR) e da "finesse" (F}. Entre os ele-
mentos dispersares que se utilizam da polarização da luz têm sido 
usados os filtros de Lyot e placas birrefringentes(83-91}, os fil-
tros de efeito Faraday (92), e filtros por dispersão de atividade 
ótica no quartzo (93). Em geral, num laser de corante, a exigência 
de alta potência e banda estreita são requisitos contraditórios. 
Uma técnica alternativa é controlar a alta potência de um 
oscilador injetando nele um sinal de banda bem estreita ("injection 
lock.ing"). Essa técnica tem sido desenvolvida com grandes pers-
pecti v as nos trabalhos (9 4-9 9) . 
IV.2.l. A Rede de Difração 
Sch.àfer em ( 30) obtém para a rede de difração em configura-




( 4. 1) 
onde de a constante da rede, a o ângulo de incidência, rn a ordem 
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e ~a a divergência. Para um caso típico ~a= 5 mrad,d = (l/l200)mm, 
À = 6000 R, m = 1, obtêm-se ~À = 78 R. 
a 
Geralmente a banda ati va é lO vezes menor que a passiva. A 
potência diminui de 2 a 5 vezes, ou roEmos, se a polarização é favo 
rável. 
Os prirreiros a usarem um sistema dispersar para estreitar e 
sintonizar a linha de um laser de corante foram Soffer e McFarland 
(6) que substituiram um dos espelhos por uma rede de difração de 
2160 f/mm, em configuração de Littrow. A realimentação da cavidade 
consistiu,' então, da 1.S' ordem da rede (refletividade de 80%) e um 
espelho plano de 95%. A salda era obtida da ordem zero da rede. O 
bombeamento foi feito por segundo harmônico de um laser de rubi. O 
estreitamento do laser de corante obtido foi de 60 R para O ,6 R,em 
6.000 R. A eficiência de conversão de energia foi de 15%. No siste 
ma de Soffer e Me Farland a banda passiva é de 46 R. 
A salda espectral dos lasers de corante a lânpada que empre-
gam rede, geralmente apresenta grande variação de pulso a pulso e 
linhas s·até li tes, devido às inomogeneidades espaciais do Índice de 
refração do corante. A grande redução obtida por S offer e Me Far-
land da banda ativa para a passiva, não pode ser considerado um ca 
so típico nos lasers a lâmpada. 
A rede, que normalmente possui uma película de alumínio ou 
ouro na superfÍcie, não resiste à energias da ordem de 30 rnJ com 
d - - 2 ) 1 feixes e secçao reta de - 1 cm (74 , ou muito menos pe a nossae_?5 
periência. O problema da destruição da rede pode ser reduzido usan 
do-se expansores de feixe, mas isso envolve uma õtica de alta qu~ 
lidade, livre de aberrações, com superfícies õticas antirrefletoras 
nas lentes, como também redes de dimensões grandes. Outras desvan-
tagens são a baixa eficiência e dificuldade de limpeza da rede de 
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difração. 
IV.2.2. O Prisma 
Schafer (30) obtém para a banda passiva com um sistema de z 





é a divergência e du/dÃ a dispersão. 
-4 -1 
= 5 mrad, z = 1, vidro Schott SF-10 (du/dÃ=l,35xlO nm ) 
obtém-se./':, À a = 9 3 5I. e para 6 prismas /':,À a = 15 J?. 
Strome e Webb (67) descreveram um sistema de sintonia de 4 
prismas, 
índice n 
em ângulo de Brewster, feitos de vidro flint fosforoso de 
-4 -1 
= 1,98 e alta dispersão (2,3xl0 nm na linha D do Na). 
Em um laser a lâmpada em um pulso obtiveram l, 7 J? à O ,14% de e fi-
ciência do laser. Entretanto, o registro feito de uma série de 
pulsos mostra uma estrutura espectral variável de pulso para pul-
so, o que faz com que a largura integrada cresça para 4 J?. Obser-
vam-se, além disso, linhas satélites de intensidade menor (10% do 
pico de máxima intensidade) que se espalham num intervalo de até 
20 5I. da linha principal. Esse efeito é explicado como sendo devi-
do às perturbações térmicas do índice de refração do corante. Se-
gundo esses autores, com um prisma, às vezes pode-se observar uma 
banda que chega a ser 4 vezes mais larga do que a que se obtém do 
laser sem prisma. 
IV.2.3. O Etalon de Fabry-Perot 
Para o etalon, Schafer (30) obtém para a banda espectral,p~ 
ra um laser de divergência t.a a expressão 
( 4. 3) 
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O intervalo livre espectral (FSR) />,ÀF entre ordens adjacentes e 
( 4. 4) 
A largura espectral perto de À obtém-se do cceficiente de ref le-
o 
xão R dcs espelhos do Fabry-Perot: 
( 4. 5) 
onde 
F = 1' /Rj(l-R) ( 4. 6) 
é denominado fator finesse. 
A largura máxima de banda limitada por divergência é determ! 
nada pelo ângulo máximo que penetra na célula, após ter sido refle 
tido de um espelho do Fabry-Perot. Se q é a razão entre o diâmetro 
da célula e a distância entre o Fabry-Perot e a mais próxima jane-
la da cê lula, a largura máxima de banda será: 
1 
= À óa tg 2 q ( 4. 7) 
Suponhamos um prisma como pré-seletor que dá ~Àa = 30 R para 
ôa = 5 mrad a 6000 R. Então o intervalo espectral livre (FSR) do 
Fabry-Perot será ~ÀF 
um valor típico de q 
À/k = 30 R, tal que k = 200 e d = 60 wm.Com 
0,05 tem-se uma largura de banda 
por divergência de ~À 
amax 
= o,1s R. 
limitada 
Os etalons Fabry-Perot são os elementos seletores mais comu-
mente usadcs em lasers de corante a lâmpada. Com um se letor a ar 
com d = 6 j.lm obtem-se FSR = 300 R e largura de banda típica de 3 R 
(em 6000 í?). Os 300 R sao necessárics afim de impedir a geração de 
outros modos. Este etalon possui camadas dielétricas de banda lar-
ga (- 1000 í\) de 30 a 80% nos espelhos internos e deve possuir ca-
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rnada anti-refletora de banda larga nas superfícies externas. Um se 
gundo etalon, geralmente com d = 100 um e FSR = 18 í?. (gap de ar) ou 
14 í?. (gap sólido, quartzo) é necessário para estreitar a linha até 
0,1 R. Os etalons sólidos de quartzo são os mais econôrnicos, mas 
só podem ser feitos com espessura acima de 100 um. 
Para o pré-dispersar, ao invés dos caros etalons a ar de 
d = 6-10 um, podem ser usados filtros de interferência ou películas 
de nitrocelulose (82). Kuhl e outros (81), com um filtro de inter-
ferência de largura 60 í?. e transmissão de 86%, obtiveram, num la-
ser de corante a lâmpada , 14 í?. de largura de linha. Adicionando 
um etalon sólido de 300 um (R = 85 %) obtiveram uma linha < O, 01 ~-
Gale (80) ooteve modo transverso e longitudinal Único (TEM
00
) 
em um laser a lâmpada utilizando 3 etalons. A mínima largura es-
pectral ootida foi de 4 MHZ (5 X 10- 5 í?.) em 6000 5L 
Os etalons foram do tipo termocompensados e de contacto éti-
co (100) com vidros em cunha e faces externas ant~refletoras e ti-
veram as seguintes características: d = 5 ~rn, 65%, finesse 7, dan-
do 2 í?.; d = 2 00 um, finesse 7, dando 0,05 í?.; d = 5 mm, finesse 20 
(FSR 300 MHz). A inserção dos três aumentou o limiar de 2,5 J 
para 6 J. 
Os etalons de Fabry-Perot sao geralmente elementos éticos de 
alto custo. 
IV. 2. 4. O Filtro Birrefringente 
Consideremos uma lâmina birrefringente em ângulo de Brewster, 
com os eixos nas faces e dois polarizadores externos paralelos. 
Quando a placa roda em torno da normal, o índice de refração 
extraordinário efetivo muda, uma vez que muda o ângulo entre a di-
reção de prcpagação dentro do cristal e o eixo rápido. Isto signi-
fica que a lâmina transmitirá um comprimento de onda diferente, a 
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medida que a placa gira. Neste caso da lâmina em ângulo de Brewster, 
a perda apesar de fraca, é suficiente, não necessitando de polar~ 
zadores externos. 
Uma só placa birrefringente dá, num laser continuo, uma lar-
gura de linha da ordem de 3 R (90), 5 R (91) ou 10 ~ (86). o inter 
valo espectral livre necessário (= 800 ~) não permite 
mais a linha do laser. 
estreitar 
Para estreitar mais e necessário adicionar mais placas~ A 
mais grossa determina a largura de linha e a mais fina o intervalo 
espectral :p. vre. 
O filtro de Lyot (ou filtro birrefringente) foi pela primei-
ra vez usado, junto com uma rede de 2160 ~/mm, em laser de corante 
por Wal ther e Hall ( 84) e a linha obtida teve O ,O 1 R de largura. 
Notou-se mais estabilidade do que usando elementos cujo mecanismo 
era do tipo espacial (prismas ou redes) ou por interferência (eta-
lon). Esse aspecto da estabilidade é uma das características dos 
sistemas que usam a polarização corno mecanismo de seleção. 
Soep (86) obteve 10 R de largura utilizando uma so lâmina 
birrefringente de 300 vm de espessura num laser a lâmpada coaxial. 
A divergência desse laser foi 3 mrad. A espessura de 300 vm corres 
ponde a 11 meias ondas de 5900 51. perpendicularmente ao eixo ótico. 
Atualmente e muito usado o filtro de 2 ou 3 lâminas paralelas bir-
refringentes de cristal de quartzo, de espessuras obedecendo uma~ 
lação 1:2:16 (85) com os eixos óticos das 3 lâminas paralelos en-
tre si e situados nas superfícies das lâminas. Com este sistema usa 
do no laser contínuo da Coherent Radiation obtem-se 0,5 ~de larg~ 
ra de linha (87). 
O mesmo sistema usado no laser pulsado descrito nesta tese 
deu 0,8 ~. ~ o sistema também usado no laser â lâmpada da Chromatix. 
100 
As lâminas sao colocadas em Brewster e a sintonia é feita rodando 
em torno da normal das lâminas, mudando portanto o ângulo entre o 
eixo Õtico do laser e o eixo rápido das lâminas. Uma das desvanta-
gens das lâminas birrefringentes é o seu alto custo, superior até 
mesmo ao custo dos etalons. 
IV.2.5. O Filtro por Efeito Faraday 
O efeito Faraday foi usado por Sorokin (92) em um laser a 
lâmpada com o cbjetivo de sintonizar a frequência do laser nas li-
nhas D d9 Na. A célula de Faraday consistiu de vapor de sódio e o 
campo foi de 1760 G. Dois polarizadores cruzados são posicionados a 
cada lado da cê lula. Uma grande rotação de Faraday sofre o sódio 
nas imediações das suas linhas de absorção. o feixe do laser consis 
ti u de duas linhas mui to estreitas situadas em cada lado das li-
nhas D1 e D2 do sódio. 
IV.2.6. O Filtro por Atividade 6tica 
Kato e Sato (93) foram os primeiros a explorar a dispersão 
ética rotatória do quartzo para o estrei tarnento e sintonia de um 
laser a lâmpada em cavidade linear. A linha que obtiveram teve 20 
J? de largura. O sistema é constituído por três polarizadores Glan-
Tomson e dois cristais, cada um com 45 mm de comprimento, um es-
querdo e outro direi to que são intercalados entre os polarizadores. 
Girando-se o polarizador do meio muda-se a frequência do laser. O 
uso de cristais com sinais diferentes tem o objetivo de aumentar a 
dispersão sem aumentar o ângulo de rotação. O aumento do ângulo de 
rotação que ocorreria c9m dois cristais de mesmo sinal conduziria 
ao aparecimento de bandas (modos) laterais de oscilação correspon-
dentes a outros ângulos de rotação de período n dentro do interva-
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lo de ganho do laser. 
IV.2.7. O Método da Injeção 
A obtenção de linha mui to estreita em lasers de alta potên -
cia e energia apresenta um grande problema devido às perdas intra-
duzidas na cavidade pelos elementos s.eletores. o estreitamento e 
sintonia pode ser alcançado por injeção ("injection-locking").Blit 
e outros (99) construiram um laser anel a lârrpada pulsado coaxial, 
sintonizãvel e de modo único, injetando nele um feixe de laser de 
corante crntínuo borrbeado pelo argônio. A brilhância espectral 
("spectral brightness") foi a maior jamais obtida em lasers de co-
lO 
rante: 10 W/nm ou 4 kJ/nm. 
IV.3. Estreitamento em Cavidade Anel 
Tem sido demonstrado na literatura (68,69) que um laser com 
cavidade em forma de anel ("ring laser") apresenta características 
espectrais superiores às do mesmo laser em cavidade linear. A exp~ 
riência de Schafer (68) é bem clara nesse aspecto. o seletor nesta 
experiência consistiu de 6 prismas feitos de vidro Schott - SFlO, 
com ângulo de vértice de 60°. O mesmo sistema numa cavidade linear 
produziu um espectro constituído de mui tas linhas dando uma largu-
ra total de 20 R, enquanto que na cavidade anel obteve-se uma so 
linha de 0,5 ~de largura. Em arrbos os casos a excitação foi 4 ve-
zes a excitação limiar. Não houve desvio de linha na cavidade tipo 
anel. Próximo ao limiar, interferogramas mostraram que a emissão 
consiste de um só modo longitudinal, sendo a largura total de 0,5 
R. Longe do limiar a emissão consiste de vários modos axiais, re-
sultando numa largura total de 0,8 ~- Esses modos variam, em nume-
ro e comprimento de onda, de pulso para pulso. A potência e a dura 
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çao dos pulsos foram pouco reduzidos em relação ao sistema linear. 
Schafer considera as linhas satélites, que aparecem no laser li-
near, causadaspor raios defletidos pelos gradientes do Índice de 
refração. Logo, elas formam um ângulo com o eixo ótico, que pode 
ser maior que a divergência do feixe. Inserindo um di afragrna na c a 
vidade, para reduzir a divergência, elimina-se essas linhas~ Num 
laser anel a célula a tua corno um pequeno diafragma, isto é, o raio 
ao entrar pelo outro lado, vê a célula corno um pequeno diafragma e, 
como resultado, obtém-se uma maior discriminação contra satélites e 
portanto menor sensibilidade às inhornogeneidades térmicas. 
' 
IV.4. Polarização Rotatória 
Os fenómenos da polarização rotatória ou atividade ótica fo 
rarn descobertos em 1811 por Arago (101,102). Quando um feixe de 
luz plano polarizada é dirigido ao longo do eixo ótico do cristal 
de quartzo, verifica-se que seu plano de polarização roda entorno 
da direção de propagação e emerge com o plano de polarização for-
mando um ângulo com o plano de polarização de entrada. O ângulo de 
rotação depende da espessura atravessada no cristal e do cornprimeE_ 
to de onda da luz .. Esse fenômeno da rotação àlo plano de polariza -
ção denomina-se atividade ótica e várias substâncias, sejam isotr§ 
picas ou anisotrópicas, como clorato de sódio, solução de açucar, 
cristal de quartzo são oticarnente ativas (exilbern esse efeito). 
Algumas substâncias rodam o plano para a direita (substância 
. dextrorrotatória, dextróg:Í..ra ou direi ta), outras para a esquerda -
(levorrotatória, levógira ou esquerda). 11 Rodar para a direita" si_9: 
nifica que um observador, olhando para a luz que se aproxima , ve 
o plano de vibração rodar no sentido do rnovümento dos ponteiros do 
relógio
1
sentido horârio. Rodar para a esquerda significará sentido 
antihorário. 
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Pode ser encontrado na natureza quartzo do tipo levógiro ou 
dextrógiro. O poder rotatório específico do quartzo e de 
[PJ = 21°,72 por milímetro para a linha D do Sódio. 
Fresnel interpretou o fenômeno da polarização rotatória supo_g 
do que a luz plano-polarizada, ao entrar no cristal ao longo doei 
xo ético, se decompõe em duas ondas circularmente polarizadas, ro-
dando em sentidos opostos com velocidades de propagação diferentes, 
vL e vR; isto significa dizer que o meio apresenta Índices difere_g 
tes nL = c/vL e nR = c/vR, e que uma espessura d introduz entre as 
ondas uma dfferença de caminho ótico ~ = (nL- nR)d, ou uma diferen 
ça de fase 
( 4. 8) 
Compondo as duas ondas circularmente polarizadas, defasadas 
de o, obtém-se uma onda linearmente polarizada que rodou de um an-
gula p = o/2, em relação ao plano de polarização inicial, isto é, 
( 4. 9) 
onde [P] é a rotação espeCÍfica: ângulo de rotação do plano de po-
larização dentro do meio ativo ao percorrer uma distância de l rrun. 
Consideremos urna onda linearmente polarizada incidindo em an 
gula numa superfície de um cristal de quartzo. Como no cristal se 
propagarão duas ondas circulamente polarizadas, rodando em senti-
dos opostos, cada uma terá um ângulo de refração diferente. Essa 
consequência da teoria de Fresnel denomina-se refração circular du 
pla. 
Consideremos um raio linearmente polarizado de comprimento de 
onda À = 3968 R, incidindo no cristal de quartzo. Os seus índices 




cidindo em ângulo de Brewster (6B =are tg n
0 
= 57°), a dupla re-
fração circular entorno do eixo ético se dará segundo os ángulos 
- o de refraçao SL = 32 33'46,8" e S = 32°33'57,6", uma 
R diferença 
-5 
SR- SL = 10 ,8" = 5xl0 rd. Como se vê, um ângulo bastante peque-
no. Ao. chegarem a fase oposta do cristal, afastada de 10 cm de dis 
tância da face de entrada, os raios terão sofrido um desvio late-
ral de 5 um e saem do cristal dois raios paralelos circulamente p~ 
larizados em sentidos opostos e afastados dessa pequena distância. 
Em vista disso, a dupla refração circular pode, então, ser despre-
zada. 
Deve-se a Biot a descoberta da dispersão rotatória no quartzo. 
Biot observou que a seguinte lei ê aproximadamente válida : 
(p) A = 
>? 
( 4.10) 
As fórmulas de dispersão mais importantes sao as que foram 
deduzidas da teoria eletrônica de Drude (103). Nessas fórmulas ap~ 
rece Àabs, correspondente a absorção geralmente si tua da no ul tra-
violeta. Bruhat (102) propôs uma fórmula para a dispersão da rota-
çao especifica do quartzo válida de 2 um a O, 2 um. Vamos aqui a do-
tar uma aproximação para a fórmula da dispersão de p válida somen-
te para valores de À próximos de um certo À . Na fórmula ( 4. 9) o 
o 





) Tem-se então a dispersão de p dada por: 
P = nÀd [ nL(Ào) - nR (À o) J ( 4. 11) 
Jenkins e White (101) dão os valores de nL e nR para 3968 ~ 
e 7620 ~. Desses valores obtêm-se que nL - n " 
R 
l/À e 
ll(nL-nR)/(nL-nR) ~- !ü/L Daqui, o erro que se comete, então, em 
(nL-nR) entorno de À
0
, sendo IIÀ = 60 ~ e Ào = 6000 ~ será de 1% 
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que consideraremos desprezível numa primeira aproximação. 
IV.S. Teoria do Seletor Rotatório de Cristal de Quartzo em Cavida-
de Anel 
Uma teoria simplificada foi elaborada para explicar o compo!: 
tamento do cristal dentro da cavidade anel. As características bá-
sicas do funcionamento do aparellio podem ser descritas por essa 
teoria. Pode-se, ,Por essa teoria, estimar o valor da largura ativa 
da linha do laser em função da refletividade do espeTho de saída, 
do compr~mento de onda da linha do laser, do comprimento do cris-
tal, do grau de polarizabilidade da cavidade e do poder rotatório 
do cristal. Obtém-se também o grau ótimo de polarizabilidade em 
função da refleti vidade do espe Tho de saída. Esse grau ótimo e aqu.E:_ 
le para o qual se obtém a menor largura de linha possível em dadas 
condições. veremos que a menor largura da linha se obtém quando a 
cavidade em anel possui m = l superfície de Brewster para uma re-
fletividade do espeTho de saída de 95%. 
Consideremos uma cavidade em anel, sem substância ativa, com 
espelho de saída de refletividade R, contendo m-2 superfícies em 
ângulo de Brewster e um cristal de quartzo dextrógiro com duas fa-
ces em Brewster. Um sistema de eixos coordenados ortogonais direi-
to xyz é associado a cada ponto do anel, de tal forma que o eixo 
z coincida com a direção de propagação em cada ponto e esteja apo~ 
tado,na cavidade anel,na direção do movimento dos ponteiros do re-
lógio. O plano xz coincide com o plano do anel, o eixo y é perpen-
dicular ao plano do anel e todas as superfíéies de Brewster são pe_!: 
pendiculares a esse plano. Consideremos também três planos auxilia 
res A, B e C perpendiculares ao plano do anel e à direção de prop~ 
gaçao, o plano A situado imediatamente atrás da primeira face do 
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cristal, o plano B imediatamente antes da segunda face e o plano C 
imediatamente atrás da segunda face [Fig. IV.4 encima]. Vamos re-
presentar a amplitude do veto r campo e létrico da onda propagando-se 
ao longo do anel por E, suas componentes por X e Y, a intensidade 
E2 =I. Os índices inferiores nas amplitudes do vetor E indicarão 
o número i de voltas que foram dadas e os índices superiores indi-
c ar ao o número de superficies de Brewster que foram atravessadas na 
i-ésima volta. o número máximo de superfícies de Brewster será sem 
pre m. Consideremos apenas uma das ondas viajantes do ane 1, a hor~ 
ria. Um ob,servador olha os planos voltado para a fonte de luz. Se-
ja 8 a transmissividade da intensidade (Y) 2 ao atravessar uma su-
perfície em ângulo de Brewster. O valor de S obtém-se da fórmula 
de Fresnel (58, pg. 42). 
( 4. 12) 
onde i 8 e r8 sao os ângulos de incidência e de refraçãa de Brews-
ter. Para o quartzo natural, n = 1,5445 em 5850 li. Logo B=O ,8325. o 
vamos acompanhar a evolução do vetor de polarização em duas 
voltas completas entorno da cavidade, partindo do plano A e che-
gando ao plano A", através, sucessivamente, dos planos B,C,D,A 1 ,B' 
e C' [Fig. IV. 4]. Suponhamos que inicialmente a polarização seja 
linear e no eixo x (plano A). Ao caminhar dentro do cristal, o ve-
tor de polarização sofre uma rotação p (plano B). Ao atravessar a 
fase do cristal em Brewster, a componente vertical Y~ do vetor de 
. 1 1/2 o 
polarização sofre uma perda, ficando 1gual a Y 1 B Y l' e o an-
gulo de rotação efetivo passa a ser e1 (plano C). Ao atingir a úl-
l 
tima face de Brewster, face m-ésirna da primeira volta, o vetar de 
m 
m 2 o 
polarização vertical será Y
1 
= S Y1 (plano A') . Nesse plano, o 
ângulo efeti.vo de rotação será, então, m e1 . No plano A', completa-
y 
' 





X1 =X i 
·~ z X 






xm- X o 2- 2 



















"'X0 ' ' z 
~,. 
X 
v' ' E, 
v~ 
y 






Fig. IV.4. Desenho explicativo do funcionamento do seletor rotató-
rio. 
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cie de Brewster da segunda volta, obtendo-se o vetor 







Dos planos A" 
' 
C' ,, B' ' vem [Fig. IV. 4]: 
xm X o = Eo m m m 
2 2 2 cos(p+8 1
) = E 1 cos(p+e1 J 
m m m 
ym = 82 yO = 2 2 
82 E o 
2 sin(P+8~) =8
2 Em 
1 sin ( P+8~) 
De (4.14) e (4.15) obtém-se: 
m/2 
= S tg(P+8~) 
Substituindo-se (4.14) e (4.15) em (4.13), vem 
m 2 2 m 2 
chamando (E
1
J = (E 1 J = I 1 , (E 2 J 
(4.17) pode ser escrita 
Da mesma forma (4.16) fica: 
(E J 2 = I em 2 2' 1 
El 
2 no 
( 4. 13) 
( 4.14) 
( 4. 15) 
( 4. 16) 
( 4. 17) 
( 4.18) 
( 4. 19) 




In(Ã,m) "'In_ 1 (À,m) [1-(l-Sm)sin
2
(p+6n_ 1 )] 
m/2 
tg en = s tg (p+ en_ 1 l 
= 1, de ( 4. 20) e ( 4. 2 1) obtém-se: 




= s tg ( p+ e ol 
Dos planos'A', C e B (Fig. IV. 4) tem-se: 
Comparando-se (4.24) e (4.23), conclui-se que 8
0 
= O. 




( 4. 2 3) 
(4.24) 
para 
polarizador forte do tipo Glan-Tomson (m = oo). A transmissão neste 




= I (c os p) 
o 
(4.25) 
A fÓrmula ( 4. 20) dá a intensidade da luz dentro do laser na 
n-ésima passagem em função do comprimento de onda, do número de su 
perfícies de Brewster e de p. n pode ser expresso em termos da re-
fletividade do espelho de saída. 
O tempo de vida te do foton na cavidade (104) está relacion~ 
do com as perdas y em urna volta completa na cavidade de comprirnen-
to ótico L, pela fórmula: 
t c = - L/ c ~n ( 1 - y) (4.26) 
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onde c é a velocidade da luz. As perdas caracterizadas por y provem 
de espalhamento, absorção, difração e acoplamento de saída. Consi-
derando as perdas por acopla.rrento de saída l-R mais importantes que 
as demais e supondo l-R :: O, obtém-se 
te ; L/c (l-R) ( 4. 2 7) 
Se o tempo de urna volta completa na cavidade e T L/c, o numero 
de voltas n será dado por 
l n ; --"--- (4.28) 
1-R 
As equaçoes (4.20), (4.21) e (4.25) foram resolvidas com o 
auxílio do computador. Normaliza-se para I
0 
= 1 e expressa-se p em 
termos do valor À de pico À o 
; 5850 í\.. Para o cristal com compri-
rren to d ; 40 ,55 mm e para À ; À Po 
; Srr ~ 900 °. Na Fig. IV.S te-o' 
mos os modos desse cristal e o numero inteiro de semi-rotações.Es 
sa figura foi construída a partir da tabela de rotação específica 
do quartzo em função de À, dada em ( 10 1, p ag. 57 4) • Usando-se es-
ses dados em ( 4. 11) ob térn-se 
p ~ Srr X 5850 
À 
rd ( 4. 29) 
O cálculo pelo computador foi feito também para um cristal 
maior, com d = 89,21 mm, o que corresponde a ll meias rotações 
em À ~ 5850 í\.. Para esse cristal (4.29) fica p~ (llnx5850)/À. Os 
o 
dois cristais podem ser vistos na Fig. IV.2, onde 8,11 mm represen_ 
ta a distância entre os nós (105). 
A Fig. IV.6 mostra, para o cristal pequeno, a transmissão 
r 20 /r 0 com centro em 5850 f(, para n ; 20 passagens (refletividade 
, 
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Fig. IV .5 .. Modos do seletor rotatório. 




..f o.1 m=co 
·' : .. o m=IO N 0.6 H 
m=8 
o 0.5 ·I<( 
11> ·m=6 
11> -











581 582 583 584 585 586 587 588 589 
COMPRIMENTO DE ONDA 
Fig. IV.6. Transmissão de luz com pico em 5850 R apos n = 20 pas-
sagens pela cavidade anel com seletor rotatório de 40,55 mm de 
comprimento e com ~ superfícies de Brewster. 
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do espelho de saída R ~ 95%) e m como parâmetro. Observa-se que as 
perdas, em função do comprimento de onda, atingem o máximo 
m ~ 1 superfície de Brewster. Do mesmo gráfico cbtem-se, 
m ~ 1, a banda passiva do filtro a maior altura t.À
0 
~ 48 Í-(. 
m ~ 4 obtem-se t.À
0 




Na Fig. IV. 7, temos a transmissão I 20 /I 0 para o cristal gra.!_l; 
de. Param~ 1 a largura passiva é t.À ~ 24 ~e param~ 4 e o 
~Ào ~ 32 ~-
Observa-se que é fundamental o uso de polarizadores de baixo 
poder de polarização (no caso, superfícies de Brewster). Usando um 
prisma Glan-Tomson (m ~ oo) obtem-se linhas mais largas, como se 
ve das Figs. IV.6 e IV. 7 e como constatamos experimentalmente. 
A inserção de um filtro na cavidade de um laser de corante 
conduz a um considerável grau de estreitamento espectral, quando se 
compara a largura de transmissão do elemento seletor t.À (largura o 
passiva) com a largura de linha do laser ~Àlaser (largura ativa) .A 
razao ~Àlaser/~À0 é dada pela fórmula seguinte (44): 
1 ( 4. 30) 
l-
sendo x a razao de bombeamento sabre o valor crítico (ver Cap. II) 
e T a transmissão do acoplamento de saída (no Cap. II, T correspo.!_l; 
de as perdas de saída yu). Com urna transmissão de 5% (T ~ O ,OS) e 
um bombeamento 50% sobre o crítico (x ~ 1,5) obtem-se um valor 
igual a 10 para a razão de estreitamento espectral t.Àlaser/t.À
0
• 
Usando-se esse valor na fórmula ( 4. 30) obtém-se as seguintes 
larguras de linhas ativas teóricas do laser: 
a) m ~ l, cristal pequeno, t.ÀL ~ 4,8 R 
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COMPRIMENTO DE ONDA (nml 
Fig. IV.7. Transmissão de luz com pico em 5850 ~ apos n = 20 pas-
sagens pela cavidade anel com seletor rotatório de 89,5lmm de 
comprimento e com ~ superfícies de Brewster. 
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c) m = 1, cristal grande, ôÀL = 2,4 R 
d) m = 4, cristal grande, ôÀL = 3,2 ~ 
. 
' 
O valor cbtido experimentalmente foi, para m = 4, cristal p~ 
queno, ÔÀL = 5 R. 
Compare-se também com o resultado obtido por Kato e Sato (93) 
que utilizaram três Glan-Tomson e dois cristais, cada com 45 mm de 
comprimento e cavidade linear, obtendo 20 R de largura de linha. A 
razão pela qual se obtem mellior resultado e que em nosso caso a 
rotação é permitida aumentar com o número de passagens pela cavida 
' 
de e com isso aumentamos as perdas, o que nao ocorre com o Glan-
Tomson. 
As Figs. IV.8 e IV.9, respectivamente para o cristal pequeno 
e grande, nos dão a transmissão em função de À, tendo n corno parâ-
metro, m fixo igual a 2 e pico em 5850 R. Observa-se o estreitamen 
to da linha com o aumento da refletividade do espellio de saída.Por 
exemplo, com n = 100 ou R 99,0% obtém-se para o cristal pequeno, 
da Fig. IV.8, o valor ÔÀ
0 
= 19 ~. Da Fig. IV.9, ôÀ
0 
= lO R. Usando 
a fórmula (4.30) e T = 10-
2 
(R= 99%) obtém-se ôÀ
0
/ôÀlaser = 22.L~ 
go ÔÀl = 0,86 R para o cristal pequeno e ôÀl = 0,45 R para aser aser 
o cristal grande, com m = 2. Os resultados que obteríamos para m=l 
certamente seriam inferiores a estes. Corno se ve dos gráficos IV.8 
e IV.9, a seleção com o cristal é muito sensível à refletividade do 
espellio de saída. Para n = lO (R= 90%) obtém-se ôÀ = 98 R, k- 1=7 
o 
e li À laser = 14 R. 
A Fig. IV. lO nos dá o número ótimo de superfícies de BJ::BNster 
(número que dá a menor largura de linha) em função da refleti vida-
de do espellio de saída. Por exemplo para n = 5 (R = 80%) o numero 
étimo para o cristal pequeno é m = 4 superfícies de Brewster. 
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Fig. IV.8. Transmissão de luz com pico em 5850 ~ após ~passagens 
pela cavidade anel com seletor rotatório de 40,55 ITm de comprime~ 
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Fig. IV.9. Transmissão de luz com pico em 5850 ~ após ~passagens 
pela cavidade anel com seletor rotatório de 89,21 mm de comprime~ 












































Fig. IV.lO. Número de superficies de Brewster que dá a linha mais 
estreita (número Ótimo de superficies de Brewster) em função da 
reflectividade do espelho de saida. Cálculo feito para o seletor 
rotatório de 40,55 mm de comprimento. 
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à O, 835 que é o valor que se obtém para o quartzo cristalino com in 
cidência em Brewster. Dessa forma, para n = 20 (R = 95%), a menor 
largura de linha se obtém com m = l e Ào = 5850 R. Uma interess an-
te questão surge a respeito de B: haveria um outro valor para o 
par (S,m), (par esse que define o poder de polarização) para o 
qual a largura de linha seria menor? A solução foi obtida através 
de um programa de computador e o resultado foi o seguinte: a larg~ 
ra da banda de transmissão passiva a 50% do máximo com n = 20 e 
1- = 5850 í\. oscila atingindo valores mínimos em todos os valores à= 
o 
B para os ,quais se verifica a relação 
B = 0,830l/m ( 4. 31) 
onde m = 1, 2, 3 . Substituindo-se os m em (4.31) obtém-se os 
pares (S,m) em que ocorre a menor largura de linha (perdas rnáxi-
mas): B = 0,830, m = 1; S 0,911, m = 2; S = 0,940, m = 3; etc. 
Obtém-se também do computador que os 6I ( B ,m) pouco diferem para es 
ses pares de valores. 
Devido ao alargamento da linha com a diminuição da refletiv~ 
dade conclui-se que o cristal funciona melhor perto do valor crít~ 
co, onde R é próximo de 100%. Longe do ponto crítico, devemos bai-
xar R com o fim de optimização de potência, como também para evi-
tar a saturação do ganho. 
Hã, entretanto, a possibilidade de fazer a largura de linha 
tornar-se independente de n (ou R). Com um conjunto de quatro esp~ 
lhos, colocados em volta do cristal, podemos fazer com que o nurne-
rode passagens pelo cristal fique tão grande quanto se queira, P!'!; 
ra cada volta na cavidade, sendo possível, portanto, optimizar a 
potência e, simultaneamente, a largura de linha do laser. Uma con-
sequência desagradável disso será o estreitamento do intervalo es-
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pectral livre, problema esse que pode ser resolvido com um cristal 
adicional de mesmo comprimento que o primeiro, porém sem os quatro 
espeThos adicionais, ou através de outro elemento dispersar com in 
tervalo espectral livre maior. 
Na Fig. IV. 5 vemos urna representação aproximada dos modos do 
cristal quando a luz se propaga ao longo do eixo. Vemos que o esp~ 
çamento entre os modos diminui com o aumento da frequência, como 
também a largura deles. Esses modos são obtidos considerando-se que 
a divergência é zero. Se considerarmos que o laser tem uma certadi 
vergênci,a, outros modos devem aparecer de cada lado de cada modo 
da Fig. IV.S. Isso se deve à existência de forte poder 
para. raios se propagando próximos ao eixo ótico. 
rotatório 
Corno se observa do ítern IV.2 deste Capítulo, o cálculo da 
banda passiva pode ser feito ou pela divergência ou pela transmis-
são do filtro. Aquele dos dois que der a menor banda passiva dete.:;: 
minará a largura de linha do laser. O cálculo da banda pela diver-
gência, entretanto, não foi realizado nesta tese. 
A sintonia do laser ê obtida fazendo--se a luz se propagar 
segundo um ángulo 8 em relação ao eixo Õtico. Para isso basta ro-
dar o cristal em torno de qualquer eixo inclusive em torno do eixo 
ótico. Um ill1gulo de propagação da luz dentro do cristal não maior 
que >:::: 10° em relação ao eixo Ótico é necessário para variar a li-
nha do laser em tcxla a sua faixa de sintonia. A incidência deixa 
de ser em Brewster, mas pequenas variações no ângulo de incidência 
em torno do ángulo de Brewster não tem efeito significativo na po-
tência do laser (58, pg. 44). 
Na propagaçao da luz fora do eixo õtico, dois efeitos conco.:;: 
rem para a sintonia do laser: o aumento ou diminuição do caminho 
ótico ao ser inclinado o cristal e o aumento do poder rotatório es 
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pecifico. O primeiro efeito é evidente da fórmula (4.9). 
O ângulo de rotação fora do eixo Ótico pode ser obtido da se 
guinte fórmula (105,103) 
. 4ll/2 
s1n ~ ( 4. 32) 
onde p
0 
é a quantidade de rotação para a luz se propagando ao lon-
go do eixo, dado pela fórmula (4.9), 8 e o ângulo entre a direção 
de propagação e o eixo ótico, e '\r/2 e a diferença de fase entre 
os raios ordinário e extraordinário propagando-se a 90° em relação 
ao eixo óti c o. 
Argüello e outros em (lOS) mostram a razoável concordância que 
se obtém entre os dados experimentais e os que se obtém da fórmula 
(4.32). Os dados experimentais desses autores se estendem até âng~ 
los 8 ~ 20°. Na Fig. IV.ll apresentamos o gráfico da rotação espe-
cifica versus 8 para À ~ 4880 R. Este gráfico foi extraído da Fig. 
3 da referência (lOS). 
Na dedução da fórmula (4.32) assume-se que a propagaçao da 
luz dentro do cristal segundo urna direção fazendo pequeno ângulo can 
o eixo ótico é simultâneamente afetada pela birrefringência e pela 
atividade ótica (106,103,107). A rotação elementar dp
8
, que sofre 
o plano de polarização da luz ao se propagar segundo um ângulo e em 
relação ao eixo Ótico, pode ser considerada como a sorna vetorial da 
rotação elementar devida somente à presença de atividade ótica pu-
rasem birrefringência dp (que corresponde à atividadc ótica ao 
longo do eixo) e da rotução elementar devido somente à birrefrin-
gênci a pura, sem ati v idade ótica, dê 
0
;2, onde dê 
0 
ê a diferença de 
fase elementar entre os raios ordinário e extraordinário, ao se 
propagarem ao longo da direção O. 
Da Fig. IV.ll obtém-se para 4880 R e O ~ O, o ângulo [r-,0]~31°/mn 
.300 
o ~~--~~--~~--~--~~--L 
o . 2 4 6 ·a lO 12 14 16 
ANGULO DE PROPA<JAÇÃO EM GR/\US (C) 
-
F;i.g. IV.ll. Rotação específica pÀS (graus/mm) em função do ângulo 
8 que a direção de propagação faz com o eixo ótico, 









e, graus 3 9 12 . _j -o.2 
para 
Fig. IV.l2. Ângulo de rotação P (graus) e elipticidade b/a em fun-
ção do ângulo e que a direção de propagação faz com o eixo ótico, 
ara À ~ 6328 R {118) • 
o e para 8 = lO , 
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Num cristal birrefringente, sem atividade Ótica, as superfí-
cies de onda ordinária e extraordinária se propagam numa direção 
com polarizações mutuamente ortogonais. Com a presença da ativida-
de Õtica, ao longo do eixo ótico as duas ondas se propagam circulaE 
mente polarizadas. Numa direção geral no cristal a situação é a s~ 
guinte ( 113): Associadas à cada normal de onda hã, como antes ,duas 
ondas definidas que viajam através do cristal sem mudança de forma. 
Estas duas ondas são, em geral, elipticamente polarizadas. As duas 
elipses, q,ue definem o estado de polarização das duas ondas, têm a 
mesma forma, mas têm sentidos cpostos de rotação. Seus eixos maio-
res que estão à ângulos retas entre si, coincidem com as direções 
principais de vibração que existiria para a normal de onda se o 
cristal não fosse eticamente ativo. No caso especial de direção do 
eixo Ótico as duas ondas são circularmente polarizadas. Fora do 
eixo ótico essas ondas ficam elipticamente polarizadas e a elipti-
cidade (razão entre o eixo menor e o maior) vai diminuindo com o 
aumento do ângulo de propagação em relação ao eixo ótico (ângulo 
8). No ângulo 8 = 56°10' as duas ondas se tornam linearmente pala-
rizadas. 
Numa direção 8 qualquer, a composição dessas duas ondas eliJ2 
ticamente polarizadas girando em sentidos opostos dá urna onda 
elipticamente polarizada, cujo eixo maior da elipse roda num senti 
do correspondente ao sinal do cristal e cuja elipticidade aumenta 
até atingir k = 1 no ângulo 8 = 56°10' quando a luz se propaga cir 
cularmente polarizada. Analisando a literatura a respeito da ativ_h 
dade Ótica, uma conclusão salta imediatamente à vista: a atividade 
ótica em cristais é um fenômeno ainda pouco estudado. Os trabalhos 
clássicos sobre a atividade ótica foram feitos por Drude (103) 
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no começo do século e por Szi vessy e Münster (lO 8,109) , Condon 
(110), Bruhat (111), Born (112) na década de 30 (literatura em ale 
mao, com excessão de Bruhat) o Ao escrever o capitulo sobre a ativi 
dade ótica, Nye (113) adverte sobre os erros cometidos por aqueles 
autores, porém se utiliza deles por serem os únicos até a epoca 
em que escreveu seu livro (1957) o Tanto quanto se pode encontrar 
na bibliografia sobre o assunto, parece ter sido Fedorov em 1959 
( 114-117) que, s~guido por Konstantinova e outros ( 117, 118), deram 
início a urna série de publicações sobre a atividade ótica relacio-
nada com a birrefringência. Fedorov desenvolve uma teoria macrosco 
' 
pica geral para a birrefringéncia e atividade ótica, partindo das 
equaçoes de Maxwell, válida para qualquer cristal. Nessa teoria o 
- - _,_ vetar de induçao eletrica D é limitado ao desenvolvimento em ter-
mos de 1~ ordem do vetar de campo elétrico Ê (119): 
( 4. 33) 
(o) a 
onde Eik e y ik.t sao funções da frequência e os tens ores de 3- or-
dem yik.t caracterizam a atividade ética. 
Nos trabalhos de Fedorov foi encontrada a solução das equa -
_,_ 
çoes de Maxwe 11 com D dado por ( 4. 33) . 
Como consequência dessa série de trabalhos, Kozyrev e ou-
tros (118), estudando a atividade ética próxima do eixo ético em 
quartzo,obtérn o comportamento experimental do ângulo de rotação p 
e da elipticidade b/a em função do ângulo e que a direção de prop~ 
gação faz com o eixo ótico. Esses dados são apresentados em função 
do azimute a de incidência. Na Fig. IV. 12 apresentamos um desses 
gráficos para a ; O. A linha continua é dada pela teoria e ostriin-
gulos pela experiência. Na experiência foi usado um laser de He-Ne 
e a placa de quartzo era de faces par ale las. Do gráfico percebem-se 
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oscilações no comportamento de p e b/a em função de e e um máximo 
de p a partir de e ; 6°, a um níve 1 três vezes maior que no eixo. 
Vê-se também que, afastando-se do eixo, a luz se torna rapidamente 
I ·- o -elipticamente polarizada com b a ; O ,9, J a para e ; 5 . Na o se pr!2. 
curou uma razão para a discrepância que existe entre as Figs.IV.ll 
e IV.l2. 
Uma alternativa para a sintonia do laser, que permite que a 
luz se propague sempre ao longo do eixo é utilizar dois prismas in 
vertidos com vértices de 66° (condição para ângulo de Brewster). 
A sintonia simplesmente se obtém pela translação de um prisma na 
' 
direção da bissetriz do ângulo do vértice. Com isto, altera-se ap-"-
nas o comprimento total do caminho ótico percorrido pela luz den-
tro dos cristais. Entre os cristais deve s'er colocado um óleo com 
indice igual ao índice n dos cristais. Uma grande vantagem desse 
o 
sistema é que o raio externo ao cristal sofre apenas um deslocarneE 
bo lateral, simplificando o realinhamento com a variação de À. 
IV.6. Modos de Polarização de Laser com Seletor Rotatório em Cavi-
dade Anel 
Tem sido demonstrado na literatura ( 120-127) que as caracte-
rísticas dos ressonadores óticos sao mui to sensíveis aos elementos 
que atuarn sobre a polarização da luz na cavidade. Doyle e outros 
(120) mostraram experimentalmente que a presença de um elemento 
birrefringente introduzido numa cavidade de um laser de He-Ne sep~ 
ra cada modo longitudinal da cavidade em dois modos, oscilando em 
frequências diferentes e com polarizaçe>es mutuamente ortogonais. 
Doyle justifica o fato, notando que a luz de uma certa frequência 
e com polarização arbitrária, linear ou elíptica, pode sempre ser 
decomposta em duas componentes plano polarizadas, segundo direções 
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perpendiculares. A presença da birrefringência modifica o caminho 
ótico para cada componente da polarização, pois os seus índices,oE 
dinário e extraordinário são diferentes .. Em consequência, a condi-
ção de oscilação separará cada modo original em dois modos de fre-
quências diferentes para cada componente de polarização. 
Em (124), Garrett introduz um rotador de Faraday numa cavida 
de de um YIG laser (yttrium iron garnet), contendo uma superfície 
de Brewster. Ele mostra que, dependendo do grau da rotação produz_:h 
da pelo rotador, a saída do laser pode ser linearmente ou eliptic~ 
mente pol,arizada. Para p =O de rotação os modos são linearmente P2 
larizadas no e perpendicular ao plano de incidência da superfície 
de Brewster, sendo o primeiro modo de baixas perdas e o segundo de 
altas perdas. Com o aumento de p, as perdas começam a mudar de um 
modo para outro: o modo de menos perdas começa a ter mais perdas e 
vi ce-versa, permanecendo ambos ainda linearmente polarizados, po-
rem, com a polarização formando um ângulo com o plano de incidên -
cia. Acima de certo ângulo de rotação os modos se tornam elíptica-
mente polarizados. 
Uma cavidade contendo elementos anisotró~icos corno polariza-
dores, lâminas birrefringentes, rotadores de Faraday, rotadores por 
atividade Ótica ou lâminas de atraso, é denominado uma cavidade ffiil 
sotrópica. Tais elementos quando colocados nuna cavidade, não so-
mente alteram a polarização da radiação do laser, mas também as pe_!: 
das do ressonador e as frequénci as dos modos gerados. 
Modos de polarização do. laser são os estados da polarização 
do laser que se reproduzem a si mesmos, apos mma volta completa na 
cavidade. Os estados de polarização do laser sao definidos pela re 
lação b/a (eixo menor sobre eixo maior da onda! elipticamente pola-
rizada), pelo azimute a (ângulo entre o eixo 1maior e o plano da ca-
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vidade do laser) e pelo valor da perda do modo. 
Como esses estados são estados estacionários, eles so sao al 
cançados pelo laser assintoticamente, após um grande número de pa.§_ 
sagens da luz pela cavidade, à semelhança dos modos de Fox e Li 
( 128) 
O cálculo dos modos de polarização é feito resolvendo-se uma 
equaçao de autovalores e autovetores, utilizando-se do método das 
matrizes de Jones. (122-125, 127, 129). 
O método pode ser usado para resolver prcblemas de ortogona-
lização de <modos movendo-se em direções opostas, como também, est~ 
belecer condições para a não reciprocidade das ondas caminhando em 
direções opostas. Pelo método, por exemplo, demonstra-se que para 
se atingir operações de onda caminhante num laser anel é necessa-
rio uma pequena não reciprocidade, o que pode ser alcançado com um 
elemento de Faraday com uma pequena constante de Verdet. O método 
pode ser usado também para determinar a faixa de potência de borrbe~ 
menta em que se pode obter onda viajante, para uma dada nãcrreci-
procidade ( 127). 
Esse cálculo 1 como veremos, aplicado ao se letor rotatório,p:r::_ 
ve que o estado de polarização do laser depende do comprimento de 
onda. A aplicação desse fato ao laser pode permitir obter uma li-
nha do laser mais estreita que a que obtivemos. Nenhuma experiência, 
no entanto 1 fizemos usando corno base esta teoria. Ela preve um co~ 
portarnento da polarização do laser que pode servir de base a inte 
ressantes experiências futuras que podem ter ~oncequências práti-
cas e também possibilitar um entendimento maior das propriedades 
do laser com um seletor rotatório dentro da cavidade. 
Vamos considerar um cristal dextrógiro (que é o c as o dos nos 
sos dois cristais), possuindo apenas urna superfície de Brewster e 
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situado numa cavidade anel com dois espelhos. A orientação do sis-
tema direito de eixos coordenados será a mesma já vista antes. O 
azimute a ser a o ângulo entre o eixo maior da onda e lipti camente p~ 
larizada, medido positivamente na direção anti-horária a partir do 
eixo x, quando observado na direção do eixo z positivo. Suponhamos 
que a luz, caminhando na direção horária ao longo da cavidade so--
fra primeiro a ação de um polarizador (uma superfície de Brewster) 
e, em seguida, a _ação do rotador. A ação de cada um desses e lemen-
tos pode ser especificada através de uma matriz 2x2, atuando sobre 
o vetor c~mpo elétrico, descrito por uma matriz coluna de suas com 
ponentes Ex e Ey. O método, que consiste em fazer cálculos empre -
gando-se matrizes dessa natureza, den.omina-se m2:todo das matrizes 
de Jones ( 129) . 
Para o polarizador parcial (superfície de Brewster) a matriz 
de Jones é: 
( 4. 3 4) 
onde p ~ rs ~ o ,9138 (para o cristal de quartzo e À ~ 5850 J?.) i+ e 
- correspondem âs duas possíveis direções de propagaçao no laser, 
horária e anti-horária. O rotador de quartzo dextrÓqiro gira a di-
reção de polarização de um ângulo p e é descrito pela matriz de 
Jones: 




( 4. 35) 
Os dois espelhos sao considerados isotrópicos com 100% de refleti-
vidade. O avanço de fase entre as componentes ortogonais de polar~ 
zação devido à reflexão pelos espelhos pode ser desprezada, uma wz 
que se tenha um número par de espelhos. 
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A equaçao para os autovetores em um ponto arbi trãrio de res-
senador e: 
( 4. 36) 
onde y± sao os autovalores do operador M± e 
( 4. 37) 
( 4. 38) 
·substituindo (4.34) e (4.35) em (4.36), levando em conta (4.37)wm: 
( 
c~sp sinp) (1 o) (E;) ~ Y+ (E:) 
-slnp cosp O p E E 
y y 
( 4. 39) 
Os autovalores podem ser determinados igualando-se a zero o 
determinante do sistema de equaçoes que se obtém de ( 4. 39). Resol-
vendo o determinante obtém-se a equação característica: 
+2 + y - y (p+l) cosp + p ~ O (4.40) 
A solução dessa equaçao característica nos dá os autovalores 
para a onda horária; 
~ p+l cosp 
2 - p 
( 4. 41) 
De uma das equaçoes de ( 4. 39) , obtém-se os parãmetros dos autoesta 
dos de polarização: 
x~,2 ~ (~) 1 , 2 ~ 




Consideremos agora a onda se propagando na direção contrária 
ao do movimento dos ponteiros do relógio. (4.35) pode ser escrito: 
-sinp) 
cosp 
Os autovalores para esse operados serao: 
= p+l cosP 
2 
e os autovalores terão os parâmetros: 
X~ 2 = (~) = 
' E 1 2 
X ' 
sinp 
( 4. 43) 
( 4. 45) 
( 4. 46) 




y l' 2 - c os p - y l' 2 - c os p 
e X l' 2 = -'='----
sinp p sinp 
O coeficiente de perdas para uma passagem 2 K = l - (y) e 
obtido de (4. 41) e (4. 45). Dessas equações conclui-se tarobém que 
modos linearmente polarizados só podem existir para I pI < p (p). O · - cr 
valor de p (p) obtém-se igualando a zero o radicando de (4.41) ou c r 
(4. 45): 
( ) = are cos 2~ Per P p+l (4.47) 




5850 Rl, obtém-se p 1 = 902,58° e p2 = 897,42°, que correspo~ 
À 1 = 5833,3 R e À2 = 5866,8 R ou 
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seja /H = À2 - Àl = 33,5 R para o cristal pequeno. Como veremos a 
seguir, nesse intervalo a onda gerada pelo laser será linearmente 
polarizada. 
Por conveniência da análise, as perdas K = l - I y 12 , a e lipt:!:_ 
cidade b/a e o azimute a são representados nas Figs. IV. 13, IV. 14 
e IV. 15. 
A elipticidade e o azimute (ângulo entre o eixo maior da 
elipse e o plano de incidência) se obtém da seguinte forma ( 130) 
Seja o vetar campo e létrico dado pela matriz coluna de Jones: 
( 4. 48) 
onde Ax e Ay sao as amplitudes das componentes Ex e Ey, .ex a 
da componente Ex no momento t = O em dado ponto, e oy a fase 







onde sin ç >O significa rotação a direi ta e sin ç < O a esquerda, a 





S = + are sin (sin 2R I sin ç /) 
( 4. 51) 
( 4. 52) 
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COMPRIMENTO DE ONDA (nm) 
Fig. IV.l3. Perdas dos modos da polarização de uma cavidade anel contendo uma superfície de 
Bi:ewstP.r e um seletor rotatório de 40,55 mm de comprimento. "p" é a transmissividad"' da compone.!! 















DE ONDA (n rn) 
593 
Fig. IV.l4. Elipticidade dos modos de polarização de uma cavidade 
anel contendo l superfície de Brewster e um seletor rotatório. 
Fig. IV.l5. Azimute dos modos de polarização de uma cavidade anel 
contendo 1 superfície de Brewster e um seletor rotatório. 
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O azimute é dado por 
a=+ are tg I(tg 2R) (cosç)] (4.53) 
Para luz linearmente polarizada, ç = O e 
A polarizaç~o elíptica reprOduz-se a si mesma nos intervalos 
IÀI > Àcrit(p). O coeficiente de perdas por passagem muda com À no 
intervalo I À I _< À • t (p) , o modo 1 de baixas perdas aumentando as cr1 
perdas e o'modo 2 de altas perdas diminuindo-as com o aumento de 
ll'IÀI. Para IÀI >À( ~)to coeficiente de perdas fica constante para 
cr1 
ambas as direções (+e-) e ambas as soluções (1 e 2). Verifica.'!los 
que as perdas aumentam com a diminuição do poder de pol.arização(efe_i;_ 
to verificado na teoria anterior). Essas perdas devem, entretanto, 
ter urn valor máxiino para Uffi CertO p 1 dirninUifldO para ambOS OS la 
dos, à se me Thança do que ocOrre com m, onde vimos que as perdas má 
ximas ocorrem para m = 1 e n = 20. Da curva para K
1 
(modo de bai-
xas perdas) obtém-se que a perda para 5852,5 ~é de 0,2%. Esse com 
primento de onda corresponde à meia largura obtida experimentalme.r:: 
te. Nos pontos críticos as perdas são de 8,6% para p = 0,9138 e 
15% para p = 0,85. O modo de altas perdas tem 16,5% de perdas nop_i;_ 
co (5850 ~), um valor suficientemente alto para impedi-lo de lei-
sar. 
Uma importante conclusão é que a máxima diferença entre as 
perdas das duas ondas opostas é obtida para p+ =O e p-=pcrit(p) 
(ou P+ = Pcrit (p), P- = 0]. Essa propriedade talves possa ser~ 
sada para a eliminação de urna das ondas caminhantes do anel (127). 
A Fig. IV.l4 mostra que a elipticidade aumenta bruscamente 
uma vez passado o ponto crítico. 
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A Fig. IV.l5 mostra que o azimute depende de À e que o azimu 
te é diferente para a onda + e - para um mesmo L Além disso, ao 
contrário do que se poderia esperar, tem valores altos. Na altura 
da meia largura à direita de ;1.
0 
(5852 ,5 RJ, a =- 4° e a esquerda 
(5847,5 RJ é a=+ 4° para a onda+, invertendo para a onda_-. Tal 
vez esta seja a principal razão por que não se observa o efeito· de 
aumento de potência do laser com o 39 espelho: para 5852,5 R entre 
8 0 -cada onda + e - hã uma diferença de azimute de nao podendo por-
tanto interferirem pois suas polarizações não coincidem; em outras 
palavras,, o azimute + 4° para 5852,5 R não é característico do mo-
do +, não entrando em ressonância com essa onda. Essa propriedade 
do laser anel não foi suficientemente investigada. Há indicações -
experimentais de que sem o cristal há um aumento de potência do 
laser quando se usa o 39 espelho, e isso nao ocorre quando se inse 
re o cristal na cavidade. 
Pelo visto, um laser com um rotador desse tipo deve ser rel~ 
tivamente despolarizado, mesmo contendo superfície de Brewster. 
Surgem, portanto, as seguintes questões: 
1) Qual o efeito sobre a largura de linha do laser da presença de 
ondas opostas com modos de polarização diferentes? 
2) Qual a forma de se obter um laser nnidirecional com o aumento de 
potência nas nossas condições? 
Duas ondas caminhantes opostas e iguais em lasers de anel P2 
dem se acop lar dando uma onda estacionária com a· consequente prodE_ 
çao do fenômeno do 11 hole burning", causa do fnncionamen to multi mo-
dal e instável dos lasers de rubi e neodímio (131-135). Outras con 
sequências são um extraordinário alargamento do espectro de emissão, 
má qualidade Ótica do feixe, baixa potência. 
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"Hole Burning" consiste na presença de inomogeneidade espa -
cial na inversão de população produzida pelo campo de onda estaci_ó2 
nária: nos nós da onda a inversão é máxima, nos ventres é núnima, 
contrário ao que seria desejável. Modos de ordem superior podem eE'_ 
tão ser gerados, pois a distribuição espacial da inversão produzi-
do pelo modo inferior pode lhes ser favorável. O laser em anel no 
qual se e li mina uma das ondas é a forma proposta por Tang e ou-
tros ( 131, 133) para eliminar o "hole burning", pois a onda caminhan 
te pode extrair potência dos átomos sentados nos nos, também. 
Sur;;e a questão: a excelente qualidade ótica do nosso laser 
é devida à eliminação do "bole burning" ou é devida a uma geometria 
mais favorável e insensível do laser anel às inomogeneidades térmi 
cas e portanto distorção do feixe no corante? 
A eliminação de uma das ondas caminhantes em um laser anel P-'2 
de ser feita, utilizando-se para isso de isoladores passivos ( 39 
espelho) ou ati vos (rotadores de Faraday) (69, 107, 136-140). A e fi-
ciência do 39 espelho aumenta com a diminuição da refletividade do 
espelho de sai da. Consideremos um ponto no laser em ane 1. Se no co 
meço, as extremidades da célula emitem fluxos de luz de in tensida-
des iguais 10 e r o nas duas direções, então os fluxos antes do es-
pelho de saída, depois de uma passagem serão: 
(4.55) 
( 4. 56) 
sendo R a refletividade do espelho de. saida; dos demais R = 1; k 
é o ganho por unidade de comprimento da célula. Dividindo ( 4. 55)por 







-1 ~ ~ 
donde se ve que para R ; 1, k ; 1 cm , 9- ; 10 cm, I ; I. Para 
-1 ~ ~ R; 95%, k; 10 cm , 9-; lO cm, K ~ l. ParaR; 50%, K; 3,4. 
Verificamos experimentalmente que a potência do laser aumen-
toU várias vez-es quando se usou o 39 espeTho numa cavidade com saí 
da de R; 60%, o mesmo nao ocorrendo para R; 95%. 
Hercher e outros { 136) propoem colocar um "beam spli tter" d"E_ 
tro da cavidade. Marowsky e outros {69) usam esse método com R;25% 
do beam spli tter, correspondendo a 75% de realimentação. Corrputan-
do K, neste caso, temos K; {l+R+R
2
)/{l-R) 2 ; 2,4. A medida da ra-
zão de direcionalidade ativa deu K ; 6. A coincidência entre a on-
da horária e anti-horária é feita cbservando-se o campo distante. 
Espalhamento de luz na direção oposta é um fator que limita a dire 
cionalidade. 
Rigrod e outros {138) observaram a importância de se fazer o 
"rnatching" entre as duas ondas, a desejável e a indesejável que re 
torna em sua direção por reflexo em algum espelho. A escolha do ra 
io ·de curvatura e posição do 39 espelho {interno ou externo) deve 
ser tal que os "waist" dos modos coincidam. 
Em Jensic e outros {140) temos o rrétodo clássico de uso do ro 
tador de Faraday de 45°. Rotações altas exigem a produção de campo 
magnético de alto valor e materiais de alta constante de Verdet.Mi 
kaelian e outros {139) eliminam esse problema usando simultâneame!:'c 
te um rotador reciproco {atividade ótica em lâmina de quartzo) e 
um não-recíproco {Faraday em vidro de chumbo), tais que os ângulos 
de rotação p sejam iguais em módulo, porém, su!btraem-se numa dire-
ção, dando zero de rotação e na outra somam-se, dando 2P. Ângulo 
P;: 5° é suficiente e dá uma razao entre intensidades nas 2 direções 
de cerca de 20: l. O trabalho { 127) mostra que esse ângulo corres -
ponde ao valor crítico, máximo possível num laser linearmente pol~ 
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,I:izado ~ 
t evidente de tudo o que foi dito até aqui, que um conhecime~ 
to mais profundo do funcionamento do seletor rotatório dentro da 
cavidade anel exige um .trabalho maior de pesquisa experimental e 
teórica. 
Parece-nos importante, também, investigar o efeito da elimi-
naçao de uma das ondas viajantes sobre a largura de linha do la-
ser. Uma teoria ~emelhant.e a que fizemos em IV.5 poderia ser desen 
volvida incorporando o 39 espelho. 
IV.7. Resultados Experimentais Gerais 
Um interessante resultado do laser anel e a sua nao cri tici-
dade BD alinhamento. Por exemplo, observou-se que girando o espe-
lho 3 (de alta refletividade) em torno de um eixo vertical, obtém-
-se mudança de cor do vermelho ao verde com rodamina 6G, sem pratl 
camente mudar a potência e com a posição do espelho 4 fixa (espe-
lho de saída). Isso explica a extraordinária repetibilidade em am-
plitude que se observa no laser anel. Desvios do feixe produzidos 
por inomogeneidades térmicas dentro do corante sao assim compensa-
dos por reajuste automático da cavidade, o que nao é possivel no 
laser linear. 
Ao contrário dos lasers lineares, o laser anel se apresenta 
praticamente insensível ao comprimento total da cavidade.Chegou-se 
a usar cavidade com perímetro de 178 cm. Tamanha distâncj a entre 
espelhos numa cavidade do tipo linear seria totalmente impossive 1: 
no laser linear a potência cai rapidamente com o aumento da distân 
cia entre os espelhos. 
A divergência também é bem menor no laser anel do que no li-
near. Em uma experiência utilizando espelho plano na saída (espe-
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lho 4), com R= 94%, os demais espelhos esféricos, o semiângulo de 
divergência foi 0,6 mrad. Neste caso a cavidade teve perímetro de 
96 cm, a lâmpada foi 850 AR, o corante Rh 6G em H
2
0, a Jxl0- 4 m/2 
e 5% de Ammonyx LO. Nas. mesmas condições usando espelho esférico 
na saída, a divergência foi de 3 mrad. 
No caso da cavidade de 178 cm., a maior já usada, a divergé_!! 
cia foi 2,5 mrad,_ usando espelho esférico e água como solvente do 
corante. 
O laser anel sem elemento seletor apresenta um intervalo de 
sintonia mflior que o linear. Obteve-se até 200 ~ de faixa de sinto 
nia com o cristal pequeno. 
Observou-se também uma grande estabilidade na posição da li-
nha do laser com o cristal de quartzo, como também estabilidade de 
amplitude, mui to superior a obtida no laser linear. 
A potência limiar de bombeamento praticamente nao muda quan-
do se insere o' cristal no laser anel. 
A linha do laser com o seletor· rotatório apresenta ausência 
total de estrutura espectral, como,por exemplo, linhas satéli 
tes, problema comum em outros métodos de estreitamento de linha 
("ver item IV.2). 
A mudança de comprimento de onda do laser é feita simplesme_!! 
te girando-se o cristal de um pequeno ângulor em torno de um eixo 
qualquer. Girando em torno do eixo ético obtém-se maior variação 
de À. Essa rotação do cristal deve ser feita simultaneamente com 
a rotação dos espelhos, principalmente o de n9 3. 
A menor largura de linha que se obteve com o cristal peque-
no foi 5 R, com pico em 5850 ~' perímetro da cavidade 99 cm. O es-
pelho de saída foi R = 94%, lâmpada 850 AR, capacitar 2 ~F, tensão 
. -4 
crítica 2,8 kV, Rh 6G, JxlO M/t em etanol, bomba de nutação com 
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2 filtros de O, 45 pm de acetato de ce lu los e, simer mas nao prepul-
so (ver Cap. V), janelas da célula fixadas contra vibração, ausên-
cia de filtro contra UV, espelhos esféricos de raio de 3 metros, 
espelho 4 sem antirrefletor, divergência de 1 mrad, potência medi-
da pelo método do difusor (66). 
Os parâmetros principais de potência, energia, largura do 
pulso e eficiência do laser são apresentados na tabela 4. 1. 
Tabela 4. 1 
Tensão r; o Capaci tor de 2/'F, Energia do Capaci tor, Potência,La!': 
gura, Energia e -Eficiência do Pulso do Laser 
lrensão no Energia no Potência Largura do Energia do Eficiência 
Capaci tor Capacitar do Laser Pulso Pulso do Laser 
(kV) (J) (kW) ( pseg) (mJ) I ( %) 
3 9 0,7 1,0 0,7 0,008 
' 4 16 1,8 1,0 2,0 0,013 
5 25 20,0 2,0 40,0 o, 16 
-
6 36 29, o 2,0 58,0 o, 16 
7 49 37,0 2,5 92,5 o , 19 
8 64 60,0 3,0 150 ,o 0,28 
Nessa experiência 5 5\ foi obtido com o 39 espelho alinhado . 
Com este desalinhado obtivemos 6,8 R. 
Houve alargamento da linha para 15 1\ com R = 60% de refleti--
vidade. 
Sem o cristal, com R = 60%, com a introdução do 39 espelho 
houve um aumento de potência de :::: lO vezes, quando comparada com a 
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potência sem o 39 espelho medida em um dos feixes de sai da. 
Aumentando a polarização do laser com 4 lâminas paralelas a 
largura aumentou para 40-50 R. O mesmo ocorreu com o Glan-Tomson na 
cavidade. 
Com o cristal grande, a menor largura que se obteve foi· 4,6 
R em 6144 R. Foi muito pequena a faixa de sintonia do laser comes 
se cristal. O cristal grande, entretanto, não foi suficientemente 
estudado dentro da cavidade. 
IV.8. Construção do Seletor Rotatório de Quartzo 
Passemos agora à descrição suscinta do método usado para a 
construção do seletor rotatório de cristal natural de quartzo. 
O critério básico na seleção da peça de quartzo e a sua pur~ 
za ótica, ausência de fraturas, côr, espalhamento e gemina,dos. Ne.§_ 
ta fase, determina-se também o sinal do quartzo, se e dextrógiro ru 
levógiro. 
Após limpeza das faces externas com ácido oxálico, podemos 
observar o interior da peça mergulhando-a em solução de mesmo indi 
ce de refração que o quartzo (80% de etil cinamato e 20% de xilol 
em volume). A pesquisa do interior é feita também polindo-se duas 
pequenas superfícies aproximadamente perpendiculares ao eixo ótico. 
Um laser de He-Ne pequeno é importante na identificação do espaJl1~ 
menta e fraturas internas. Com luz branca e dois polarizadores po-
demos identificar a presença de geminados e também determinar o si 
nal do quartzo. O livro de Strong (141) ensina como isso pode ser 
feito. outros detalhes sobre o cristal de quartzo podem ser obti-
dos nas referências (142-144). 
A determinação da direção do eixo ótico é feita através dos 
anéis de interferência que podem ser observados num anteparo utili 
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zando-se um laser de He-Ne e dois polarizadores. Para isso devemos 
obter dentro do cristal luz divergente. Isto se pode conseguir 
através de espalhamento do feixe do laser de He-Ne ao incidir na 
superfície de entrada ou usando uma lente. A referência (145) des-
creve o processo de alinhamento do eixo ótico e que foi aproximad~ 
mente, o que utilizamos nesta tese. A Fig. IV.l6 mostra como sao 
obtidos os anéis. Ao rodar um dos polarizadores os anéis nimplo-
dem 11 ou "explodem" para ou de um centro 11 Ü 11 G Girando o cristal faz 
-se coincidir esse centro 11 Ü 11 com o ponto de incidência do feixe 
do laser diretamente transmitido pelo cristal (ponto "p"). Nestas 
condições, temos o feixe do laser propagando-se na direção do eixo 
ético. Em nosso caso os anéis de interferência têm a forma deforma 
da de ovoides devido a refração produzida na superfície de saída 
do cristal que está em ângulo de Brewster em relação ao eixo ótico. 
Num cristal monoaxial birrefrigente, sobre os anéis de in-
terferência (isocromatas) aparece também uma cruz (isógiras) cujos 
braços são paralelos à direção do polarizador e analisador e cujo 
centro coincide com o eixo Ótico. Em nossas figuras, as isÓgiras 
não parecem nítidas devido principalmente à presença de atividade 
Ótica (106 pg.l33). Outros fatores contribuem também para atenua -
las: despolarização por espalhamento e ruido pelo uso de polariza-
dores de má qualidade. 
As isocrornatas e as isÓgiras sao produzidas pela interferên 
cia entre raios ordinários e extraordinários, propagando-se em co-
nes ao redor do eixo Ótico e tendo entre si UI'lla certa diferença de 
fase. Born e Wolf (58) mostra matematicamente como se obtém essas 







Fig. IV.l6. Processo utilizado no alinhamento do eixo ótico do 






Fig. IV.l7. Processo utilizado na determinação do ângulo 




Após alinhado o cristal, corno descri to acima, procede-se -a 
determinação do ângulo 'rB que a normal da face (I) faz com o eixo 
-
ótico. A Fig. IV.l7 mostra corno isso pode ser feito sem a utiliza-
çao de goniômetros. um·espelho "1" é colocado no lugar do anteparo 
e a luz do laser é refletida de volta. Orienta-se um outro espelho 
"2" de forma gue ao rodar esse espelho em torno de um eixo de rota 
çao, o raio refletido est.ej a sempre sobre o plano formado pelos r~ 
ios BD e BC. Esse raio, então, descreve urna reta sobre a face (I) 
do cristal que representa a intercessão do plano BDC com a face .Es 
sa reta ré marcada na face e sao medidos os comprimentos dos lados 
do triângulo formado: lados BD, BC e CD, usando urna régua milirne -
trada. Com os lados do triângulo conhecidos calcula-se o ângulo 
I 
2 iB e do conhecimento do índice de refração n 0 do cristal obtém-
se rB. O processo pode ser repetido várias vezes, o que aumenta a 
I 
precisão da medida. O erro que se cometeu em rB 1 montando e desmon-
tando a experiência. 7 vezes, foi da ordem de 15 minutos de grau com 
triângulos enjoe::: lados tenham aproximadamente l metro de comprime_!! 
to. 
O conhecimento desse ângulo e da reta marcada na face do cris 
tal perrni tem introduzir a correção necessária para que a face te 
nha o ângulo correto rB , Corrige-se primeiro a face (II). A corre-
çao da face (II) pode ser feita usando-se uma cunha de ferro cola-
da na face (I) com ângulo igual ao ângulo de correção e paralela a 
reta marcada na face {I) e em. seguida procedendo-se ao desbaste 
e polimento finais da face (II). Em seguida procede-se ao poli-
mento da face (I) paralelamente à face corrigida (II). 
O alinhamento do cristal dentro do laser ane 1 é feito fazen-
do-se passar um laser de He-Ne pelo centro da célula e, em seguida, 
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utilizandcrse o mesmo processo ético já descrito na Fig. IV.l6 1 pa-
ra o alinhamento do eixo ético do cristal com o eixo do laser. 
Construiu-se um suporte especial para o cristal com movimen 
tos em torno dos 3 eixos coordenados x y e z,onde z é o eixo do 
cristal. Este suporte é visto na Fig. rv.lB, com o cristal grande 
montado e o pequeno ao lado. O anel com rosca é preso ao cristal -






Aplicação do Simer e do Prepulso a Lâmpada 
de Laser de Corante 
V. 1. Introdução 
Este capitulo tem por objetivo apresentar duas técnicas que 
foram aplicadas simultaneamente às lârr:padas deste laser
1
com o 
objetivo de aume-ntar a estabilidade temporal e em amplitude dos 
pulsos de luz das mesmas, como também obter um consideráve 1 aumen 
to da efi~iência de bombeamento do laser. Essas técnicas sao co-
nhecidas pelo nome de si me r ( "sinur,ering mode of trigger"} 
prepulso (26,27). 
e de 
O laser de corante a lâmpada requer um tipo de lâmpada espe-
cial, capaz de descarregar altas energias (da ordem de dezenas a 
milhares de joules) em tempos muito pequenos (da ordem de dezenas 
de nanossegundos a alguns microssegundos) e em tubos muito estre! 
tos (da ordem de 3 a 10 mm de d;_âmetro) . A dissipação de tão gra!:': 
des potências em tubos estreitos conduz a lâmpada, rapidamente, à 
sua inutilização (por explosão ou por tornar o tubo opaco) . Por 
esta razão, o tempo de vida das lâmpadas para lasers de corante é 
várias ordens de grandeza menor que a dos demais lasers. A preoc~ 
paçao com a vida média da lâmpada é, portanto, uma questão funda-
mental em lasers de corante. 
Nas severas condiçÕes de descarga das lâmpadas de laser de 
corante, a forma pela qual esta é conduzida à ruptura ("breakdcwn") 
tem um importante papel na vida da lâmpada. Más condições de 
preionização produzem ondas de choque de alta pressao no 




"sputtering" dos eletrodos. Os pulsos de luz falham e há grande 
variação da intensidade ("amplitude jitter") e do tempo em que se 
inicia a ruptura ("time ji tter"). A minimização do "sputtering" 
dos eletrodos faz-se utilizando eletrodos de maior diâmetro que 
o diâmetro da secçao reta do tubo de descarga. Nas lâmpadas mede_!.: 
nas a atenuação da onda de chcq:ue e conseguida através da incorp_2 
raçao de lastro ("ballast") (região no tubo, próxima ao eletrodos, 
de grande volume de gás) a geometria da lâmpada, e por últi-
mo, na manutenção de uma corrente DC através do tubo, capaz de 
fornecer os eletrons indispensá~.Teis às primeiras etapas da ruptu-
ra. Vamos dar a este modo de preionização o nome de simer (do in-
glês "sirnmer"). A alta tensão, ao ser aplicada aos e letrados da 
lâmpada, encontra esta já ionizada. Dessa forma, a corrente de 
descarga do capacitar se inicia exatarnente no momento em que se 
aplica o comando externo (este comando ou triger pode estar sendo 
aplicado a urna chave do tipo tiratron, ''spark gap" ou tiristor) 
sendo perfeito o sincronismo do pulso de luz com o triger 1 desapa-
recendo o fenômeno do 11 time ji tt.er", sempre presente em toda rup-
tura normal (como por trigeamento paralelo ou série). A intensida 
de dos pulsos de luz é absolutamente repetitiva e mais eficiente, 
ocorrendo um aumento de 20% no pico, para a mesma energia acumul~ 
da no capacitar. Outro efeito notável é que a ruptura ocorre a 
qualquer tensão que se aplique aos terminais da lâmpada. Em condi 
ções normais de trigeamento, a tensão de ruptura tcndP a tomar-se, 
de pulso para pulso, cada vez maior, de".Yido à deformação que ocor-
re no potencial interno da lâmpada, por causa da deposição de ma-
terial condutor no tubo produzi-:lo pelo "sputterin9" dos eletrodos 
e tamb8m por c fci to de blindagem que o material condutor produz 
em relação ao campo de ionização do fie de triger.E~ consequência 
de urna maior uniformidade na ruptura da descarga com o simer, o 
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chCXIue acústico que se produz sobre o corante é mui to menor con-
tribuindo para diminuir os efeitos da terminação prematura dos pu_.:!: 
sos do laser. A não necessidade de aplicar pulsos de alta tensão 
para produzir a ionização da lâmpada contribui bastante para a dª'-
minuição do ruído de râdio-frequência, comu•·n em l.âropadas trigea-
das por alta-tensão. A obtenção de maior uniformidade ela coluna 
de plasma no tubo com o simer aumenta a eficiência do acoplamento 
e também a qualidade Õtica do laser. 
A eficiência do laser com simer, entretanto, nao aumenta mais 
que 50%. Ç> aumento da eficiência do laser de corante pode ser obti 
da aumentando-se mais a intensidade da luz da lâmpada, como também 
diminuindo o seu tempo de subida ("rise-time"). Considerando fi-
xos os parâmetros externos do circuito e já optimizados, a única 
forma de alcançar esses objetivos é diminuir a resistência e ou 
indutância internas da lâropada, aumentando com isso a corrente de 
descarga e diminuindo o tempo de subida da corrente. 
O desenvolvimento da descarga nas lâmpadas faz-se através do 
processo de formação dos ustreamers". O gás se ioniza não somente 
próximo ao catado que fornece os eletrons sob a ação do alto po-
tencial aplicado ao tubo; fotons no ultravioleta podem dar sequê!:': 
cia, em pontos isolados, a um filamento ("streamer 11 ) de gás ioni-
zado. Esses fi lamentos, ini ci alrnente extremamente finos, aumRntarn 
de espessura e quantidade até a formação final da descarga plena, 
com total ionização do gás. Os "streamers 11 seriam então os respo~ 
sáveis pela alta resistência e ou alta indutância que a lâmpada 
apresenta nos e.s tági os iniciais da descarga.. rres temunh o disso se-
ri a a larga variação que a taxa da corrente em relação ao tempo 
sofre durante a subida: no começo essa taxa é zero e vai aurnentan 
do pouco a pouco. 
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A descarga de um pequeno capaci tor • (prepulso) através da 
lâmpada, momentos antes da descarga principal, elimina essa etapa 
de formação dos 11 strearrers". A descarga principal já encontra a 
lâmpada io.nizada em todo o seu volume,o que diminui a resistência 
e I ou indu~ância do tubo. Em cons~quência, a descarga deixa de ter 
o aspecto lento característico da subida mas rompe, já no início, 
com uma inclinação bem definida, diferente de zero. O tempo de s" 
bida é então menor e o pico alcança uma intensidade maior. A Fig. 
V.l mostra as fotografias obtidas do osciloscópio, do pulso de 
luz da lâmpada sem e com o · prepulso, atuando. O uso do prepulso 
' 
resulta num grande aumento da potência de saída do laser. A Fig. 
V. 2a mostra o pulso de luz que se obtém do laser em que o corante 
é rodamina 6G. o pulso maior resulta do uso do prepulso. A Fig. 
V.2b mostra o pulso do laser com o corante 7-dieti lamino- 4-tri-
fluorometi 1 cumarina que e mi te aproximadamente a 4800 5\. 
O uso do prepulso' diminui a potência limiar de bombeamento 
e aumenta consideravelmente a vida da lâmpada e do corante. O es-
tudo sobYe a incorporação num mesmo circuito de descarga, do si-
roer e do prepulso é que constitui o objetivo fundamental deste ca 
pitulo. 
No laser, o resultado disso será uma extraordinária reprodu-
tibi lidade dos pulsos no tempo, no espaço e na arnpli tudc, uma 
grande diminuição da energia crítica de bombeamento, um grande au 
menta de potência.- um grande aumento da vida média do corante e 
da lâmpada, uma diml.nuição do nível de ruído de rádio-frequência, 
um grande aumento da eficiência dos corantes de alto kST (cumari-
nas, no azul) . 
A construção de um sistema de descarga em alta tensão conten 































































' v 1\ ~ I ~ ~ 
'---
(a) ( b) 
Fig. V.2. (a) Pulso de luz do laser com rodamina 6G (escala horizontal: 2 useg/div); (b) pulso 
de luz do laser com 7-dietilamino-4-trifluorometilcumarina (escala horizontal: l useg/div). Sem 





de simer e de prepulso, apresenta uma série de dificuldades e in 
compatibilidades elétricas que foram resolvidas e cuja 
é detàlhadamente discutida neste capítulo. 
solução 
O grande aumento .da potência dos corantes que leis am no azul 
poderia, não somente ser devido à diminuição do tempo de subida da 
corrente com o · prepulso,, mas também ser devido a um aumento no cm 
teúdo de luz ultravioleta emitida pela lânpada. Verificamos expe-
rimentalmente, porP.rn, que isto não ocorre e mostramos teoricarnen-
te que é necessário um aurne:nto muito maior da densidade de corren 
te para 'lue haja um deslocamento espectral substancial do pico de 
emissão da lâmpada para o ultravioleta. 
A otimização de circuitos de descarga com a presença do pre-
pulso exige um conhecimento da característica V-i da lâmpada nas 
condições de prepulseamento. 
Foi determinado por Goncz experimentalmente que a caracterÍ."_ 
tica V-i da descarga de uma lâmpada é dada por V = K 
() 
.0,5 
l • Essa 
característica é hoje universalmente aceita e é usada no cálculo 
da otimização do circuito de descarga
1
afim de se obter a máxima 
potência ótica da lâmpada. Devido à grande mudança que sofre a 
forma da corrente de descarga em regime de prepulso suspeitou-se 
que essa característica obtida por Goncz não representa as condi-
ções de descarga no regime de · prepulso. Nesta tese extendemos a 
análise de Goncz as lâmpadas prepulsea:das e verificamos que nesse 
. t • t' V. d 1- d t f V K,.O,SS reg1me a carac er1s 1ca -1 a ampa a orna a arma ~ 01 
Usando essa característica resolvemos a equação diferencial do 
circuito de descarga pelo computador e obtivemos a condição para 
máxima potência Õtica. A obtenção da caracterist.ica da descar<]a 
em regime de prepulso é mais uma das contribuições originais· des 
ta tese. 
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Fizemos um estudo experimental do laser funcionando com um 
tipo de lâmpada de construção própria. Essa lâmpada, conhecida co 
mo lâmpada de erosão de parede, apresentou Õtimos resultados no 
laser, em pulsos individuais e de alta energia e A necessidade, en 
tretanto, de urna alta vida média das lâmpadas entre reposiçÕEs ex.:!:_ 
giria um estudo aprofundado da tecnologia dos eletrodos, problema 
este que nos levaria para fora do escopo desta tese. Em apêndj ce 
deste capitulo apresentamos os resultados obtidos com esse 
de lâmpada. 
V. 2. Ruptura e Descarga em Gases 
tipo 
Quando urna diferença de potencial é aplicada a um gas, este 
se comporta como isolante, a menos que o potencial ultrapasse um 
certo valor VB denominado potencial de ruptura. O valor desse po-
tencial obtêm-se, para um dado valor de pd (pressão x distância en 
tre os eletrodos), da curva de Paschen. A transição do estado nao 
condutor para o condutor pode tomar várias formas, dependendo do 
circuito externo e das condições do gás. O mecanismo de condução 
de corrente que se segue à ruptura pode ser o de uma carona, de 
um "glow" ou descarga de Townsend ou de uma descarga em arco. Ca-
da resultado final terá uma tensão característica de ruptura 
( 146, pg. 451) e urna determinada caracteristica de tensão versus 
corrente. 
V.2.1. Teoria da Avalanche de Townsend 
A primeira teoria a e>..'Plicar o fenômeno do rápido crescimen-
to do número de eletrons na descarga foi a teoria de Townsend(l46-
148) 
Para início da avalanche e neo::>ssária a formação de ele-
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trens livres, com auxílio de um agente ionizador externo (por 
exelllJ?lo, ultra-violeta no catodo). Suponhamos que o numero de ele 
2 
trens emitidos do catodo por cm por segundo, por esse processo, 
seja n
0
, o que corresponde à densidade de corrente de eletrons 
i
0
• Cada eletron, ao caminhar para o anodo, ioniza partículas do 
gás. Seja a (primeiro coeficiente de Townsend) o número de ele-
trons livres (e consequentemente, o número de ions positivos) for 
mados por um eletron por cm caminhando em direção ao anodo. Tem-se 
ou 
ou 
dn = nadx 
n = n e xp ( ax) 
o 
i = i 
0 
e xp ( ax) 
Supondo a dependente do canpo tem-se 
n n exp sr " dr 
o o 
(5. 1) 
( 5 . 2) 
( 5. 3) 
( 5. 4) 
Se d é a distância do catodo :ao anodo, no amodo chegarêlo n
0 
exp(ad) 
eletrons. O número de íons positivos formadas será: 
n exp(ad) - n = n (exp(ad) - 1] 
o o o 
(5.5) 
Considera-se que o numero de ionizações produzidas pelos ims 
positivos é desprezível no caso de campos fracos. 
Agora, os Ions positivos n
0 
[exp(ad) - 1} incidindo no cato-
do produzem y n
0 
[ exp (ad) - 1] eletrons secm1dârios. Assim, o nu-
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mero de eletrons que saem do catodo nao é mais n (produzido pelo 
o 
ionizador externo), mas um número maior. Seja n
1 
o número de ele-
tron emitidos pelo catodo no estado estacionário por unidade de 
tempo. Esse número deve ser a soma de eletrons n
0 
produzidos pelo 
ionizador externo e y n
1 
[exp(ad) - 1] eletrons produzidos por 
processos y, isto é: 
= n o (5o 6) 
Se da unidade de superfície do catodo saem n
1 
eletrons, en-
tão ao anodo chegam, de acordo com (5.2) 
As expressoes (5.6) e (.57) dão 
e 
n = n ead 
a o ---"'---:::-:;---
1-y (e ad_l) 
(5.9) nos dá a densidade de corrente no anodo: 





Como essa corrente depende da fonte externa n , denomina-se ava-
o 
lanche não auto-sustentada. 
Na avalanche auto-mantida (auto-sustentada) dispensa-se a 








yM = 1 (5.12) 
Pelo significado de a e y, pode-se prever que devem depender 
da tensão V entre o anodo e catado .• Se todas as condições foz-em 
constantes, a e y devem aumentar com V e yM deve tornar-se igual 
à unic:lade para uma dada tensão VB, a qual denominaremos tensão de 
ruptura da descarga automantida. Se yM > 1 a situação é tal que 
a sucessao de avalanches cria mais portadores que necessários pa-
ra perpetuar a sequência e a corrente cresce em grandeza. O espa-
ço entre os eletrodos, que previamente não conduzia sem influên-
cia externa, sofre uma ruptura elétrica para um estado condutor e 
é capaz de descarregar a energia armazenada num capacitar. 
e que 






y = f (~) (5.14) 
1 p 
Substituindo em (5.11) e fazendo E = V/d, vem 
( 5 .15) 
A fÓrmula (5.15) mostra que a tensão de ruptura v8 depende de pd. 
Esta lei recebe o nome de Lei de Paschen. 
No processo de formação da descarga dois intervalos de tempo 
sao característicos: o tempo estatístico de início da descarga ou 
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atraso estatístico de ruptura T8 ("statistical tiire lag") e o tem 
po de formação plena da descarga Tf ("formative time lag"). Da 
própria definição de a e Y está implícito que a condição de rupt_!:! 
ra YM 1 deve na realidade ser tomada como uma média YM = 1. 
(146, pg. 469). Assim, para uma série nT de avalanches, apenas n 
produzem ruptura, e a probabilidade de ruptura será Ps = n/nT. ~ 
de se esperar que Ps deve crescer com ~V= V- VB' a sobrevolta-
gero. A função p~ocurada é dada por 
p 
s 
= 1 - 1 
YM 
V.2.2. Teoria dos "Streamers 11 
Da teoria de Townsend sao deduzidos tempos grandes 
(5.16) 
demais 
comparados aos observados experimentalmente, para a formação da 
descarga. Foi desta divergência entre teoria e experiência que 
surgiu a teoria dos "Strearners", onde tem um grande papel a foto-
ionização do gás. Da teoria de Townsend conclui-se que a descarga 
deve se desenvolver-se uniformemente. O que se observa são file-
tes de gás ionizado isolados, surgindo e propagando-se em regiões 
onde o campo, às vezes, é bastante fraco. O nível de ionização des 
ses "streamers" é bem maior que o previsto por Townsend. 
A teoria dos 11 streamers''ou teoria do canal de Raether, Loeb 
e Meek foi aplicada para explicar o rápido crescimento radial de 
urna avalanche de eletrons. Nesse modelo, os eletrons acelerados~ 
lo campo externo iniciam uma avalanche do tipo de Townsend.. Em 
campos fortes, o campo externo é distorcido por efeitos de cargas 
espaciais, e campos locais muito maiores que o campo externo apl! 
cado podem surgir no gás. Além disso, fotons ultravioleta de alta 
energia, emanando do plasma, ionizam o gás neutro em diferentes -
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pontos. 
A fotoionização do gás é a responsável pelas altas velocida-
des de propagação da ionização. Há dois tipos de streamers: o po-
sitivo e o negativo. Quando o streamer positivo incide no catodo, 
neste se processam intensamente os processos y .. Em um tempo muito 
curto estes eletrons secundários penetram no fino canal formado 
pelos ions positivos, transformando este último num canal de des-
carga. Nestas condições, do catodo ao anodo move-se uma potente -
onda de potencial que acelera o processo da descarga. Assim, no 
fino vol~e do canal é dissipada uma grande energia num tempo mui 
to curto. o processo se assemelha à uma explosão, e e acompanhada 
por uma forte onda de choque no gás, a temperatura do canal atin-
gindo instantaneamente l0.000°K, produzindo intensa irradiação de 
luz. 
Meek e Loeb estabeleceram um valor de pd ~ 200 Torr.cm e 
Raether um valor pd - 1000 Torr.cm, para a transição do mecanismo 
de Townsend para o mecanismo de streamer. 
Fletcher em 1949 (146, pg. 494) deduziu uma fórmula que per-
mite calcular o tempo de formação plena da descarga Tf, em fun -




portanto inversamente proporcional a E/p como mostra a Fig. V.3 
(131). Em (5.17) v é a velocidade dos eletrDns e nc a densidade-
dos eletrons no canal. 
Para grandes pd e sobretensões ~v, a formação de streamer P2 
de se transformar em um único canal, com tempo de formação muito 
curto. Para menores valores, hos primeiros momentos pode ocorrer 
uma avalanche do tipo Townsend, quando ead ou ~V crescem até atin 
-8 
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LAMP LIFE (pulses) 
Fig. v. 5. Tempo <9e vida da lâmpada em função da energia da descar-
ga e da energia de explosão (159). 
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gir valores críticos de formação do streamer. Em conclusão, três 
mecanismos são possíveis: 1) mecanismo de avalanche de Townsend 
complementado com efeitos de emissão fotoeletrônica do catodo; 2) 
mecanismo de streamer; 3) uma mistura dos dois, inicialmente meca 
nismo 1 e a seguir mecanismo 2e 
Tudo isto e válido somente em casos limites de pureza total 
dos eletrodos, e do gás do tubo. Grande influência na ruptura e 
ocasionada pela_presença de cargas nas paredes do tubo (devido ao 
sputtering), nos suportes dos eletrodos, campos externos produzi-
dos entre ps eletrodos e a terra ou objetos que os cercam. Sabe-
se também que a tensão de ruptura depende fortemente do intervalo 
de tempo entre as descargas. Aumentando o tempo entre as descar -
gas, aumenta-se o atraso estatístico de ruptura (149). 
V.3. Emissão de Luz em Lâmpadas para Lasers 
Os melhores gases a converter energia dos eletrons de descar 
ga em fÓtons são os gases inertes (hélio, neon, argônio, criptônio 
e xenônio). O xenônio é o mais eficiente gás pelas seguintes ra-
zões: 
1. tem a maior secçao de colisão, portanto e grande a probabilid~ 
de de colisão com eletrons; 
2. tem o menor potencial de ionização e excitação de todos os ga-
ses nobres o que significa que um eletron pode produzir um grande 
número de colisões eficientes. 
Um parâmetro, denominado eficiência relativa, é usado para 
qualificar a habilidade de um gás em converter energia em fotons. 
A eficiência relativa do xenônio é 1,0, enquanto que a do elemen-
to seguinte, o criptônio, é 0,67. 
O xenônio é roais eficiente no ultravioleta e infravermelho, 
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exceto na faixa de 700-820 nm, onde o criptônio e a mais intensa 
fonte. 
V.3.1. Temperatura de Cor 
Goncz e Newell (150) mostraram que as lâmpadas de xenônio , 
sob condições as mais diversas, se aproximam de uma fonte de ra -
diação de corpo negro, com excessão apenas na região que vai de 
700 a 1000 nm, onde todos os gases nobres apresentam linhas de 
emissão persistentes, principalmente o criptônio. 
' -Devido a semelhança da emissão da lâmpada com a do corpo ne-
gro, a análise espectral da lâmpada torna-se mais fácil. 
Gusinov em (151) obteve uma relação simples entre a tempera-
tura eficaz de emissão e a densidade de corrente na lâmpada: 
T = 603 (j /R) 4/ll (5.18) 
- - o onde T e a temperatura eficaz de corpo negro da lampada em K, j 
a densidade de corrente em A.cm- 2 e R o raio do plasma em cm. As 
seguintes suposições foram assumidas por Gusinov na dedução de 
(5.18): 
i) O plasma está totalmente ionizado. De Sptizer (152), a resisti 
vidade de um plasma totalmente ionizado é dada por: 
(5.19) 
ii) Os efeitos de eletrodos e paredes do tubo sao ignorados. Des~ 
sa forma, toda a energia elétri.ca é transformada em energia radian 
te; 
iii) A superfície do plasma irradia como um corpo negro (equilíbrio 
térmico) à temperatura T e o plasma ocupa todo o volume do tubo; 
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iv) A resistência do plasma r pode ser obtida a partir da lei de 
Ohm, isto é: 
2 
r = ni/nR ( 5. 20) 
onde~ e R sao o comprimento e o raio em cm.,respectivamente, da 
coluna de plasma. 
Da lei de Stefan-Boltzmann, a energi& total irradiada pelo -
corpo negro é 2nR~crT4 , onde cr = 5,6xlo-12 Wcm- 2°K- 4 . Assim, usan-
do-se (ii), (iii) e (i v), conclui-se que essa energia deve ser 
igualada ~o aquecimento total ôhmico produzido pela corrente: 
4 2nRicrT 
Usando-se (5.19) e (5.20) em (5.21) obtém-se (5.18). 
(5 .21) 
A restrinção (iii) implica em desprezar a energia irradiada 
do interior do plasma, em outras palavras, não leva em conta o coe 
fi ciente de absorção a do plasma. A consideração do a fará com que 
o espectro de emissão real não coincida com a do corpo negro. 
De modo geral, para densidades de corrente suficientemente al 
2 tas (> 10000 A/cm ) 1 podemos desprezar a absorção a e considerar-
que a lâmpada emite como um corpo negro e o espectro de emissão da 
lâmpada pode ser obtido da fórmula de Planck, simplesmente medindo 
o valor da densidade da corrente no pico da descarga e usando a -
fórmula (5.18) para determinar a temperatura. O comprimento de on 
da correspondente ao pico de emissão do corpo negro se obtém da 
fórmula de Wien: 
(5.22) 
Em lâmpadas para lasers de corante geralmente é válida a 
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aproximação de corpo negro. 
V.3.2. Absorção do Plasma 
Finkelnburg ( 153) obtém para um plasma com coeficie,-,te de 




R(À,T) = E('A,T)B(À,T) ( 5 • 24) 
onde B('A,T) e a potência emissiva de um corpo negro dada pela fór 
.... -ax mula de Planck, R(À,T) é a potencia emissiva do gás e (l-e ) 
E('A,T) é a absortividade ou emissividade do plasma. 
A radiação do corpo negro B(À,T) nos dá o limite superior da 
potência irradiada. 
Numa lâmpada, E depende da temperatura T, de À, da densidade 
de corrente j e da profundidade do plasma Q,. Emmett e outros em 
(154) obtiveram a em função de j para o xenônio. 
Com o aumento da densidade de corrente entre 1000 e 10000 
A/cm2 verifica-se um deslocamento do pico de emissão para o ultr~ 
-violeta ("blue shift"). Esse deslocamento não é, entretanto, de-
vido a um aumento da temperatura e, portanto, variação de B(\,T), 
mas sim à contribuição de E (À, T). 
2 
Devido à absorção pelo plasma, entre 1000 e lOOOOA/cm , a 
temperatura do plasma é aproximadamente 9000-10000°K. 
Corno se conclui de (5.23), para qualquer gás, a radiação 
165 
. de corpo negro se obtém serrpre aumentando a espessura da lâmina 
radiante. Esta propriedade foi utilizada por Holzrichter e Emmett 
em (155) na construção de uma lâmpada de hélio com espessura de -
lâmina radiante de 12 cm. Essa lâmpada emite lW/R em ângulo sóli-
do de f/8 e a temperatura de cor é de 30000 °K. 
V.4. Otimização ao Circuito de Descarga 
O problema da otimização do circuito de descarga de uma lâm-
pada para laser iniciou-se com a solução de Markiewicz e Emmett 
(:r 56) , que veremos 
em se cOnstruir um 
a SAguira Essa solução consiste essencjalrnente 
1>!'.- ,\Mol1.fid"Mf1Jto 
circuito de descarga em regime críticoa Nestas 
condições se obtém a máxima potência ótica da lâmpada. Para que a 
solução do problema da otimização seja completa é necessário,en-
tretanto1levar em conta também a banda de absorção do laser e o 
espectro de emissão da lâmpada. Um estudo desse tipo é feito por 
Gusinov em (157). 
V.4.1. Solução a um parâmetro (a) 
O circuito de descarga da lâmpada é representada na Fig.V.4 
como um circuito RLC. l~arkiewicz e Errurett em 1966 (156) foram os 
primeiros a resolver esse circuito com o fim de otirnizar os par-ª 
metros da descarga. Eles levara::1 em conta que a característica 
V-i da lâmpada é dada por 
V=± Kolill/2 (5.25) 
onde o sinal é escolhido igual ao de i. 
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A equaçao diferencial nao linear desse circuito e, então, da 
forma: 
L ddl.t. +_ Kol'll/2 + cl Jt·d- v ~ ol_T= o ( 5 • 26) 
A solução dessa equaçao penni te conhecer em que condiçÕes 
se obtém a máxima transferência de potência do capacito r para a 
lâmpada. 
(5.25) é obtida da seguinte maneira. Goncz em (158) obteve ex 
perimentalmente para a resisti vidade da ·lâmpada de xenônio a se 
guinte expressão (para ·várias pressões e dimensões da lâmpada) 
11 = 1,13 j-l/2 ( 5. 2 7) 
Pode-se obter teoricamente uma expressao semelhante, substi-
tuindo-se (5.18) em (5.19): 
11 = 1,5j-l/2 R-1/6 (5.28) 
Na prática usa-se (5.27) e nao (5.28). 
Goncz considerou que a queda de tensão no tubo de uma lâmpa-
da V pode ser escrita sob a forma da lei de Ohm 
v = ve + ir (5.29) 
onde r = 11~/A é a resistência da lâmpada, Ve e a queda nos eletro 
dos, cerca de 10 a 20V, desprezivel e A é a area da secção do tu-
bo. Substituindo (5.29) em (5.24) obtêm-se a equação (5.25). 
Pode-se mostrar (156) que K
0 
e uma função do tipo de gás, da 
pressão, do comprimento ~ e do diâmetro do tubo d: 
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( 5. 30) 
De (5.25), (5.27) e (5.30) obtém~se k como constante: 
k = 1,13 
A referência (57) dá k em função da pressao do gas P[torr]: 
k = 1,28 (4~0) 0,2 ( 5. 31) 
Na prática toma-se para o xenônio k = 1,3, independente da 
lâmpada
1
pois a variação com a pressão é pequena. Para o criji>tônio, 
k é um pouco menor (57). 
Assim, basta conhecer as dimensões da lâmpada, ~ e d, para se 
poder resolver a equação (5.26). 
K
0 
pode também ser obtido medindo-se a corrente de pico e a 
tensão da lâmpada no pico de corrente. 
Na equação (5.26) consideramos desprezível a variação da in-
dutância da lâmpada com o tempo e da resistência ôhmica do circui 





C< = ---"'----,--,,-,; 
(V ~z ) 1/2 
o o 
i 
A equaçao ( 5. 26) fica então 
t 
T = T T. ,;f.C 
( 5. 32) 
(5.33) 
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( 5. 34) 
A solução de (5.34) foi obtida em (156), usando um computa-
dor, tendo a por parâmetro. 
Do ponto de vista prâtico interessa saber em que condições 
obtém-se a máxima potência ótica da lâmpada. g máis lógico admitir 
que a potência ótica deve estar correlacionada com a potência el~ 
trica e nao com a corrente ou energia. A potência de entrada elé-
trica é 
P ; Vi ; K
0 
I i 1312 · ( 5 . 35) 
A potência normalizada e 
p ; a I I 13/2 ( 5. 36) 
As curvas de PN para vários valores de a de 0,2 a 3,3 foram 
obtidas por Markiewicz e Emmett em (156). Dos gráficos conclui-se 
que a máxima potência obtém-se para a = O, 75, is to é, nas condi-
,A~~ 
ções dey~Tcr1tico. O primeiro pico de PN(T) corta o zero nos 
pontos T ; O e T ; 3. Podemos aproximar o primeiro pico de PN(T) 
por uma senoide: 
sin(} n) T < 3 (5.37) 
onde P e a amplitude de PN(T). 
Nmax 
A largura total é ÔT ; 3 ou 6t ; 3/LC. Do gráfico de (156) 
obtém-se que o pico de PN(T) para o regime quase crítico (a;O, 8) 
ocorre oara T ; 1,3. O tempo de subida em regime quase crítico se 
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rã então 'RT = 1,3 ou de (5.32) 
tRT = 1,3 ~= 1,3T 
A energia armazenada no capacitar e 
E =i.. c v2 o 2 o 
De (5. 31), (5. 32) e (5. 38) obtém-se 
c -t' \;'·i ] J~ 
( 5. 38) 




, a forma do pulso a (geralmente escolhido 
igual a 0,8), o tempo de subida ou escala de tempo Te K, obtém-
o 
se de (5.38), (5.39) e (5.40) os valores de C, L e V
0
• A escolha 
de E
0 
geralmente é dada em função da vida média que se deseja pa-
ra a lâmpada. Para lâmpadas com "ballast" do tipo "D" (Dye=Coran-
te) da "ILC 11 , por exemplo, determina-se E0 da seguinte maneira : 
Calcula-se a energia de explosão (energia que faz explodir metade 
das lâmpadas testadas quando a energia é dissipada em 3/LC ). Para 
a série "D 11 da "ILC" temos (159) 
= E td Tl/2 
1 (5.41) 
4 -2 -1/2 - . onde E1 = 4.0 x 10 J.cm seg , t e o comprlmento do arco em cm, 
d o diâmetro em cm. Especificando o número total de pulsos que se 
deseja (número de pulsos para a potência cair para a metade) e en 
trando no gráfico da Fig. V-5, com o conhecimento do valor de 




V.4.2. Solução a Dois Parâmetros (a,S) 
Em (155) Holzrichter e Emmett generalizaram a análise do cir 
cuito feita por Markiewicz e Emmett (156) colocando também a re-
sistência externa Rc e obtiveram a equação: 
di 
L dt ± K lill/
2 +R i+ l 
o c c 
A forma normalizada e: 
~~+ali! 2 +SI IdT 1/ + JoT o ' 
onde as seguintes normalizações foram usadas. 
T = (LC)l/2 I 
z = (~) 1/2 




( 5. 4 3) 
(5.44) 
Holzrichter e Emmett (155) resolveram a equaçao (5.43) para 
o caso crítico, onde 8 f O. Obtiveram que a amplitude e a largura 
do pulso variam apenas de 5% para 8 2 0,60. Nessas condições pode-
-se desprezar B e considerar os resultados já antes obtidos em 
(156). Para S > 0,6, o a crítico é obtido do gráfico a VArsus 8 
apresentado no trabalho (155). 
A Pficiência de transferência de energia elétrica do capaci-
tor para a lâmpada é dada por (160). 









De (5.45) conclui-se que a eficiência na transferência de p~ 
tência elétrica do capaci tor para potência luminosa na lâmpada de 
pende da corrente e da relação entre a resistência do circuito e 
o valor K . Grandes correntes exigem que a resistência do circui-
o 
to seja a menor possível. Para i = 1000 A de pico e Rc = O,lQ e 
supondo k = 1,3,~ = 10 cm, d = 5 mm obtém-se n = 92,4%. 
e 
Se 
Rc = lQ obtém-se ne = 45%. Portanto em altas correntes de descar-
ga devemos minimizar ao máximo a resistência externa do circuito. 
V.4.3. Solução a Três Parâmetros (a,S,E ) 
0"-
Todos os dados da literatura (57,156,161-163) indicam que o 
inicio da descarga se faz através de um fino filamento cujo diâme 
tro aumenta até ocupar todo o diâmetro interno do tubo. 
O fato de a teoria de Markiewicz, Emmett e Holzrichter (155, 
k56) (Teoria MEH) não levar em conta esse começo da descarga con-
duz a não concordância satisfatória entre a teoria e a experiên -
cia. Por exemplo, observa-se experirnentalwente que, mesmo esco -
lhendo valores para a muito menores que o valor crítico 0,75, não 
se obtém uma descarga em regime subcrítico (163). Também a teoria 
MEH estima para a corrente de pico valores de 15 a 45% maiores do 
que se obtém na prática (163). 
Markiewicz e Emmett (156) especularam se ~ autoi~dutância do 
arco não seria a responsável pelo lento início da descarga, devido 
aos extremamente finos streamers que se formam. 
Dishington e outros (163), entretanto, lograram mostrar que, 
supondo que é apenas a resistência r da lâmpada que varia com o 
tempo, pode-se conseguir uma ótirna concordância entre o valor teó 
rico da corrente e o seu valor experimental. 
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Teríamos então que, na fórmula da resistência do arco 
r = 4n2/nd;, a variação do diâmetro do arco da produziria a varia 
çao de r. Goncz (158) considerou que a equaçao (5.27) se aplicaria 
até mesmo durante o curto período de crescimento do arco. Assim 




No começo da descarga pequenas correntes e pequenos diâme-
tros de arco produziriam uma grande resistência da lâmpada. A re-
sistência deve decrescer de valores muito altos até atingir valo-
res próximos a 'Hl no pico de corrente, voltando a crescer com a di 
minuição da corrente. 
Considerando a lei de Ohm válida para a lâmpada e substitui-
do nela (5.46) obtém-se da em função da corren~e e tensão na lâm-
pada. 
d a (5 .47) 
Dessa fórmula, medindo-se i e V com o tempo podemos conhecer 
como da varia com o tempo. 
Dishington e outros (163) concluiram da experiência que o 
diâmetro do streamer, no instante de tempo t
1
depende da energia E 
por unidade de comprimento do arco que foi dissipada até aquele -
instante de tempo. Experimentalmente obtiveram: 
- 1,5 (5.48) 
onde 
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Os detalhes dessa teoria nao serao repetidos aqui. A conclu-
sao final a que chegam esses autores é que aos dois parâmetros a 
e S da teoria MEH deve-se acrescentar um terceiro · parâmetro 
~ ; E /~, onde E é a energia originalmente acumulada no capaci-
o o o 
tor e ~ o comprimento do arco. Dishington e outros concluem que 
a corrente normalizada e a largura do pulso são funções da ener -
gia E • o 
Esses, autores apresentam urna série de gráficos que permitem 
otimizar o circuito de 'descarga de urna lâmpada. A discrepância e~ 
tre a 511a teoria e os resultados experimentais não é maior que 
5%. 
V.S. Sistemas de Triger 
C~da ciclo de operaçao de urna lâmpada a gas involve dois pr~ 
cessas: o processo de triger e o processo de descarga. A função do 
triger é iniciar a descarga do capacitar que armazena a energia 
(164). Isto se consegue criando urna faísca dentro da lâmpada. A 
existência dessa faísca ou streamer reduz grandemente a resistên-
cia entre os eletrodos da lân~ada, permitindo o fluxo de corrente 
do capacitar para a lâmpada. A faisca ou ionização inicial é ge-
rada criando-se dentro da coluna de gás um grande campo elétrico. 
Há dois métodos principais usados para criar este campo, denomin~ 
dos triger paralelo ou externo e triger em série. Ambos empregam 
um transformador de alta tensão para gerar um pulso curto (- l)JS) 
de alta tensão (10 a 30 kV). Hã vantagens e desvantagens em cada 
método e eles podem não ter o mesmo desempenho quanto a vários 
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aspectos: tensão necessária para a produção de faisca, eficiência 
que se obtém da lâmpada, repetibilidade do pulso de luz, cornplexi 
·dadé- de ci.rcl'i to, geração de ruído de RF, etc. 
Na Fig. v.6 ternos o esquema do triger em paralelo e na Fig. 
V.7 o esquema do triger em série. Geralmente, em ambos os casos , 
usa-se um fio de 0,02" de níquel enrolado ao redor da lâmpada, o 
qual, devido à proximidade dos eletrodos, produz dentro da lâmpa-
da um campo suficientemente alto para ionizar o gás. 
Urna modificação simplificada do método de triger paralelo e 
apresentada na Fig. V. 8 e que foi a usada por nós quando começamos 
a construção deste lase·r. O potencial de triger é obtido do pro-
prio capacitar de armazenamento. Um fio, partindo do anodo do ti-
ratron e enrolado em volta da lâmpada, e usado corno triger. 
O método que viemos a adotar para o triger é o método do si-
roer, mostrado na Fig. V.9 em sua versão simplificada. Usa-se ape-
nas urna fonte DC de alta tensão em paralelo com a lâmpada, que e~ 
tabelece uma fraca corrente fluindo continuamente através da lâm-
pada. Este método não apresenta os inconvenientes dos demais. 
V.S.l. Triger Paralelo 
Hook e outros (164) apresentam as tensões e correntes exis-
tentes nos principais pontos do circuito de triger paralelo (Fig. 
V .6). Urna corrente de 200 mA aparece entre os te-rminais da lâmpa-
da apos a aplicação do pulso de alta tensão no fio de triger. 
Ficou provado que a melhor tensão para o triger é a negati 
v a, qualquer que seja a polaridade do capacito r. A estabilidade -
dos pulsos da lâmpada piora muito com o triger positivo. No caso 
de triger positivo há grande ji ter de tempo e de arnpli tude e o de 
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Fig. V.9. Circuito de triger 
com simer. 
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sempenho da descarga nao é uniforme. A quantidade de energia neces 
sária para a formação do streamer de ionização é da ordem de 1 mJ. 
Neste sistema são usados tensões de triger da ordem de - 10 kV. 
V.5.2. Triger em Série 
Hook e outros (164) estudam também o triger em série (Fig. 
V.7) e apresentam as tensões e correntes principais desse circui-
to. ~ usado um transformador de núcleo saturado, que em saturação 
tem 19 ~He,e fora da saturação 800 ~e. A resistência do secundá-
rio é 0,0330. o pulso do secundário é 20 kV de pico. A corrente 
de triger deve ter a mesma direção da corrente fundamental. 
A formação de streamer neste caso é mais uniforme que no ca-
so do circuito em paralelo. O streamer está inteiramente formado 
em 15 nseg. A intensidade de corrente inicial é aproximadamente 
100 vezes maior no trigger em série do que no paralelo. A energia 
de triger é da ordem de 250 mJ. ~ difícil obter repetição de pul-
sos maior que 10 pps. 
O estudo do espectro de interferência eletromagnética feito 
na ref. (164) mostrou nível de ruído de RF superior ao do triger 
paralelo; 
Hook e outros (164) concluem que o sistema mais conveniente, 
entretanto, é o triger em séri~ 1 quando comparado com o paralelo. 
Para lasers de rubi e neodírnio a presença de um indutor em série 
. com a lâmpada não tem importância, pois o pUlso dessas lâmpadas ~ 
bastante largo (centenas de microssegundos a milissegundos), po -
rém nos circuitos de laser de corante é inadmissível a. presença -
do indutor. 
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V.S.3. Triger Paralelo Simplificado 
Este é o mais simples sistema de triger, como se ve na Fig. 
V.8. Uma grande limitação desse sistema é que a tensão de triger 
é igual à tensão nos terminais da lâmpada. Geralmente a tensão 
d~ triger deve ser bem rnaior,principalmente se entre os termi -
nais da lâmpada a tensão é baixa. Em consequência da insuficien-
te tensão de triger não se consegue a ionização da lâmpada com 
baixas tensões no capacitar. Este sistema foi bastante usado nos 
estágios iniciais de construção deste laser. 
Uma resistência de· 150 MQ iguala o potencial dos eletrodos, 
ligados,respectivamente 1 ao capacitar e ao anodo do tiratron. Ao 
ser aplicado um pulso de cerca de 200 V à grade do tiratron o ano 
do deste entra em curto com a terra. Essa queda brusca de poten-
cial no anodo é sentida pelo· fio de triger enrolado na lâmpada , 
que nas proximidades de um dos eletrodos causa o aparecimento de 
forte campo elétrico entre o fio e o eletrodo. Esse campo ioniza 
o gas. 
As desvantagens do triger paralelo simplificado são inúme -
ras. Entre elas citamos as seguintes: 
1 - Vida média da lâmpada extremamente curta, com a explosão do 
tubo depois de centenas ou apenas alguns milhares de pulsos da-
dos; 
2 - rápida e forte erosao do tubo, tornando-o frágil e diminuindo 
a sua transparência; 
3 - forte sputtering dos eletrodos com a consequente deposição de 
camada preta condutora sobre o tubo. Isto diminui a transparência 
do tubo e dificulta grandemente a ionização do gas; 
4 - grande dificuldade em se obter descargas a baixas tensões no 
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capacitar. A tensão de ruptura aumenta rapidamente com o número 
de pulsos dados; 
5 - grande jiter de tempo; 
6 grande variação de intensidade de pulso para pulso (jiter de 
intensidade); 
7 forte onda de choque acústica; 
8 - grande nível de ruído de rádio-frequência; 
9 grande vari':ção do acoplamento entre a lâmpada e o laser, de 
pulso para pulso, devido à não repetibilidade espacial da descar 
ga ( ji ter <espacial) . 
Verificou-se que o' desempenho da lâmpada depende mui to da 
forma corno o fio de triger está enrolado, principalmente próximo 
aos eletrodos. Foi possível melhorar um pouco o funcionamento da 
lâmpada afastando o fio do eletrodo. 
Este sistema de triger foi abandonado devido ao seu péssimo 
desempenho e substituído pelo simer. 
V. 5. 4. Triaer com Si me r 
O circuito de descarga com simer é mostrado na Fig. V.9. A 
corrente de simer pode ser inter pretada como o prj_meiro canal de 
plasma existente na lâmpada capaz de dar início à descarga. Essa 
corrente (20 mA), e muito maior que a primeira faísca (strearner) 
que surge no gas, comparada com os outros tipos de triger. Essa 
corrente é também uma fonte de luz ultravioleta que contribui pa-
ra a fotoemissão de eletrons dos eletrodos, do tubo e do gás. Não 
foi feito ainda um estudo detalhado do processo pelo qual a corre~ 
te de simer se transforma em urna descarga de arco. A corrente de 
simer deve ser, entretanto, o ponto de partida para os streamers 
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que conduzem a ionização ao resto do volume do gas. 
Fisicamente, a corrente de simer se apresenta como um fino -
filamento de plasma ao longo do eixo da lâmpada, com diâmetro de 
aproximadamente 1 mm. _A razão pela qual a corrent.e de simer não -
ocupa todo o volume do gás pode ser qualitativamente explicada p-" 
la-·léi da constância do número j/p, onde j é a densidade de cor -
rente e p a pressão (146). Se a corrente fornecida pelo circuito 
externo nao pode aumentar, para que esse número se mantenha cons-
tante com o aumento da pressao, é necessário uma diminuição da 
área da seçção reta da corrente. j/p = Const. pode ser demonstra-
do pelo prinéípio da semelhança (146,165). 
Em (57) foi fotografada a sequência de inici~ção e crescimen 
to do arco em diferentes intervalos de tempo durante o pulso.ObseE 
va-se que o arco cresce uniformemente a partir do eixo da lâmpada, 
ao invés de fazê-lo erraticamente, como ocorre nos outros tipos de 
triger. 
A corrente de simer aquece o g"ás ,fornecendo energia cinética 
para as partículas. 
A consequência mais drástica que resulta do uso do simer e o 
extraordinário aumento da vida da lâmpada. A onda de choque produ 
. -
zida com o início da descarga é muito menos intensa com o sirner -
do que com os demais tipos de triger. A erosão do tubo e o 
sputtering dos eletrodos são em escala muito menor e se distribuem 
uniformemente no interior do tubo. Em consequêDcia disso, pode-se 
descarregar no tubo energias próximas à energia de explosão (defi . -
nida anteriormente) e obter uma vida média muito maior do tubo . 
.E: fácil entender que,no laser de corante a lâmpada de pulso 
rápido, a importância do simer é maior do que nos lasers de pulso 
mais lento, como, por exemplo, no laser de neodírnio. 
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A descarga com simer torna o tempo estatístico de início da 
descarga ('l' ) praticamente igual a zero devido ao perfeito sincro 
s -
nismo entre os pulsos do laser e o comando de triger externo.Ine-
xis te, poxtanto, o problema de ji ter em tempo. 
O simer elimina praticamente a variação da intensidade de 
pulso para pulso. Obtém-se grande reprodutibilidade e estabilida-
de dos pulsos da lâmpada. Elimina-se o ji ter de intensidade. 
Corno o arco está inicialmente centrado e a descarga se prece~ 
sa com simetria, o acoplamento ótico entre a lâmpada e o laser so 
fre menos yariações de pulso para pulse. Obtém-se portanto menor 
divergência do laser e menor jiter espacial do feixe de saída. 
Obtém-se com o simer 20% a mais de pico de luz da lâmpada do 
que com os outros tipos de triger. No caso do laser de Rh 6G isto 
representa um aumento de 50% na potência. 
Obtém-se ótima repetibilidade dos pul.sos da lâmpada, isto é, 
nenhum pulso falha. Este é um dos defeitos mais frequentes no tri 
ger paralelo simplificado (item V.5. 3). A repetibilidade é obtida 
a tensões entre os eletrodos extremamente baixas, por exemplo,500 
V em "gap " de lO cm usando lâmpadas da Xenon Corporation (850AR 
ou 701AR) • 
O sirner contribui para diminuir os efeitos de choque acústi-
co sobre o corante, que segundo Bli t ( 166) podem contribuir para 
a terminação prematura do pulso do laser. 
O nível de ruído de RF produzido pela ruptura da descarga 
também é o menor de todos os sistemas de triger. 
O primeiro trabalho que apresenta um laser de corante bornbea 
do a lâmpada usando o simer corno triger foi publicado por Jethwa 
e Schafer em 19 74 (54) . O circuito de descarga e de sirner desses 
autores é bastante diferente do apresentado nesta tese. A solução 
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encontrada por eles é também de muito mais difícil execução. 
V. 6. Prepulso 
O prepulso pode ser considerado corno um tipo de triger. Vamos 
considerá-lo de forma diferente. Todos os sistemas de triger vis-
tos até agora afetam a ruptura da descarga. o prepulso afeta a 
própria descarga, no sentido de que com o prepulso mudam o tempo 
de subida, a intensidade e a forma da descarga. O prepulso é sim-
plesmente um pulso de baixa corrente que se descarrega na lâmpada 
' 
momentos antes do pulso principal. Ao contrário do simer, o prepul 
so ioniza todo o volume do tubo de descarga. Com o prepulso, opu.!_ 
so principal se desenvolve livre dos fenônemos inerentes a ruptura. 
Como foi demonstrado por Dishington e outros (164), a lenta 
subida da corrente após a ruptura é devida a grande resistência que 
os streamers iniciais oferecem à passagem da corrente. Como a re-
sistência da lâmpada é baixa com o prepulso (alguns ohms), a cor 
rente não tem mais uma subida lenta. A corrente inicia-se de for-
ma descontínua, com uma inclinação bem acentuada no começo. O re-
sultado final é urna diminuição do tempo de subida e um aumento da 
intensidade do pico de corrente. (Fig. V.l). 
O maior efeito do prepulso é o considerável aumento de potê~ 
cia que se obtém do laser de corante. 
A idéia do prepulso foi pela primeira vez apresentada por 
Ernrnet e Schawlow em 1963 (167). 
Esse trabalho mostra que a presença do prepulso permite que 
grandes densidades de corrente sejam descarregadac: nas 13.mpadas -
durante alguns microssegundos. Segundo Emmett e Schawlow, sem o 
emprego do prepulso, as grandes densidades de corrente que podem 
ser obtidas com o prepulso, conduziriam imediatamente à explosão 
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da lâmpada devido à tremenda onda de choque formada no proc~sso 
de iniciação e desenvàlvimento da descarga em razão das instabi-
lidades do arco no tubo. 
A primeira aplicação da técnica. do prepulso à lâmpada de la-
ser de corante foi feita por Ornstein e Derr (161). Os resultados 
do uso do prepulso no laser serão apresentados nos Itens seguin -
tes. 
V.7. Simer e Prepulso 
Uma pergunta importante surge: nao há uma redundância em se 
, 
usar o simer e o prepulso no mesmo sistema? A resposta e nao. Os 
argumentos a favor da incorporação do simer e prepulso são vários 
e serão apresentados a seguir: 
l) o prepulso não é redundante em relação ao simer por que o pre-
pulso é uma forma de descarga em arco e o sirner é uma descarga f~ 
lamentar, em consequência, o sirner não é capaz de diminuir a resis 
tência da lâmpada como o prepulso o faz 1 pois o plasma do prepul 
so enche todo o tubo e o simer nao; 
2) o simer não é redundante em relação ao prepulso, isto é, para 
início da descarga de prepulso o simer é o sistema de triger mais 
eficiente. Sem o simer, para se iniciar a descarga do prepulso s~ 
ria necessário o uso de um dos sistemas de triger já vistos ante-
riormente. 
Para esse fim, o triger em série deve ser abandonado pois 1 -
mesmo nas condições de saturação, a indutância apresentada pelo 
indutor em série com a lâmpada é alta demais para as lâmpadas de 
laser de corante. o triger em paralelo é inferior ao em série 
(57,164) quanto à estabilidade da descarga, o que pode afetar o 
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desenvolvimento da descarga do pulso principal. 
A razão disso é que a eficiência do prepulso no pulso princ! 
pal é função do atraso deste em relação àquele, isto é, existe um 
atraso étimo entre o prepulso e o pulso, quando então se observa-
o máximo aumento de intensidade de luz do pulso principal (Fig. 
V.lO). Portanto um começo errático do prepulso deve afetar a inten 
sidade do pulso principal. Observamos que em alguns casos, esse 
atra~o é crítico, principalmente quando se utilizam baixas energias . . 
no capacitor principal (5-lOJ). Esse atraso étimo exige portanto 
repetibilidade do instante de ruptura da descarga do prepulso, o 
que so se pode consegui·r com o modo si roer de triger. 
A Fig. V.ll mostra o grau de estabilidade que se obtém quan--
do se usa o prepulso com o simer. Vemos nessa fotografia, obtida 
em 10 pulsos superpostos, os pulsos de tensão através da lâmpada, 
medidos com ponta Tektronix (P6013A) para alta-tensão e alta-fre-
quência e 0 pulso de corrente medido com ponta de Rogowski de 
construção própria, com blindagem para o campo elétrico. Observa-
-se uma extraordinária estabilidade do início da descarga e dos -
picos de tensão e corrente i 
3) o sirner permanece válido quando nao se usa o prepulso, permitiE. 
do que nao haja U.'lla queda brusca no desempenho da lâmpada
1 
que CO!'_ 
tinuará a ter étima estabilidade temporal e de intensidade dos 
pulsos e uma maior vida média. 
V.7.1. Resultados Experimentais 
As Figs. v.2a e V.2b mostram a potência de saída do laser 
obtida para dois corantes. Na Fig. V.2a temos a potência da Rh6G 
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Fig. V.lO. Linha defmissão de 4476 ~de xenônio com prepulso em 
função do atraso. Escala h o ri zontc.l: 10 ]Jseg/di v. 
11\. 
/' --,_,/ 
Fig. V.ll. Pulso de corrente (em baixo) e tensão (em cima) para 
8 kV aplicados aos capacitares. 10 pulsos sucessivos superpostos. 
Escal.a horizontal: 5 ]Jseg/div. 
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temos a saída de 7-dietilamino-4-trifluorometil cumarina em p-di~ 
xano (2xl0- 4M/2) leisando entre 4800 ~ e 5100 ~. As figuras foram 
obtidas a partir de 10 pulsos superpostos, fotografados em polaró2:_ 
de da tela de um osciloscópio Tektronix 7514. Os resultados foram 
obtidos com simer, com e sem prepulso. o capacitar foi de 2 ~F. 
As medidas foram feitas longe do ponto crítico. Para a Rh 6G, o -
valor crít.ico foi 2,4 kV e a medida foi feita a 3,4 kV. Para a cu 
marina, o valor .crítico foi 4,0 kV e a medida foi feita a 5,2 kV. 
Usou-se lâmpada 850 AR da Xenon Corporation refrigerada com H 2o 
desmineralizada. A cavidade é de banda larga com espelho de saída 
de 94% de refletividade·. Observa-se que a Rh 6G aumenta a potên -
cia de 100% com o prepulso e a 7-dietilamino 4-trifluorometil cu-
marina aumenta 600%. A estabilidade em tempo e amplitude são notá 
I 
veis. A potência de saída da lâmpada e mostrada na Fig. V.l. O p~ 
co sofre um aumento de 88,5% e o tempo de subida (0-100%) diminuiu 
de 3,8 ~seg para 2,2 "seg. Podemos indicar aproximadamente a qua~ 
tidade de luz total emitida pelo número IxT112 onde I é a intens~ 
dade de pico e T112 a largura à semi-altura (10,168). A taxa de 
subida da intensidade de luz e outro parâmetro importante e é im-
dicado por I/TRT' onde TRT é o tempo de subida. Este parâmetro e 
fundamental para o laser de corante. Apresentamos a tabela abaixo 
que foi obtida da Fig. V.l. 
No ·trabalhe de Ornstein e Derr (161) a variação nos tempos de 
subida (10-90%) 1 para lâmpadas da Xenon Corporation 701AR1 foram de 
0,5 fLSeg para 0,2 t'seg e a intensidade variou de 3,4 para 5,4, is 
to é (I/TRT) ~ 27 e (I/TpT)~ ~ 7
1
uma variação de 297%. 
cp ·· -P 
Segundo (161) com o envelhecimento do corante, o fator de au 
menta de potência aumenta (a saída do laser com prepulso decresce 
mais lentamente com a vida do corante do que a potência decresce 
sem prepulso). Um tempo de subida rápido é mais significativo pa-
Tabela 5.1. Efeito do prepulso no pulso de luz da lâmpada. 
Intensidade Tempo de Largura ., Luz total 
I Subida Média Emitida 
(unid.arb.) TRT Tl/2 I X Tl/2 
( seg) ( seg) 
sempre 2,6 3,8 10,2 26,52 
( sp) 
com pre 4,9 2,2 8,3 40,67 
(cp) 
Variação Aumento Diminuição Diminuição Aumento 
Percentual de Intensidade do Tempo de de Largura Total da 
de (cp) em Subida Média Luz Emitida 
Relação a 















ra os demais corantes do que o é para Rh 6G. 
A melhoria do prepulso na potência do laser é função da ten-
sao no capacito r de descarga •. Próximo ao limiar a melhoria e 
maior. Segundo Ornstein e Derr, longe do limiar, o aumento para 
Rh 6G é de 2 e para a esculina e 7. Os nossos resulta dos foram 
aproximadamente os mesmos para a Rh6G e 7-dietilarnino-4-trifluoro 
rnetil-cumarina. 
Urna grande vantagem do prepulso é que a mesma potência pode 
ser obtida à menores tensões com o prepulso do que e requerida 
sem prepulpo, aumentando assim a vida da lâmpada. Em consequência, 
é possivel aumentar a pbtência média do laser. 
Um dado interessante de nossas experiê-ncias e a nece~sidade 
de se realinhar o laser ao mudar do regime (sp) para (cp). Isto 
deve ser devido a maior uniformidade do plasma que se obtém com 
o prepulso do que sem prepulso, apesar de estarmos usando o simer 
em ambos os casos. 
Há indícios de que a vida da lâmpada aumenta ainda mais com 
o us0 do prepulso se comparamos a sua vida com o uso apen~s do 
si me r. 
V.7.2. Construção do Sistema de Descarga 
O circuito elétrico do laser é mostrado na Fig. V.l2. Uma 
fonte de alimentação não-estabilizada, regulável de O a 10 kV,300 
W de potência máxima fornece carga através dos dois resistores de 
5 kQ aos capacitares de prepulso e pulso que estão em paralelo. 
Os capaci tores usados são da 11 Capaci to r Specialists Incorpo-
rated". O capaci tor de prepulso é sempre de menor capacidade que 
o do pul<>o principal. Os seguintes conjuntos de capaci tores foram 
-RESISTENCIA DE BALAST CAPACITOR DE CAPACITOR DE PULSO 
R= 200kQ - rmoc r""UL....;)V PRINCIPAL 5kQ 
H " " f 30Q,360W,fio ...... FONTE + DE ' "' SIMER 0.5J..!F,I5kV 2J..!F,15kV 
O -10 kV 
N-850 v. """ :··:. -30 mA 
XENON CORP LD 6kQ,fio .t.::::b 5kQ 
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O capacitar do pulso guarda uma relação de 2:1 a 5:1 do capacitar 
do prepulso. Ornstein e Derr em (161) usaram os capacitares 0,21JF 
e O,OJ.IJF
1
numa relação de 20:1. O isolamento dos nossos capacito-
res varia de 15 a 25 kV. As dimensões do capaci tor 2pF, 15 kV são 
(58xl45xl85) mm e do O,llJF, 25 kV são (30x64xl85) mm. A carcaça -
constitui um dos polos. Utilizando o método Standing wave (169, 
170) obtivemos o valor de z 120 nHe para a indutância dos capaci-
tores. Segundo o catálogo da CSipara os tipos 15W, a vida média 
6 7 com 20% de tensão reversa é de 10 descargas para 10 kV, 10 para 
' 
7 kV, > 10 8 para < 6 kV. 
Usamos em ambos os circuitos, de prepulso e de pulso, idênti 
cos tiratrons (5C 22) 1 conh~ciaos pela sua alta estabilidade de de 
sempenho e por possui rem uma longa vida1 ao contrário dos spark-
gaps. Os componentes do circuito de desca~ga principal foram ar -
ranjados ao redor da lâmpada 1 qe maneira a minimizar o tempo de 
subida da descarga. No projet0 da descarga principal, como mostra 
a tRaria de Markiewicz e Emmett (156), a optimização é obtida fa-
zendo-se com que o parâmetro de amorter-imento a seja pouco maior 
que o valor de regime crítico, a = 0,8, quando se obtém a máxima 
potência ótica de descarga. Consideramos essa preocupação irrele-
vante e:!':'. nosso caso, tendo em vista que em nosso projeto, já pa_E 
timos de um conjunto de elementos geométricos e p0.rârnetros cor.'. 
poucas possibilidades de variação p~ra atender às exigências de 
o<= O, 8. Por essa razão e que exigimos apenas mínima a indutância 
total, o que se obteve pela geometria apresentada na Fig. III .16. 
A razão seguinte e que a característica V-i da lâmpada nas condi-
çoes de prepulso nao e a mesma que sem prepulso. !l.s condições pa-
ra a otimização serão portnnto diferentes das obtidas em (156). 
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Na Fig. V.l2, a fonte principal flutua em relação à terra do 
sistema. Um resistor de 6kD, colocado entre os anodos dos tira 
trons, li mi ta a corrente de descarga do capacito r principal atra-
vês do tiratron do prepulso, quando este é trigeado. Uma resistê~ 
cia de 30D, 360W, de fio 1 está ew série com o capacitar de prepul-
so. Esta resistência visa a formação do pulso do prepulso, como 
também baixar o valor da corrente de pico do prepulso, tendo em -
vista dispormos de um número limitado de capacitares. Uma chave -
permite que se desconecte a carga do capacitar do prepulso, o 
que permàte comparar o fQ~cionamento do laser com prepulso e sem 
prepulso. 
O circuito de triger dos tira~rons é mostrado na Fig. V.l3. 
Ao ser aplicado um pulso de - 5-15 V ao triger do SCR (Texas TIC 
126D, 12A, 600V ou Motorola 2N4444, 400V ou GE Cl06 Dl, 400 V) 
descarrega-se o capacitar c, ~ 0,1 ~F através do SCR e do primário 
~ 
do transformador de pulso T1 • O diodo D1 impede o apareciment.o de 
pico na reversão da corrente. o tiratron 5C 22 exige um pulso po-
sitivo de triger com pico maior que 150 V
1
com tempo de subida de 
100 nseg. No circuito de triger do prepulso usamos no secundário 
de T1 apenas o diodo D2 . No circuito disparador do pulso adicion~ 
mos no secundário de T1 , um sistema para polarização negativa da 
grade do tiratron em relação ao catodo. A polarização é obtida 
da forma indicada na Fig. V.l3. Temos portanto uma fonte de pela-
rização de 147 VDC gue dividida pelos resistores de 34 kn e 680kD 
nos dá - 140 VDC de polarização da grade. O pico de t!:'ige·r (ten-
sao acima de zero) deveria ser de + 245V. No osciloscópio verifi-
ca-se que esse pico ê de + 230V. o capacitar c 2 ~ 0,1 ~F acopla 
0 pulso de disparo do secundário à grade. O transformador de pul 
so 1:1 foi por nos construído e é de núcleo saturado e de alto i-
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A razao do uso de uma fonte polarizadora no circuito de tr.i-
ger do tiratron principal deve-se ao seguinte fato: a brusca que-
da da tensão do anodo do tiratron na descarga do prepulso, se 
acopla capacitivamente à grade do tiratron principQl, através da 
placa desse tiratron e da resistência de 6kQ existenr.e entre as 
placas de cada tiratron. Essa brusca mudança na tensão placa-gra-
de do tiratron principal o ioniza, dando início à descarga do ca-
pacitar princip~l 1 sirnultâneamente com a descarga do prepulso, o 
que e indesejável, pois a des.:.arga pri-ncipal deve ocorrer sob co-
mando externo, tempos após a descarga do prepulso. A polarização 
negativa do tiratron principal torna este insensivel às perturba-
ções externas. O sistema de triger do tiratron principal é também 
totalmente blindado para R F. O circuito no secundário do transfor 
mador T
1
, no caso do pulso principal, não é de todo satisfatório 1 
pois não há uma proteção efetiva dos componentes do circuito de -
triger ao retorno da alta tensão através da grade. Em (171) para 
o mesmo tiratron 5C22 é dado um exemplo como isso pode ser resol-
vido. 




A ruptura da corrente de simer na lâmpada P obtida simplesme~ 
te elevando-se a tensão da fonte de simer até 5-7 kV, quando en-
tão surge um filamento continuo de plasma centrado no eixo da lâm 
pada. Na construção dessa fonte foram usados elementos encontrados 
no mercado nacional. ~ uma fonte DC de 300W, não estabilizada, r~ 
gulável de O a 10 kV, capaz de fornecer até 30 ml'. de corrente. O 
circuito dessa fonte é apresentado na Fiq. V.l4. As experiências 
para obtenção da corrente de simer na lâmpada foram feitas inicial 
mente usando-se uma fonte de alta tensão de fotomultiplicadora.V~ 
rificou-se _que o arco de simer era muito mais estável com a fonte 
de fotomultiplicadora do que com a fonte por nós ini,cialmente 
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construida. A razao disso era o nivel de filtragem de AC que deve 
ser relativamente alto. Na fonte final usamos capacitares de fil-
tro com um total de 2 vF. Após obter ruptura do arco de simer, -a 
tensões entre 5 e 7 kV, a tensão através da lâmpada se estabalece 
em torno de 1000 v, independentemente da corrente de simer, cujo 
valor ótimo é de cerca de 20 mA. A constância da tensão com a va-
riação da corrente significa que a lâmpada está funcionando em 
regime de desca~ga do tipo "glow". Verifica-se ser válida a lei -
de Ohm. A resistência da lâmpada para urna corrente de 20 mA é de 
cerca de 50 k Sl. 
O simer, que é man'tido aceso ininterruptamente, aquece a lâE]. 
pada a 54°C e a célula do corante de 21°C a 25°C. Exige, portanto, 
um sistema de refrigeração para a lâmpada. 
Um problema importante surge na incorporação do sirner ao cir 
cuito da Fig. V.l2. Esse problema não ocorre no circuito simples 
da Fig. V.9. Vamos chamar esse problema de problema de estabiliz~ 
ção do sirner. Consiste em que após um pulso de descarga, a cor-
rente de simer não se estabelece automaticamente através da lâmp~ 
da, mas sim através de um ou outro dos tiratrons. Isto ocorre so-
mente quando a polaridade do sirner em relação à fonte principal é 
a indicada na Fig. V.l2. 
A polaridade reversa da fonte do simer, que aparentemente se 
ria a mais lógica, encontra, entretanto: maiores dificuldades de 
realização. Com essa polaridade a corrente de simer fica instável, 
aumenta muito a tensão de ruptura do simer e a fonte de simer car 
rega os capacitares de armazenamento, presurndvelmente via a capa-
citância parasita existente entre o anodo e o catado dos tira -
trens. O aumento que se ver i fica da tensão de ruptura deve-se ao 
fato de que a corrente de carga, através da capacidade parasita, 
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produz uma queda de tensão na resistência de ballast (~) que di-
minui a tensão disponível para a ruptura da lâmpada. Não nos foi 
possível encontrar uma solução para esses problemas. 
Um melhor conhecimento do funcionamento do tiratron (172,173) 
e da lâmpada permitiu encontrar uma solução para o problema da e~ 
tabilização do simer que ocorre com a polaridade indicada na Fig. 
V.l2. 
Com essa polaridade, a nao ocorrência de rápido bloqueio do-
tiratron imediatamente após um pulso, toda a corrente de sirner pa.ê_ 
sa a flui :r; pelo tiratron. Isto pode s:or evitado escolhendo um va-
lor adequado para a resistência. de ballas t RB, o que acelera o 
processo de 11 sirnerização" da lâmpada e o processo de bloqueio do 
tiratron. Esse problema pode ser explicado de acordo com a segui~ 
te hipótese de trabalho. 
A reta de carga V ~ VB - i~, determinada pelas condições de 
operaçao da fonte de simer, deve cort.ar a característica V-i da 
curva da lâmpada em apenas um ponto. A Fig. V.l5 mostra 2 retas -
de carga: uma corta V-i em apenas um ponto (ponto 4), corresponde~ 
do a ~ grande e a outra corta V-i em 3 pontos (pontos 1, 2, 3) 
correspondendo a RB pequeno. Deve-se usar Rs o mais êilto p:Jss"ível' .. A 
instabilidade de operação do simer está relacionada com o fato de 
que após o pulso principal; a porção inferior da curva V-i do tu-
bo (e portanto a tensão VB de ruptura) sofre um desvio para a di-
reita na Fig. V.l5. Isto se deve ao seguinte: A lâmpada trabalha 
na região ascendente da curva de Paschen, devido à pressao alta 
do gas. Nessa região, um aumento de pressão no gás apos o pulso -
conduz a um aumento da tensão de ruptura. Logo, a curva V-i pode 
agora, em sua nova posição, cortar a reta de carga em 2 ou 3 pon-
tos, surgindo uma instabilidade que pode inibir o simer. Toda a 
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Fig. V.l5. Função V-i da lâmpada e reta de carga do simer. 
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Fig. V.l6. Tensão nos terminais da lâmpada. 
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tensão do simer, então, passa a ser aplicada na placa do tiratron 
e se isto ocorre num tempo suficientemente pequeno, comparável ao 
tempo necessário para o recobrimento do tiratron (172), este nao 
entrará no estado de bloqueio. Como resultado, a corrente DC de -
simer passará a fluir através dos tiratrons via a fonte principal. 
O aumento de resistência de ballast impede que isso aconteça. Es-
sa resistência também não pode ser muito grande, pois verificou-se 
que uma fraca corrente de simer pela lâmpada é mais facilmente 
inibida do que correntes grandes. Observa-se que a inibição do si 
rner com p!3quenas correntes é tanto maio-r quanto maior for a ener-
gia de pulso descarregàda na lâmpada. Existe, portanto, um ponto 
Ótimo de operação que ocorre para RB = 200 kQ. Com esta resistên-
cia podemos descarregar até lOOJ na lâmpada à tensão de lO kV. 
Verificou-se que a instàbilidade do simer muda com a vida do 
tiratron, sendo maior com tiratrons novos. Isto significa que um 
tiratron novo entra em bloqueio mais lentamente que um usado. 
Podemos forçar a lâmpada a entrar em estado de simer enrolan 
do um fio ao redor da lâmpada a partir de um de seus polos. Isto 
permitiu que não se observasse inibição usando um tiratron novo. 
Pode-se também forçar o bloqueio do tiratron usando, por exemplo, 
a técnica indicada em (171). 
A Fig. V.l6 mostra a tensão nos terminais da lâmpada em fun-
çao do tempo. A tensão de carga do capacitar é 2 kV e a tensão de 
simer é de 3 kV. O periodo de restabelecimento _automático da ten-
são de simer nos terminais da lâmpada cheg~ a 200 ~seg, como se 
ve da Fig. V. 16. Este tempo depende também da energia descarrega-
da na lâmpada. 
Observou-se que o perfeito funcionamento do simer e do pre-
pulso exige que se minimize ao máximo a introdução de capacitân-
197 
cias e condutâncias parasitas, em paralelo com a lâmpada e os ti-
ratrons (173). Esses elementos podem ser introduzidos por razões 
construtivas do laser. A água de refrigeração da lâmpada é urna 
condutância parasita em paralelo com a lâmpada. O cuidado que ti-
vemos em diminuir ao máximo a condutividade dessa água foi plena--
mente justificado. 
V.7.3. Atraso 6timo 
Fizemos urna tentativa de determinar os parâmetros do prepul-
. 
soque fornecem um atraso ótimo. Na Fig. V.l2 variamos os valores 
de R, L e C do prepulso, modificando a forma e a corrente de pico 
do prepulso. Variamos R de alguns 6hms a 800 àhms. Se hã algum 
efeito, este é pequeno demais para ser observado. o que realmente 
ficou estabelecido é que o atraso ótimo depende da energia do ca-
pacitor principal. Se este tem valor grande (- lOOJ) então o atra 
so é da ordem de 30 ~seg, se pequeno
1
o atraso é de alguns micras-
segundos. 
E importante assinalar que o atraso ótimo ocorre as vezes 
quando a intensidade do prepulso já decresceu quase a zero, porta_r:>. 
to bem longe do pico. Isto é mais notável em (161). 
Observou-se um estranho comportamento de algumas linhas no es 
pectro de emissão em função do atraso: o pico 4476 ~ do xenônio 
(Fig. V.lO) é fortemente dependente do atraso, havendo tanto au-
menta como inibição do pulso principal,em função do seu atraso em 
relação ao prepulso. 
Essa anomalia no comportamento de linhas espectrais de emissão 
do xenônio so pode ser explicado utilizando a ciné·tica das transi 
çoes atômicas do gás ionizado, levando em conta a vida média dos 
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estados excitados, etc, que deve sofrer alteração nas condições 
do regime de prepulso. 
As causas físicas do atraso ótimo de operaçao do prepulso sco 
desconhecidas. Sabe-se que o mesmo ocorre em sistemas de e-pinch 
usados para pesquisas em plasmas visando à fusão termonuclear. 
V.7.4. Análise Espectral 
Observamos que a potência do laser com corante que leisa no 
azul (ver Fig. V. 2b) pode ser grandemente melhorada quando se usa 
-
o prepulso. Esses corantes tem fortes bandas de absorção no ultra 
violeta. Além disso, Emmett e Schawlow (167) observaram que a emis 
são de luz ultravioleta da lâmpada aumenta mais que a emissão no 
2 visível, ao aumentar a densidade de corrente de 2000 A/cm para 
25000 A/cm2 . Assim à 3000 ~verificaram um aumento, na intensida-
de1de um fator 100 e de 2500 a 3000 ~o aumento foi de 250. 
Efeito semelhante também poderia estar ocorrendo em nosso 
casoa Esse efeito deveria contribuir para o grande aumento que se 
verifica na potência dos corantes no azul, quando comparados com 
a Rh 6G, cuja banda fundamental é no visível. Foi então medida a 
emissão espectral da lâmpada com prepulso. Usando uma fotomulti-
plicadora RC A 1P28, um espectrometro Spex de l/2m e um integra-
dor Boxcar PAR modelo 160 obtivemos o espectro da lâmpada, usando 
uma repetição de 1 pps de 2000 ~ a 6000 ~- Para medidas acima de 
4000 ~usamos um filtro de rejeição do UV. O boxcar foi usado com 
um~ porta de 2,8 ~s a partir do começo do pulso. Entretanto, todas 
as nossas tenta ti v as de registrar algum aumento maior no UV falha 
ram. o aumento de energia integrada nos primeiros 2,8 ~s foi de 
cerca de 2, 5 e foi aproximadamente constante ao longo de todo o 
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espectro medido. o uso do boxcar nessa baixa repe~ição e a confia 
bilidade dos resultados só foi possível devido à grande estabili-
dade dos pulsos da lâmpada no tempo e na amplitude. 
Nessa experiência utilizamos capacitar de 2 ~F, lâmpada 850 
AR de 5 mm de diâmetro interno. Determinamos a densidade de cor-
rente a 4 kV. A corrente é calculada pela fórmula I = CV/T
112
, on 
de T112 e a largura do pulso ·de corrente. 
so e 
As densidades de corrente foram, respectivamente, com prepul 
sem prepulso de 1 j = 12732 A/cm
2 e j = 11204 A/cm2 . Supon 
cy ç -
do que a ,essas densidades podemos aproximar o espectro da lâmpada 
ao espectro do corpo ne-gro e usando a fórmula (5 .18) obtém-se: 
T = 14572,9°K e T = 13911,0°K. Pela Lei de Wien dada pela fór 
cy sp 
mula (5.22) obtém-se: (À - ) = 1988,5( e (). - ) = 2083,2 ~ , max.: cp max. sp 
donde se observa um ·deslocamento desprezível do pico de emissão 
do corpo negro. 
V. 7.5. Característica V-i da L.àmpada em Regime de Prepulso 
A otimização do circuito principal de descarga da lâmpada que 
funciona em regime de prepulso exige o conhecimento da caracterís 
tica V-i da lâmpada. Al&m dj_sso esse conhecimento é fundamental Pi:: 
ra a compreensão da física do plasma em lâmpadas em regime de pr~ 
pulso. Goncz (158) obteve que a característica de uma lâmpada nor 
mal é V = K i 0 • 5 . Neste ítem extendemos a análise de Goncz às lâm 
o 
padas prepulseadas. Como veremos a seguir ,a característica obtida -
por Goncz não se aplica ao regime de prepulso. 
Para se determinar a característica V-i da lâmpada deve-se -
obter a tensão e corrente com o tempo e medir a tensão no pico de 
corrente. Para a medida da tensão usou-se uma ponta Tektronix 
modelo P6013A para alta frequência e alta tensão. Para a corrente 
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construiu-se uma bobina de Rogowski com blindagem para o campo el~ 
trico (174,175). Essa bobina foi construída de acordo com a Ref. 
(174). Um integrador acoplado à bobina permite obter no osciloscó 
pio uma tensão proporcional à corrente que circula na lâmpada. Os 
valores absolutos da corrente de pico foram obtidos por cálculo, 
usando-se a fórmula i = CV~T112 , onde C = 2 ~F foi o capacitar -
usado, V
0 
a tensão de carga, i a corrente de pico e T
112 
a largu-
ra do pulso de corrente. Este último é obtido das fotografias da 
corrente tiradas do osciloscóPio com uma câmara Polaroide. 
Cons~deramos que o cálculo da corrente feito da forma indica 
da representa realmente o seu valor absoluto. Essa convicção e re 
forçada pelo fato de que para todas as tensões v
0 
a razão 
i/vR ~ constante, onde vR é a tensão de pico proporcional a corren 
te, obtida com a ponta de Rogowski. O valor da constante e 
(11,97 ± 0,57) kA/mV para 7 valores diferentes de V . O pequeno -
o 
desvio assegura a confiabilidade no valor calculado da corrente de 
pico. 
Na Tabela 5 .• 2 apresentamos os valores de tensão no capaci tor 
V
0 
(medidos com ponta de alta tensão Philips, modelo PM~240 e vol 
tímetro Philips calibrados), a tensão no pico de corrente, obtida 
com a ponta Tektronix e lida no osciloscópio V', o fator de cor-
reçao da tensão dado pelo catálogo da ponta em função da frequên-
cia c, a tensão corrigida V= cV', a corrente de pico calculada i, 
a largura a meia altura da corrente T112 , a tensão de pico pro-
porcional à corrente de pico obtida do osciloscópio vR, a consta_!! 




1 2 • A lâmpada usada foi 850 AR (5 mm ne 
diâmetro interno, 10 mm de comprirner,to) da Xenon Corporation. 
Corno se vê da tabela, K não ê uma constante, portanto o 
.o,5·- • _ 
V = K0 1 nao renresenta a caracter1stica V-i da lampada em re-
Tabela 5. 2. Determinação da característica V-i da lâmpada em regime de prepulso. 
--
Tensão Tensão Fato r Tensão Largura Corrente ''Corrente 11 Constante K =Vi-l/2 o 
no na de na Lâmpada da Calculada Medida da i/vR 
Capacitar Lâmpada Correção Corrente i=CV2/2 Lâmpada o 
v o V' V = cV' Tl/2 VR 
(kV) (kV) c (kV) ( )lseg) (kA) (mV) (kA/mV) 
2 0,9 1,05 0,945 4,4 0,910 75 12,13 30,5 
. 
3 1,5 1,15 1 '725 3,5 1 '715 l40 12 '25 41, 6. 
. 
4 1,8 1,21 2,180 3,3 2,420 210 11,52 44,3 
5 2,2 1,31 2,880 2,9 3,450. 290 11,90 49., o 
6 2,6 1,43 3,720 2,8 4,280 360 11,89 .. 56,8 
-
7 3,0 1,46 4,380 5,660 4 70 12,04 58,4 
-· 
8 5,240 6,500 540 12 ,o 3 65,0 
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gime de prepulso. Representando V em função de i na Fig. V .17 ve-
rificamos que se obtém uma reta. Utilizando o método dos mínimos 
quadrados obtém-se a curva característica 
V= K i0,85 
o 




V.7.6. Parâmetros da Descarga em Regime de Prepulso 
(5.49) 
(5.50) 
O conhecimento de V~ K0 i
8 nos permite determinar os param~ 




+ Ko is + 1 
c 
idT (5.51) 
Resolvemos essa equaçao no computador e obtivemos o valor da 
indutância do circuito de descarga e a condição de máxima potên-
cia ética no regime de p~epulso. Fazendo as substituições: 
i 
obtém-se 
De (5.52) obtém-se 
K i s o 
T = t 
T 
z 








- 5 '> 
~ 4 -





2 3 45678910 
CORRENTE ( K A) 
Fig. V.l7. Tensão versus corrente da descarga da lâmpada em regime 
de prepulso. 
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A parte esquerda de (5.54) pode ser calculada dos valores ex 
perimentais. Do computador obtém-se a parte direi ta. Igualando tnra 




A Tabela 5.3 mostra os resultados obtidos da comparaçao. Os 
valores de i são os mesmos da Tabela 5.2. os valores de T corres-
pondem ao' tempo necessário para I alcançar o pico e são calcula-. 
dos pelo computador. 
Na Tabela 5.3 L foi obtido a partir de (5.52) 
L = (5 .56) 
Da Tabela 5.3 a condição de máxima potência obtém-se para 
a - l e ocorre para V ~ 4,5 kV. Obtém-se que a indutância depen-
o 




Os valores de L' repre~entarn o valor da indutância, conside-
rando-se que próximo ao pico de corrente a tensão na lâmpada e 
aproximadamente igual a zero. Neste caso, a equação (5.51) se re-
duz a Ld2i/dt2 + i/c = O cuja solução é i = i sen wt. Supondo 
m 
que a meia altura i = im/2 essa aproximação seja ainda válida, t~ 
Sn ~ remos wt1 = n/6 e wt2 =~ou wT112 = 4n/6, com w =; LC. 
Daqui 
obtém-se 
T 2 0944 (Lc) l/2 l/2 - . ' (5.57) 
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Desta fórmula foram calculados os valores de L'. Como se vê da Ta 
bela 5.3 os valores calculados usando a fórmula aproximada (5.57) 
e a fórmula exata (5.56)
1
que ê calculada a partir de V= K
0 
i 0 • 8; 
apresentam ótima concordância. 
Tabela 5.3. Cálculo da potência Ótica e da indutância do circuito de descarga. 
v K is 
o: Is L L' o o 0: T I PN (kV) v o ( nHe) · (nHe) 
2 0,48081 0,48088 0,75 1,285 0,59294 o' 285 2 3,4 2,3 
3 0,54945 0,54940 0,94 1,225 0,53178 0,2922 1,7 1,5 
4 0,55229 0,55264 0,95 1,225 0,52885 o' 29 2 3 1,5 1,3 
' 
5 0,59734 0,59753 1,10 1,18 o ,48791 o' 2916 1,0 1,0 
6 0,59794 0,59753 1,10 1,18 o' 4 8791 0,2916 0,9 0,9 . 
7 0,65002 0,65024 1,31 
I 
1,125 0,43882 0,2854 
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APJ1:NDICE 
Construção da Lâmpada de Erosão de Parede 
A lâmpada do tipo erosao de parede foi construída baseada no 
trabalho de Ferrar que a inventou (168) . Atualmente esta lâmpada 
é muito usada em lasers de corante, por ser de construção extrema 
mente simples. 
A lâmpada construída consiste de um tubo de quartzo de pare-
de grossa (3 mm) e de diâmetro interne 4 mm (Fig. V.l8). os ele-
trodos são de aluminio com bordas arredondadas. A vedação é feita 
com um pedaço de mangueira de latex (razoavelmente inerte). A man 
gueira elimina a transmissão de onda de choque do tubo para os 
eletrodos. Num dos eletrodos liga-se um manômetro, e em seguida, 
uma válvula agulha. Ao outro eletrodo liga-se uma bomba de vacuo 
mecânica (Fig. V.l9). A luz emitida pela lâmpada provém da s{li-
ca da parede interna do tubo, que vai se erodíndo com as descargas. 
Afim de produzir a ruptura, uma pressão de 2 torr de ar é mantida 
na lâmpada. O ar e admitido pela válvula Qgulha. A lâmpada apre -
senta grande volume de ballast;. 
O laser usado com esse tipo de lâmpada tem saida de 60% na 
ordem zero de uma echelle de 1800 ~/mm e funciona numa montagem 
de Littrow. A refletividade de realimentação na 19 ordem e de 
40%. Um suporte especial foi construido para a rede de forma a P2 
der esta ser rodada em torno da l~ ordem, mantendo-se sempre ali-
nhada com o laser, porém mudando a direção das linhas em rel2ção 
à direção preferencial de polarização do laser. Ao se tornarem as 
linhas da rede paralelas com a direção de polarização preferen-
cial do laser, alcança-se a máxima potência do laser. O outro ele 
mento de realimentacão da cavidade linear é um espelho de 100%. A 
célula tem 4 mm de diâmetro interno. A rede se danifica com pulsos 
/
MANGUEIRA TUBO DE QUARTZO ELETRODO 1-1 
RE~DO~J ~ ~ I . 
ALUMINIO "'I LATEX ~lnt 4mm, ~ext 10,4mm ALUMINIO 
~·~~~==~~~::::~::j·~~~~~~~;;~~~~~~~~/~,~=,~~~~~d _ll_ ~ 
SAIDADE i I I,7L I ENTRADA OE 
GAZ GAzl r--:-.----":""-:~T~------"'"o'-----~_3_3 ' 
Fig. V.l8. Projeto mecânico dB lâmpada de eros2o de parede. 























Fig. V.20. Pulso de luz da lâmpada de erosão de parede. Escala ho-
rizontal: 1 pseg/div. 
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de Rh 6G acima de 70 mJ (queima a película refletora da rede). 
A energia limiar de bombeamento é de 40J com Rh 6G a 
-4 3xl0 M/~ em etanol, capacitar de 2 ~F. A 49J de entrada, a po-
téncia de pico é de 73 kW, energia 29 mJ, eficiência 0,06%, larg~ 
ra do pulso 2 ~seg. Não é usado filtro para o corante. A largura 
do pulso do laser e de 1,5 ~seg. A divergência é bastante grande 
("spot" de 8 mm a 20 cm da rede). O pulso de luz da lâmpada tem 
subida muito râpida (= 800 nseg) para 49 J de entrada (Fig.V-20). 
O começo do pulso de luz apresenta uma espécie de início de pouca 
intensidade, seguido por uma subida râpida e linear, com caracte-
rísticas semelhantes ao sistema de prepulso. Não se observa o du-
plo pico comum nas lâmpadas de xenônio. 
Estudos detalhados desse tipo de lâmpada sao apresentados nos 
trabalhos de Efthymiopoulos e Garside (176) e Levy e outros (177). 
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CAP!TULO VI 
Desempenho do Laser 
VI.l. Introdução 
9 desempenho geral do laser construído foi testado na obten 
çao do espectro Raman do Iodato de Lítio (Lii03). Na Fig. VI.l em 
cima mostramos o espectro que se obtém do rresno cristal com um laser 
·contínuo comercial de corante e na figura de baixo mostramos o es 
pectro Ramah obtido com o laser que construímos. O sistema de de-
tecção usado foi DC e o laser foi forçado a trabalhar em repetição 
de pulsos relativamente alta, porém em potência média baixa, no 
limiar de detecção DC. Apesar dessas condições severas de trabalho, 
escolhidas de propósito, podemos concluir, dos resultados obtidos, 
que o laser apresenta desempenho satisfatório. 
Em diferentes condições de operação exige-se que o laser a-
presente uma ou outra ou simultâneamente as seguintes caracterís-
ticas: alta potência de pico, alta repetição de pulsos, repetiti-
bilidade na intensidade a curto e a longo prazo, largura de linha 
estreita, estabilidade espectral, pequena divergência do feixe,e~ 
tabilidade do feixe no espaço, baixo nível de ruído de rádio fre-
quência 1 etc. 
A consecução desses objetivos depende de grande numero de 
fatores. A potência do laser pode variar pela elevação da temper~ 
tura do corante, por má filtragem da solução, pela presença de c~ 
vitação. Em alta repetição de pulsos, um circuito de carga do ca-
pacitor através de um resistor, pode não apresentar a mesma esta-
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Fig. VI .1. Em cima: espectro Raman do Lii0 3 obtido com laser contínuo de corante a 50 mW; em bai 
xo: espectro Raman do Liro 3 obtido com laser pulsado de corante ~ 3 mW de potência média. 
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A estabilidade do laser a longo prazo é grandemente afetada 
pela rápida _fotodecomposição do corante e pela curta vida média 
da lâmpada. A solução do segundo desses problemas já foi exausti-
vamente estudada no Capítulo V. 
A rápida fotodecomposição é um dos problemas de mais difÍcil 
soluçãO nos lasers de corante. O uso de corantes mais estáveis e 
a filtragem da luz ultravioleta é a solução para minimizar os efei 
tos da fotodecomposição. 
Os sistemas de detecção de sinais fracos (como é o sinal Ra 
man) sao mui to sensíveis 'à interferência eletromagnética. Essa in 
terferência ou ruído de rádio-frequência aumenta quando aumenta a 
taxa de variação de corrente e isso ocorre principalmente nas des 
cargas das lâmpadas de lasers pulsados. 
Todos esses problemas devem ser solucionados parcial ou to-
talmente afim de que o laser alcance um mínimo de condições opera 
cionais. 
A estabilização de potência a longo prazo, estabilização de 
potência em alta repetição de pulsos, obtenção de baixo nível de 
ruído de rádi.o-frequéncia sao alguns dos problemas es·tudados nes-
te capítulo. 
Este capítulo mostra alguns dos aspectos importantes nos 
lasers de corante que foram levados em consideração nas inúmeras 
cavidades lineares e anulares montadas durante a obtenção dos re-
. sul ta dos desta tese. 
VI.2. Obtenção do Espectro Raman do Iodato de Lítio (Lii03l 
O espalhamento Raman é um processo inelástico de espalhame!!_ 
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~o de luz. Um foton de frequência wi incide num meio que se en-
contra no estado fundamental. O fÕ.ton ê absorvido, produzindo no 
meio uma transição do estado fundamental para um estado excitado 
virtual com energia E1 • Em seguida o meio relaxa para outro esta-
do de menor energia EF' emitindo um f6ton de frequência w
5
< wiaPe 
la lei da conserv~ção da energia bwi ; bw8 + EF. Pode ocorrer o 
processo inverso em que o meio já está no estado excitado EF. O 
foton de frequência wi excita o meio para o estado virtual E11 ,que 
em seguida relaxa e emite· um foton wAS' voltando ao estado funda-
mental, de forma que ~wi ; ~wAS - EF. o primeiro processo dá ori 
gem às linhas Stokes e o segundo às linhas Anti-Stokes, simétricro 
às primeiras em relação à linha do laser (178). Em equilíbrio, a 
população dos níveis superiores é menor do que dos níveis inferia 
res e cai exponencialmente com a energia. Da teoria do espalharne~ 
to Raman por fonons, sabe-se que a intensidade da luz espalhada 
nas frequências Stokes e Anti-Stokes é proporcional a n + 1 e n, 
respectivamente, sendo n o número de fonons presentes e em equili 
brlo térmico. Nestas circunstâncias, n é o número de ocupaçao pa-
ra fonons, dado pelo fator de Base-Einstein. A razao das intensi-
dades Stokes I Anti-Stokes é dada, então, pela expressão (179): 
s 
A 
n + l 
n 
; exp (hw I kB T) (6.1) 
,onde w é a frequência do fonon, T a temperatura e kB a constante 
de Boltzmann (kB; 1,38041 x 10-16 erg "K-1 ). 
O cristal de Lii03 é um ótimo material ótico nao linear. As 
propriedades não lineares desse cristal foram estudadas no traba-
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lho de Nash e outros (180). 
O estudo detalhado do espalhamento Raman do Liro3 foi reali 
zado por Otaguro e outros em (181) • 
Na obtenção dos espectros Raman mostrados na Fig. VI.l. a 
frequência dos lasers de corante contínuo (espectro de cima) e 
-1 o pulsado (espectro de baixo) foi de 16806 cm (5950 A). No laser 
contínuo a potência média foi_ de 50 mW e no pulsado foi de 3 mW. 
A geometria, o cristal e o sistema de detecção foram os mesmos. O 
sistema de detecção foi DC1 com eletrômetro. Observa-se a reprodu-
tibilidade dos espectros Raman, no sentido de que foram observados 
os fonons nas geometrias x(z z)y e x(z x)y correspondentes aos m~ 
dos ATO e ElTO +LO' conforme o trabalho de Otaguro e outros(l81). 
Na designação das geometrias, as variáveis fora dos parêntesis d~ 
notam, a primeira, a direção de incidência do feixe do laser 




de baixo para cima (direção x) e o espalhamento é observado na di 
reçao y. A direção z coincide com o eixo do cristal. As variáveis 
entre parêntesis designam as polarizações, a primeira, do feixe 
incidente e a segunda, de luz espalhada que está sendo observada. 
A obtenção do espectro Raman do Lii03 foi feita com o laser 
construído usando-se o esquema Ótico mostrado na Fig. VI~2. O 
feixe do laser é focalizado no cristal com duas lentes, sendo uma 
de 1 metro e outra de 3 cm de distânciasfocais. Um prisma na saí-
da do laser diminui o ruído de luminescência do corante e da luz 
da lâmpada. No espectro Rama~ obtido com o laser construído e mos 
trado na Fig. VI.l. embaix~ foi usado um espectrômetro duplo da 
Spex de 3/4 de comprimento, fendas de 150 ~m de entrada e saída 
com altura de 1 cm e fenda do meio de 300 ~m. A rede de difração 
Úsada foi de 1800 ~/mm com "blaze" para 5000 5L A velocidade de 
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Fig. VI.2. Esquem~ para obtenção do espectro Raman do Liro
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obtenção do espectro foi de 1 cm-1/seg. A fotomultiplicadora usa-
da foi RCA Ga As 134. A tensão usada na fotomul tiplicadora foi de 
1430 v. O eletrômetro usado foi da marca Keithley e a escala usa-
da foi 10-9 A. A velocidade de registro do espectro foi de Scm/min 
em registrador da Hewlett-Packard. A objetiva de focalização do 
sinal Raman no espectrómetro tem f/0,95. A temperatura ambiente 
foi de 27°C e o cristal foi semipolido em suas faces. Não se ob-
servou desvio na posição da linha do laser entre o começo e o fim 
da obtenção do espectro. A Fig. VI.3. mostra a linha do laser ob-
-1 o tida no registrador. A largura de linha é de 1,3 cm (<v 0,3 A) 
A potência de pico dó laser é de 425 W, a repetição 14,4 pulsos por 
segundo, a largura do pulso 500 nseg. Isto significa uma energia 
por pulso do laser de 0,2 mJ e uma potência média de aproximada-
mente 3 mW. A Fig. VI.4. mostra uma fotografia dos pulsos do la-
ser obtida do osciloscópio. Na Fig. VI.l. mostramos também o re-
gistro da potência média do laser. Os pulsos no osciloscópio e a 
potência média do laser são detectados por dois fotodiodos como se 
ve na Fig. VI.2. A resistência de carga de 334 11 de entrada do 
osciloscópio elimina o ruído de rádio-frequência captado pela car 
caça do fotodiodo e pelos cabos coaxiais, mas não altera a forma 
do pulso do laser. 
As condições do laser na obtenção do espectro Raman foram 
as seguintes: corante Rh 6G a 3 X 10-4 M/~ em metanol, lâmpada da 
Xenon Corporation 701 AR, capacitar 0,1 ~F e tensão de 10,1 kV.Fo 
ram usados o simer e prepulso, este com atrazo de 3 ~seg. A cavi-
dade é linear com espelhos esféricos tendo o de saída 94% de re-
fletividade. O estreitamento de linha é obtido com três lâminas 





Fig. VI.3. Linha do laser pulsado de 0,3 ~de largura obtida em 









Fig. VI.4. Estabilidade dos pulsos do laser a 14,4 pps. 
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experiência é de engrenagem de 10 000 rpm e o filtro é de acetato 
de celulose. A luz ultravioleta da lâmpada é filtrada com solução 
de Cu so4 circulando através de bomba peristáltica. A duração to-
tal de obtenção do espectro Raman pulsado foi de 32 minutos. 
No cálculo das intensidades relativas dos picos foram feitas 
correções devidas à variação de potência média do laser e ao -n1.-
vel de ruído. Abaixo apresentamos a Tabela 6.1. com os resultados 
obtidos para a relação S/A para cada fonon e os valores das temp~ 
raturas calculadas a partir da fórmula 6.1. As energias dos fo-
nons usadas no cálculo da temperatura são as apresentadas no tra-
balho (181). 
Os valores S/A nao foram corrigidos quanto à resposta do 
espectrômetro, portanto não representam a temperatura real4 Essa 
temperatura tem valor só para o efeito de compará-la com a obtida 
nas mesmas condiçÕes, com o laser de corante contínuo. Com 
laser a temperatura média foi(377 ± 15)°K. 
Tabela 6.1. Cálculo da temperatura 
esse 
. -1) Energia do Fonon(cm S/A OK 
148 1,7778 405 ± 25 
180 2,0104 356 ± 16 
238 1' 96 89 675 ( *) 
330 3,5000 355 ± 24 
358 4,1565 362 ± 21 
795 23,921 367 ± 17 
Média - 369 ± 21 










O desvio no cálculo da temperatura da rede cristalina, ~­
través da razão das intensidades Stokes e AntiStokes S/A dos fo-
nons medidos com o laser pulsado, é um ótimo teste da estabilida 
de geral do laser durante a obtenção do espectro. O valor da 
temperatura calculada foi de (369 ± 21)°K, um erro de 6%. Testo~ 
~e a estabilidade espectral do laser através da medida das posi-
çoes em frequênci~s das componentes Stokes a AntiStokes. Os re 
sultados são apresentados na Tabela 6.2. 
Nessa Tabela damos as energias dos fonons que obtivemos -
experimentalmente w2 e cómparamos com os valores w1 dados no tra 
balho (181). Calculamos w2 - w1 . Observa-se dessa Tabela 
uma 
nítida diminuição da energia dos fonons por nós obtidas, quando 
comparadas com as obtidas em (181). 
O valor médio quadrático dos desvios para as linhas Anti-
Stokes é de -4,53 e o desvio médio quadrático para as linhas 
Stokes e de +3,32. 
nós observada foi 
outros. 
Isto significa que a energia dos fonons por 
-1 
~ 4 cm menor que a observada por Otaguro e 
Os mesmos resultados foram obtidos com o laser contínuo. 
Tabela 6.2. Energia dos fonons do Lii0 3 . 
w 17577 17161 17133 170.41 16978 16950 16600 16630 16573 16477 116450 116015 
w1 - 795 358 - 330 -238 - 180 148 + 148 
' 
358 1 ' 1- - + 180 + 238 + 330 795' 
w2 - 791 - 355 - 327 - 235 - 172 - 1-14 + 146 + 176 + 233 + 329 356 1 791 
wl-w2 - 4 - .3 - 3 - 3 - 8 - 4 + 2 + 4 + 5 + 1 + 21 + 4 
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O desvio médio quadrático na medida da frequência dos fo-
nons pode ser considerado como -1 ± 2,2 cm como se conclui da Ta 
bela 6.3, onde apresentamos as diferenças entre as frequências 
Stokes e AntiStokes. 
Tabela 6.3. Desvio na energia dos fonons. 
-
Stokes 791 356 329 233 176 146 
Anti- 791 355 327 235 172 144 Stokes 
S - AS o + 1 + 2 - 2 + 4 + 2 
Dos resultados expostos, conclui-se que o desvio observado 
w
1
-w2 não provém de erros experimentais. Este problema deverá ser 
estudado após a realização desta tese. 
os resultados da medida da frequência indicam que a estabi 
lidade em frequência da linha de excitação é muito boa. 
Uma característica importante para mediçÕes do espalhamen-
to Raman por fonons é a largura de linha do laser excitador. No 
presente caso os espectros mostram que a forma dos fonons foi resol 
vida de maneira satisfatória. Pode-se ver da Fig. VI.l. que a 
largura de linha do laseré bem menor que a menor largura de linha 
dos fonons.A definição perfeita da direção de polarização do feixe 
incidente do laser é outra característica importante na obtenção -
dos espectros Raman e isso pode ser mostrado pelo fato de que no 
espectro obtido não se apresentam fonons com outras simetrias que 
não as simetrias ATO e E1 TO +LO" O uso de deteção DC(eletrôme-
tro) no registro do espectro Raman é uma exigência de bastante ri 
gor quanto ao desempenho geral no caso específico de um laser pul-
sado. Os espectros obtidos mostram que o desempenho sob essas con 
dições de operação é satisfatório. 
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VI.3. Variação da Potência em Alta Repetição de Pulsos. 
O uso de fonte nao estabilizada traz como consequência a 
dependência da intensidade da luz da lâmpada âs flutuações exter-
nas da rede. Pequenas variações na intensidade da lâmpada causam 
grandes variações na intensidade do laser, principalmente próximo 
ao limiar. 
A estabilização nao pode ser feita com fontes estabiliza-
doras comuns, pois estas trabalham dentro de certos limites de va 
riação de carga. Num laser pulsado, a carga constituída pelo ca-
pacitor funciona entre dois extremos: curto circuito e circuito 
aberto (182}. O primeiro ocorre após uma descarga e o segundo 
apos a carga do capacitar. O problema do circuito de carga do ca 
pacitor torna-se mais importante em alta repetição de pulsos. Em 
baixa repetição a carga pode ser feita através de um resisto~ siffi 
plesmente. Em alta repetição é necessário o uso de sistemas mais 
elaborados para se obter estabilidade nos pulsos (182-189, 62). O 
-mais simples deles e o sincronismo entre a carga e a descarga 
(carga ressonante) . A inexistência de sincronismo produz varia-
ções na tensão máxima de carga dd capacitar (a carga se inicia em 
diferentes pontos da meia onda da rede, para cada descarga do ca-
paci to r} . Isto produz grandes variações na intensidade dos pul-
sos do laser. O primeiro efeito é uma grande diminuição na potê!'c 
cia média que se obtém do laser, quando este funciona a alta taxa 
de repetição. Esse efeito foi observado no laser construído. Co-
mo já foi assinalado nos capítulos anteriores, o laser apresen-
ta notável estabilidade de pulso para pulso quando se usa o simer 
• 
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e o prepulso. Isto só ocorre em baixa repetição de pulsos (< 1 
pps). Em alta repetição o laser apresenta variações na potência, 
que aumentam com a repetição. A potência média máxima possível de 
se obter do laser construído, dada a potência da fonte utilizada 
(300 W) e a máxima eficiência obtida (0,5%) é 1,5 W. No entanto, 
a máxima potência média efetivamente medida no laser construído, 
com medidor térmico da Coherent Radiation, foi de 50 mW, muito me 
nor que o valor máximo possível. 
Os diferentes tipos de sistemas de carga sao analisados 
na literatura (182, 62). A firma ILC (183) utiliza em suas fon-
tes para laser um método de carga em alta frequência. A corrente 
é fornecida por uma fonte estabilizada em corrente. Em fontes p~ 
ra lasers de corante, a ILC emprega o sistema de carga ressonan-
te. 
O problema da estabilização dos pulsos do laser em alta 
repetição é um dos primeiros problemas a serem resolvidos após a 
realização da tese. 
VI.4. Variação de Potência por Fotodecomposição do Corante. 
As grandes moléculas orgânicas se decompõem sob a açao da 
luz ultravioleta. A consequência evidente da fotodecomposição é 
a diminuição da vida útil do laser. A fotodecomposição aumenta 
dos corantes que leisam no infravermelho para os corantes que le~ 
sam no azul. Os mais estáveis são as oxazinas como crezyl violet 
perchlorate. Em seguida vem a classe dos xantenos (rodaminas). 
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Os menos estáveis sao as cumarinas que têm suas principais bandas 
de absorção na região do ultravioleta. 
Uma idéia geral da vida do corante pode ser dada pelo nú-
mero de Joules total emitidos pela lâmpada por, litro de corante, 
para que a potência do laser decresça para a metade do seu valor 
inicial. Geralmente o decréscimo de potência é mais rápido com o 
corante novo, diminuindo depois. 
A diminuição da fotodecomposição e em consequência o au-
mento da vida útil do laser é feita filtrando-se da lâmpada com-
primentos 'de onda menores que 3.500ÍL o vidro G20 da Schott ab-
sorve em À < 3.500Â e pode ser usado para a construção da célula 
( 190) o 
Podem ser usados também filtros lÍquidos: solução de 
K2Cr04 , solução de CuS04
, que absorvem no ultravioleta. Em nosso 
laser usamos solução de cuso 4 a 0,18 M/~ em H2o destilada, que 
também absorve no infravermelho (acima de 7.000Â) diminuindo o 
aquecimento do corante por luz no infravermelho. Essa solução ab 
sorve no ultravioleta em À < 3.000Â. Ela circula em camisa exter 
na as jaquetas de água de refrigeração da lâmpada (ver Figura IIL 
o 8) o 
Na lâmpada, "o-rings", nylon, quartzo e inox "316 11 sao os 
Únicos materiais que en·tram em contacto com o cuso4 , que apresen-
ta certo grau de corrosibilidade. A Figura VI.5 obtida de (53) 
mostra a melhoria na estabilidade do laser de Rh 6 G usando cuso4 
para filtrar o ultravioleta. 
Além da luz ultravioleta, o solvente também afeta a vida 
do corante. A Rh 6 G vive mais tempo quando em 50% por volume de 
metanol e água como solvente, do que em água a 4% de Ammonyx LO, 
500 
200 
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Fig. VIoS. Estabilidade da potência do laser a longo prazo com fil 
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Fig. VI .6. índice de refração versus temperatura para os s-2gui.ntes 
solventes: (1) água; ( 2) agua + 3, 5% álcool polivinilico; ( 3) e ti-
leno glicol; (4) etanol; (5) etanol + 3% polivinil-pirrolidona (197). 
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(191), talvez devido à fotodecomposição do detergente, o que faz 
diminuir a eficiência da Rh 6 G. Também a rodamina 6 G vive mais 
em H
2
o + 6 M acetamida (sabão) do que em metanol (192) • 
Novos corantes estão sendo desenvolvidos com maior tempo 
de vida. Esses corantes mais estáveis são geralmente fluorinados 
(193,194) e toda um família de novas cumarinas foram criadas com 
maior estabilidade fotoquímica, entre eles o 7-dietilamino- 4 -tri 
fluoro-metilcumarina (coumarin 35 ou ClF) usado nesta tese e for-
necido pela New England Nuclear (195). Esse corante tem pico em 
4.810Â no p-dioxano (solvente polar), não leisa em H20 ou álcool. 
Segundo dados da New England Nuclear a sua vida é 20 vezes maior 
do que de outras cumarinas e o dobro de Rh 6 G (196). 
VI.S. Variação da Potência por Variação de Temperatura da Solução. 
A grande variação do Índice de refração dos solventes com 
a temperatura produz nos lasers de corante uma série de efeitos 
prejudiciais: diminuição de potência, terminação prematura do pu! 
so, variações espectrais na linha do laser, aumento da divergên-
cia, etc. 
A Figura VI.6 extraída da referência (197) mostra a varia 
çao do Índice de refração de vários solventes com a temperatura. 
A água apresenta a menor variação e é porisso o solvente mais usa 
do nos lasers de corante. 
Para máxima eficiência, a solução, ao entrar na célula 1 d~ 
ve estar aproximadamente a 20°C e essa temperatura deve manter-se 
constante com o tempo. Assim, cuidados especiais devem ser toma-
dos na refrigeração da solução, pois a bomba de circulação e lâm-
pada aquecem a solução do corante. 
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O aquecimento da solução é produzido pela radiação infra-
vermelha da lâmpada, como também por transições não-radiativas no 
corante (17). Essas transições se dão entre os níveis rotacio-





e T1 + S0 ) e relaxamento nos estados tripletos. 
A produção de "Schlieren" térmico pode persistir por va-
rios minutos numa solução estacionária. Esses efeitos a 
prazo sao eliminádos por uma circulação rápida do corante. 
longo 
A variação do índice de refração da solução durante o pu! 
so da lâmpada é de mais difícil solução que os problemas térmicos 
a longo prazo assinalados acima. Como já vimos na introdução de~ 
ta tese, Snavely e Sch~fer foram os primeiros a mostrar a impor-
tância desse efeito (11). Outros autores têm se ocupado com o 
problema (16-25, 198-200). Efeitos óticos produzidos por aqueci-
mento não uniforme de um laser sólido foram discutidos p:>r Winston 
e Gudmundsen (198) . 
A excitação produzida na célula é nao uniforme e o coran-
te próximo â lâmpada recebe mais energia. A solução mais quente 
(menor Índice) do lado da lâmpada faz como que o meio ativo se 
comporte como um prisma, entortando o feixe do laser na direção 
oposta à lâmpada. O comprimento do pulso do laser é determinado 
pelo tempo durante o qual o feixe deformado se mantém dentro da 
cavidade ótica. Porisso,é vantajoso üsar cavidade ótica a mais 
curta possível e usar espelhos esféricos. Pudemos observar que o 
laser do tipo anel não apresenta esse tipo de susceptibilidade as 
inornogeneidades térmicas induzidas no corante. Pudemos variar a 
cavidade do tipo anel até 2 metros de perímetro, sem constatar 
grande mudança na potência do laser. A razão desse efeito nao 
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está ainda devidamente explicada. 
Gavronskaya e outros (200) estudaram a dinâmica de produ-
çao de inomogeneidade termo-ética na solução do, :corante 
1 
utilizan-
do métodos de interferometria holográfica. Esses autores con-
cluem que a formação das inomogeneidades e principalmente determi 
nada pela formação e propagação de ondas acústicas que surgem na 
célula como resultado da absorção não uniforme da radiação de bom 
beamento pelo meio ativo. Em (200) foi observado que as perturb~ 
ções acústicas permanecem na célula durante um período longo 1 de 
cerca de 300 ~seg. A fraca atenuação das perturbações é explica-
da como sendo devida ao alto Q das oscilações acústicas nas pare-
des da célula, cujo coeficiente de reflexão para o som, no limite 
quartzo-ar, excede 99%. 
O tempo de restauração obtido acima concorda com o que ob 
tivemos na experiência que fizemos com o solvente p-dioxano. Na 
Figura VI.7a mostramos a montagem dessa experiência onde se obser 
va a transmissão do feixe de He-Ne dentro da célula. Na Figura 
VI.7b é mostrado o resultado que se obtém do osciloscópio. Ares-
tauração ocorre 200 11seg após o pulso da lâmpada, aproximadamente 
o valor obtido por Gawronskaya e outros em (200). 
A inomogeneidade térmica que surge no corante exige que o 
bombeamento seja feito da forma mais homogénea possível. Por es-
sa razão têm sido adotadas cavidades com quatro elipses, que ape-
sar de menos eficientes do ponto-de-vista de focalj_zação de luz 
excitam o corante de forma mais uniforme. Como resultado 
ganha-se em eficiência e qualidade ótica. 
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Fig. VI.7. Experiência p~ra obsArvação da indução de inomogeneida-
de termoóptica em p-dioxano durante o pulso da lâmpada. (a) monta-
gem experimental; (b) intensidade do fei:-:e do laser de He-Ne obser 
vado no osciloscÕpj_o. 
~ r ,-:----c------._ 
Fig. VI.B. Obs~rvação de covitação em agua com 5% de Amrnonyx LO , 
usando bomba de 10000 rpm. (a) sem cavi tação; (b) e (c) com c avi ta 
çao. 
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O estado de pureza da solução de corante circulando pela 
célula do laser é observado visualmente fazendo-se passar um fei-
xe de He-Ne pelo interior da célula. Numa solução pura é extrema 
mente difícil observar o feixe propagando-se dentro da solução. 
Uma solução nova apresenta-se com partículas que se vão filtrando. 
Essas partículas, às vezes, são visíveis até mesmo individualmen-
te. Â proporção que a solução é filtrada, a intensidade do espa-
lhamento se reduz até se tornar quase imperceptível. Em todos os 
casos, o que se observa é uma linha contínua dentro da célula (F~ 
gura VI.Ba), o que atesta a boa qualidade ética do meio. 
A qualidade ética pode, entretanto, ser totalmente destru 
Ída, se o líquido for submetido a uma excessiva rotação que pode 
ser produzida, por exemplo, pela bomba de circulação do corante. 
A alta rotação reduz a pressão interna do liquido, dando origem à 
formação de bolhas de vapor (201) . Este fenômeno é conhecido por 
cavitação. A força que se opõe à redução de pressão no líquido é 
a "tensile strength" (por exemplo, a tensão superficial). Segundo 
a referência (201), bolhas da ordem de 1 ~m de diâmetro podem peE 
manecer indefinidamente no líquido, podendo não atingir o colap-
so. 
Vamos a seguir descrever uma experiência em que o laser 
apresentou uma grande variação de potência de pulso para pulso. A 
causa que aventamos para essa variação e a cavitação. 
Usamos uma solução de rodamina 6 G em H20 e 5% de Ammonyx 
LO. O filtro usado em série com a bomba foi 0,45 ~m de poro de 
acetato de celulose. Duas bombas foram testadas: a de nutação 
(descrita no Capítulo III) e uma bomba de engrenagem de lO.OOOrp~ 
usada no laser de corante contínuo da Spectra Physics. Noprimeiro 
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caso, a observação do espalhamento do feixe de He-Ne dentro da so 
lução mostrou o aspecto da Figura VI.8a e o laser apresentou esta 
bilidade de pulso para pulso. No segundo caso, da bomba de alta 
rotação, observamos uma enorme variação de intensidade do laser, 
de pulso para pulso, e o aspecto do espalhamento foi o das Figu-
ras VI.8b e VI.8c. A substituição da água com sabão para metanol 
eliminou a variação. 
A fim de atingir alta frequência de repetição do laser d~ 
vemos movimentar o líquido a altas velocidades. Nos lasers a lâm 
pada, com o líquido se movimentando no sentido do eixo, velocida-
des muito grandes seriam necessárias, o que inevitavelmente cond~ 
ziria ao aparecimento da cavitação {202}. Por isso, em lasers de 
alta repetição {acima de 50-100 pps} é usado fluxo transversal, 
que permite até l-2 kHz de repetição com relativamente baixa velo 
cidade do lÍquido {15, 56). Parece existir um limite máximo para 
a velocidade do líquido. ' Varnardo {203) mostrou que a velocida-
des de 200 m/seg há degradação na potência do laser, devida à ca-
vitação. 
VI.7. yariação de Potência Devido ao Filtro do Corante. 
O filtro da solução do corante desempenha um grande papel 
na diminuição do limiar de bombeamento e no aumento de estabilida 
de dos pulsos do laser, pela eliminação dos centros de espalhameg 
to de luz da solução. A porosidade usada vai de 2 ~ma 0,2 ~m e 
o material de que o filtro é constituído deve ser escolhido de 
acordo com o solvente usadoa O material mais estável e o 11 fluoro 
'pore" da Millipore {204), feito à base de teflon. 
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Um estudo da estabilidade do laser em função dos efeitos 
de filtragem foi feito por Fletcher (205}, em particular para o 
tipo "fluoropore". 
Os filtros mais usados durante esta tese foram de papel 
Whatman 41 (206} e acetato de celulose (207}, este da linha Se-
lectron,tipo OE 67, 0,47 ~m diâmetro 142, ambos resistentes ao 
etanol, sendo o Whatman 41 o mais barato e que dá muito bons re-
sultados. Este foi usado com p-dioxano,pois o acetato de celulo-
se e totalmente dissolvido por esse solvente. 
Há dois tipos básicos de filtro usados em lasers de coran 
te: de profundidade ou estatístico e filtro absoluto. Os filtros 
da linha Millipore sao absolutos, isto e, a porosidade é controla 
da, nunca passando partículas acima de certo diâmetro. Há também 
duas formas de apresentação básicas: em membrana ou película re-
donda e em cartucho, este para filtragem a alta vazão. Os melho-
res e mais caros, o ''fluorofDre" da Millipore têm a vantagem de pode 
rem ser reusados, pois as partículas são retidas na superfície 
mesma e não no interior da malha, podendo 1 portanto, serem lava-
dos por fluxo reverso. 
Os suportes das membranas devem ser discos planos perfur~ 
dos, de Ótima qualidade, sempre de inox "316" e a película vai 
entre dois discos perfurados, caso contrário, o disco suporte po-
de perfurar a membrana ou a pressão pode esticá-la, aumentando a 
porosidade e diminuindo a resistência. Nas bordas dos suportes 
deve haver um grande cuidado para impedir a migração de partícu-
las. Um problema que ocorre é o fenômeno de capilaridade, que 
conduz o liquido para fora do filtro, por maiores que sejam as 
pressoes aplicadas às bordas. Esse problema ocorre com filtros 
232 
de papel da Carl Schleicher (207) mas nao com as películas da 
Millipore. 
O filtro representa uma grande impedância ao fluxo, exi-
gindo alta pressão da bomba. 
Deve haver uma retirada completa de ar do suporte. Os fi! 
tros de papel costumam desprender partículas finíssimas, que pro-
duzem espalhamento de luz. O Whatman 41 é muito bom nesse aspec-
to. 
A fadiga do filtro é um importante problema a se conside-
rar. pois 1 nos lasers de corante, a bomba funciona continuamente, 
nao sendo conveniente interromper o fluxo nos intervalos do uso 
do laser, pois a estabilização das condições térmicas e hidrodin~ 
micas levam um certo tempo. Uma opção é o uso do filtro de cartu 
cho para alta vida média do filtro. 
O uso de filtro de profundidade é mais barato. Neste ca-
so·é necessária prévia filtragem com o absoluto. 
A verificação do estado de limpeza da solução pode ser 
feita observando-se o espalhamento produzido pelas partículas no 
corante ao ser este atravessado por um feixe de He-Ne. Esse es-
palhamento, dependendo do solvente, pode ser de difícil observa-
ção, necessitando longo tempo até que a vista se acostume. 
VI.8. Ruído de Rádio Frequência. 
O nível de interferência de rádio frequência produzido p~ 
lo disparo da lâmpada dificulta o trabalho com o laser, principal 
mente quando da obtenção dos espectros Raman onde sinais muito 
fracos devem ser detectados. Realizamos um estudo parcial do prQ 
blema da minimização da interferência. A grande dificuldade desse 
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estudo reside no fato de que o ruído de R.F. pode entrar no sist~ 
ma de detecção por diferentes caminhos ao mesmo tempo. ~ por es-
sa razao que o espectro Raman foi obtido com a mais baixa energia 
de descarga possível (5 J no máximo a 10 kV), pois sendo menor a 
intensidade da interferência, pode-se isolar melhor as vias de 
acoplamento de ruído mais importantes. Os dois principais meios 
de redução da interferência são realizados por blindagem e aterra 
mento (208-210) • - Uma grande taxa de variação de corrente (di/dt) 
devida à chaveamento (principalmente com a produção de 
em arco) é a principal causa de interferência. 
descarga 
Aproximadamente, a menor frequência de ruído pode ser ob-
tida do tempo de subida, pela fórmula f = 1/2 ~ tRT (210). Con-
dutores ·com comprimentos menores que 1/6 do comprimento de onda 
correspondente à interferência são maus receptores de rádio fre-
quência. os melhores possuem comprimento igual a À/2 ou múl ti-
plos. No caso de não ser possível usar condutores pequenos, uti-
lizam-se blindagens ou o condutor é cortado em pequenas seçoes e 
o acoplamento é feito por capacitares "by-pass". 
A blindagem é uma técnica eficiente na supressao da inter 
ferência. A blindagem perfeita para campos elétricos é um condu-
tor de resistência zero conectado a um potencial de referência ou 
terra por impedância zero. Para o campo magnético necessita-se 
de material com alto ~· 
. + + Uma boa bl1ndagem para E e H e a chapa 
de inox pois possui 1. 000 vezes mais permealülidade magnética que 
o cobre e 50 vezes menor constante dielétrica. Este tipo de bli~ 
dagem é usado em lasers de Nitrogénio. O ~-metal é a blindagem 
+ 
mais usada para H (~ = 80.000, E = 0,03) e é usado nas fotomulti-
plicadoras. 
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.Urna maneira eficiente de eliminar o ruído é o duplo encaE 
sularnento. Este método foi aplicado por nós nos fotodiodos e ob-
teve ótirno resultado. Entre as blindagens coloca-se película de p~ 
lietileno isolante. 
A diferença de impedância também contribui para diminuir 
o ruído. Isto foi feito no osciloscópio. A resistência de 334 Q 
foi usada para acoplar o pulso do laser transmitido por cabo coa-
xial de 50 n. Se utilizassernos acoplamento de impedância igual â 
do cabo (50 Q) obteríamos um ruído tal que encobriria :totalmente 
o sinal. 
A blindagem precisa ser aterrada para campos elétricos. o 
terra deve ter resistência menor que 0,1 n e indutância menor que 
0,1 rn He. Há dois sistemas de aterrarnento: sistema de muitos po~ 
tos e de um só ponto. o primeiro produz 11 ground loops 11 , respons~ 
vel pela diferença de potencial entre as terras de diferentes ap~ 
relhos. o melhor sistema é o segundo, quando todas as terras sao 
referidas a uma só terra. 
Um dB/dt através de um loop induz uma diferença de poten-
cial no loop. Esta voltagem depende da taxa de variação de B, da 
area do loop e da intensidade de B. Assim, o sistema de muitos 
pontos é usado em pequenos sub-sistemas, onde é importante minimi 
zar a impedância dos condutores de ter~a. O sistema de ponto úni 
co é usado para a terra dos sub-sistemas. ~ difícil eliminar o 
"ground loop". A malha do cabo coaxial ligando dois aparelhos fe 
cha um loop. Se interrompermos a malha, elimina-se, com isso, a 
natureza da ligação por cabo coaxial. Um transformador pode ser 
usado para quebrar o loop eficientemente em baixas frequências, 
mas nao em altas, e pode ser usado nas linhas de força. Para 
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altas frequências, o "ground loop" pode ser quebrado enrolando o 
cabo coaxial em volta de um núcleo. Sinais de alta frequência paO!_ 
sam pelo interior do cabo. Para correntes de malha, ·entretanto, 
sem correntes opostas no condutor ce~tral, o enrolamento se cons-
tituirá num choque ou indutor. Em consequência, correntes de ter 
ra espúrias encontram um caminho de alta impedância para a passa-
gem pela malha. 
Na detecção do sinal Raman, todos os aparelhos foram iso-
lados do "rack" e o aterramento foi feito somente no aparelho mais 
sensível (o eletrômetro) (Figura VI.9). A dificuldade no sistema 
de aterramento em um ponto é a manutenção de baixa impedância nos 
caminhos de terra, entre os vários aparelhos da árvore, podendo o 
comprimento do circuito de terra ser grande se o numero de apare-
lhos e suas distâncias forem grandes. 
Segundo a referência (210), dificilmente utilizam-se sis-
temas que sejam puramente de muitos pontos ou puramente de um pog 
to. O mais comum é um sistema híbrido. A presença de diferentes 
tensões entre as várias terras num sistema é urna fonte de conside 
rável interferência. Isto ocorre mais no ponto ú.nico e e mais se 
rio em circuitos lÓgicos. Por exemplo, a indutância de um fio e 
O, 8 vH/m. Se houver um ~I = 30 mA, com tempo de subida de 30 ns, 
isto produzirá um pico de tensão em 1 metro de linha de 
=L ~I/~t = 0,8 V. 
~v = 
Outra providência importante é a separaçao de terras dos 
circuitos de altos níveis de tensão dos de baixo nível. Por exem-
plo, sistemas de detecção (baixo) e o laser (alto) devem ter ter-
ras separadas. 
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com a terra do sinal. Utiliza-se um filtro de bloqueio de inter-
ferência para eliminar as interações pela rede. 
VI.9. Desempenho do Laser em Potência e Energia. 
VI. 9 .1. Desempenho em Potência da Rodamina 6.G 
Das inúmeras configurações de laser montadas há uma que 
se destaca das demais pela potência e eficiência obtidas. 
~ uma cavidade linear constituída por um espelho esférico 
de 100% de reflectividade e uma rede echelle de 1.800 ~/mm. A 
saída do laser é feita na ordem zero da rede (reflexão de 60%) e 
a realimentação é feita na primeira ordem (montagem Littrow) com 
reflexão de 40%. O comprimento da cavidade é de 40 cm. As li-
nhas da rede são paralelas à direção preferencial de polarização 
do laser para a máxima eficiência. O corante usado é Rh 6G da 
New England Nuclear a 3xl0-4 M/2 em etanol. Não é usado filtro 
para circulação do corante. A bomba é peristáltica com manguei-
ras de silicone. A lâmpada é 850 AR da Xenon Corporation, o cap~ 
citor 0,2 ~F, a lâmpada não é refrigerada. o limiar é de 
(6 kV). Não foi usado nem o simer, nem o prepulso. O pulso 
36 J 
do 
laser tem 2,4 ~seg de largura à semi-altura e 6 ~seg a partir de 
50% da altura medido após o pico até zero. A divergência e gran-
de: o campo próximo tem lOmm de diâmetro a lOcm da rede. A Tabe-
la 6.4 apresenta os resultados obtidos com essa configuração. V
0
. 
é a tensão no capacitar de 2 ~F, E0 a energia de entrada e P, E, 
f, P, n são respectivamente, a potência de pico, a energia, a fre 
quência máxima possível de pulsos (usando a fonte de 300 W), P, a 
potência médi·a máxima possível à frequência f, e n eficiência do 
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laser em termos de energia. A potência de pico é medida no osci-
loscópio com fotodiodo calibrado usando o método do difusor (ver 
Capítulo III), a energia do pulso é calculada a partir da potên-
cia de pico e da forma do pulso, a frequência é f = 300/E0 , a po-
tência média, P = E • f e a eficiência, n = E/E0 • 
Tabela 6.4. Dados energéticos para a rodamina 6G. 
I 
v o E o p E f p n 
(kV) {J) (kW) (mJ) (Hz) (mi'/) ( %) 
5,8 36 58,5 176 8,'33 1467 0,49 
6,4 41 64,4 193 7,32 1412 0,47 
(*) 
7 49 73 219 6,12 1341 0,45 
8 64 87,2 262 4,69 1228 0,41 
lO 100 117,0 353 3,00 1059 0,35 
(*) Entre 6,4 kV e 7 kV observou-se que a rede queimou. Isto re-
sultou em grandes perdas por espalhamento. 
Observamos dos dados acima uma potência máxima de 117 kW, 
uma energia por pulso máxima de 353 mJ, uma potência média máxi-
ma calculada de aproximadamente 1,5 W e uma eficiência máxima de 
quase 0,5%. 
Explicamos esses ótimos resultados em termos de potência 
da seguinte maneira: 1) o acoplamento usado na saída do laser de-
ve estar em condições de máxima eficiência; 2) o aclopamento en-
tre a lâmpada e a célula é máximo por dois fatores: (i) o dimretro 
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da lâmpada é igual ao diâmetro da célula pois a lâmpada nao 'está 
sendo refrigerada; (ii) a superfície refletora de alumÍnio da e-
lípse encontra-se em perfeito estado, apresentando alta refletivi 
dade. 
Esses resultados podem ser melhorados com a incorporação 
do simer e do prepulso, de inibidor de tripleto ao corante e sub~ 
tituindo a rede por espelho com 40% de reflectividade e resisten-
te a altas densidades de energia. 
VI.9.2. Desempenho em Largura do Pulso 
Em uma experiência feita com o inibidor de tripleto COT 
-4 a 0,05% e Rh 6G a 3xl0 M/l em H2o e 5% de Ammonyx LO, o laser 
apresentou um grande aumento da largura do pulso, apesar de a po-
tência sofrer uma redução. 
Nas Tabelas 6.5 e 6.6 apresentamos os resultados obtidos 
com e sem COT respectivamente, a fim de comparação. T112 represe~ 
ta a largura à semi-altura. o corante usado na experiência com 
COT é já bastante usado, enquanto que na experiência sem COT e no 
vo. A lâmpada é 701 AR, o capacitar, 0,2 pF com simer e prepulso 
(atraso-lO pseg) . A cavidade é anel com espelhos esféricos de 
100% e 94%. 
Tabela 6.5. Máxima largura de pulso, com COT. 
v o E p Tl/2 E f 
p n 
(kV) (J) (kW) ( pseg) (mJ) (Hz) ( m\'1) (%) 
6 3,6 1,2 3 3,6 83,3 300 0,10 
8 6,4 2,0 8 16 46,9 750 0,25 
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Tabela 6.6. Mesmas condições que Tabela 6.5, mas sem COT. 
V o E p Tl/2 E f 
j5 n 
(kV) (J} (kW} ( ~seg} (mJ} (Hz} (mW} (%} 
5,2 2,7 1,2 0,4 0,48 111,1 53 0,02 
8,05 6,5 7 1,0 7 46,2 323 0,1 
Observamos dessas Tabelas uma grande variação na largura 
do pulso, a 8 kV. Sem COTa largura é 1 pseg e com COT, 8 ~seg. 
"\ 
Como a potência dim~nui, a eficiência com COT aumenta apenas 2,5 
vezes em relação à eficiência sem COT. Não se sabe porque há es-
sa diminuição na potência quando se adiciona o COT. 
VI.9.3. Desempenho em Potência do 7-dietilamino- 4- tri-
fluorometil cumarina 
O corante usado é o 7-dietilamino-4-t,.ifluorometil cumari 
na .em p-dioxano, a lâmpada 850 AR, 2 ~F, simer e prepulso, cavida 
de linear: 100% e 94%. Este corante tem alta estabilidade ao ul-
travioleta e leisa no azul (- 4.800 Â}. A Tabela 6.7 mostra o de 
sempenho desse corante. 
Tabela 6.7. Dados energéticos para a cumari~a. 
v o Tl/2 
p E p n 
. 
(kV} ( ~seg} (kW} (mJ) (mW) (%) 
5,2 800 2,2 1,6 18 0,06 
6 800 3,3 2,6 22 o' o 7 
7 800 4,4 3_1_5 21 0,07 
8 800 5,5 4 ,4 21 0,07 
9 800 7 7 6 2 23 0,08 
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Comparando-se as Tabelas 6.4 e 6.7 vemos que esse corante 
apresenta quase urna ordem de grandeza menos eficiência que a Rh 
6G. Os resultados da Tabela 6.7 não podem ser considerados defi-
nitivos, nem o máximo possivel de ser alcançado com o laser no 
azul. Representa apenas urna experiência realizada com o laser em 
outra faixa espectral que não a da Rh 6G, sem a preocupação de 




Nesta tese analisamos e resolvemos uma série de problemas 
que por sua vez sugerem um número maior de novas questões. Algu-
mas dessas questões ou sugestões para futuros trabalhos são apre-
sentadas abaixo:' 
1. Sintonia e estreitamento de linha 
1.1. Estudo experimental dos modos de polarização do laser com o 
seletor rotatório; 
1.2. Estudo da possibilidade de otimização simultânea de estreita 
mento de linha e potência de saída do laser; 
1.3. Estudo da limitação que a divergência do laser impõe na lar-
gura de linha; 
1.4. Estudo do funcionamento do seletor rotatório com apenas uma 
onda viajante na cavidade anel; 
1.5. Estudo do funcionamento do seletor rotatório com a presença 
de outros elementos Óticos na cavidade; 
1.6. Extensão do seletor rotatório â sintonia e estreitamento de 
linha de um laser de corante contínuo; 
1.7. Estudo do funcionamento do seletor rotatório em outras re-
giões do espectro visível; 
1.8. Estudo mais detalhado do problema da sintonia e largura de 
linha fora do eixo ótico; 
1.9. Estudo experimental da largura de linha com a cavidade con-
tendo o número Ótimo de superfícies de Brewster previsto pela teo 
ria~ 
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1.10. Extensão do método de sintonia e extreitamento as cavidades 
lineares; 
1.11. Estudo de predispersores utilizando a dispersão da ativida-
de Ótica induzida ou de elementos sintonizáveis elétrica ou magn~ 
ticamente para melhoria do desempenho do dispersar estudado. 
2. Simer e Prepulso 
2.1. Extensão da teoria de Dishington às descargas prepulseadas; 
2.2. Estudo teórico do plasma em condições de atraso Ótimo; 
2. 3. Extensão - lâmpadas coaxiais; as 
2.4. Estudo da vida média da lâmpada em condições de prepulso; 
2.5. Estudo do problema da inibição de linhas de emissão; 
2.6. Estudo do problema da recuperaçao do sirner. 
3. Laser ---
3.1. Estudo do problema da insensibilidade do laser anel âs inomo 
geneidades terrno-óticas do meio ativo. 
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